nevadent

5,9 <
PROFESSIONAL JCARE

(™

p

N\

& Y

DESIGN-SCHALLZAHNBQRSTE/SQNIC
TOOTHBRUSH /BROSSE A DENTS A
ULTRASONS DESIGN NSZD 3.7 Al

@ a

DESIGN- . SONIC TOOTHBRUSH
SCHALLZAHNBURSTE Operating instructions
Bedienungsanleitung

‘ ’ @D

BROSSE A DENTS A SONISCHE

ULTRASON S DESIGN DESIGNTANDENBORSTEL
Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing

@ , @® ,
ULTRAZVUKOVY CEPILLO_ DENTAL SONICO
ZUBNI KARTACEK DE DISENO

Navod k obsluze Instrucciones de uso

ESCOVA DE DENTES

ELETRICA

Manual de instrucées

IAN 282645




(G
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie
sich anschlieBend mit allen Funktionen des Gerétes vertraut.

)
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise
yourself with all functions of the device.

Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et
familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de I'appareil.

()
Vouw vé6r het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd
met alle functies van het apparaat.

@
Pred &tenim si otevFete stranu s obrézky a potom se seznamte se viemi funkcemi
pristroje.

&

Antes de empezar a leer abra la pdgina que contiene las imdgenes y, en
seguida, familiaricese con todas las funciones del dispositivo.

G
Antes de comecar a ler abra na pdgina com as imagens e, de seguida,
familiarize-se com todas as funcdes do aparelho.
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DESIGN-SCHALLZAHNBURSTE

Einleitung
Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerdites.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs-
anleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthdlt wichtige Hinweise fir
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des
Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
Produkt nur wie beschrieben und fiir die angegebenen Einsatzbereiche. Handigen
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

BestimmungsgemdBer Gebrauch

Dieses Gerdt dient ausschlieBlich der persénlichen Zahnpflege im hduslichen
Bereich. Dieses Gerdt ist ausschlieBlich fir die Benutzung in privaten Haushalten
bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in industriellen oder medizinischen
Bereichen und nicht in der Tierpflege. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang
Handgerat

8 Birstenkspfe
Ladestation

Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollstén-
digkeit und Besch&digungen. Wenden Sie sich, wenn nétig, an den Service.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien vom Gerét.

Gerdétebeschreibung
Birstenkopf

Antriebswelle
Ein-/Ausschalter

White"LED (orange) w
,Clean”-LED (griin) ++
,Soft”-LED (gelb) =~=
,Pulse”-LED (rot) Y&Z

Ladeanzeige 4

0000000

Ladestation

Technische Daten
Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Akku: Li-lon-Akku, 600 mAh, 3,7 V

Schutzart (Ladestation):  IP X7 (Schutz gegen Eindringen von Wasser beim
zeitweiligen Untertauchen)

Leistungsaufnahme: 2W

Schutzklasse: /(g

Laufzeit: ca. 60 Min. (bei Vollladung)
Ladezeit: ca. 14 - 16 Stunden

(erstmaliges Laden)

Schutzart (Handgerdt):  IP X4 (Schutz gegen Spritzwasser)
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Sicherheitshinweise

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

>

Lassen Sie keine Flissigkeiten in das Gerdt eindringen
und tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Bescha-
digungen zu vermeiden.

» Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkérpern.
» Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkenn-

baren Schéden an den Kundendienst.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel

niemals nass oder feucht werden kann. Fihren Sie
das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder
anderweitig beschadigt werden kann. Gefahr
eines elektrischen Schlages!

Die Netzanschlussleitung dieses Gerétes kann nicht
ersetzt werden. Bei Beschadigung der Leitung ist
das Gerat zu verschrotten.

Berijhren Sie niemals die Ladestation, wenn diese
in das Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt
erst den Netzstecker! Gefahr eines elekirischen
Schlages!

Tauchen Sie das Handgerdt oder die Ladestation
nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten.

/A WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

>

>

Zahnbirsten kdnnen von Kindern und von Personen
mit reduzierten physischen, sensorischen oder
mentalen F&higkeiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs
des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht
durch Kinder durchgefihrt werden, es sei denn, sie
sind beaufsichtigt.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

|

>

Die elektrische Zahnbiirste darf nur mit der gelieferten
Ladestation geladen werden.

Ansonsten kann das Gerdt irreparabel beschadigt
werden!

Betreiben Sie das Gerdt ausschlieBBlich mit dem
mitgelieferten Originalzubehdr.
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Aufstellen

> |n feuchten RGumen, insbesondere in der Néhe von Wasser (Bad), muss
die Ladestation @ so aufgestellt sein, dass sie vor versehentlichem Hin-
einfallen in das Wasser geschitzt ist.

1) Stellen Sie die Ladestation @ auf eine gerade und stabile Fléche.
Achten Sie dabei darauf, dass die Ladestation @ nicht ins Wasser, wie
zum Beispiel in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.

Erste Verwendung

Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, iiberzeugen Sie sich davon, dass
es in einwandfreiem Zustand ist. Andernfalls darf es nicht verwendet werden.

1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

2) Reinigen Sie vor der ersten Verwendung den neuen Birstenkopf @ mit
klarem Wasser.

3) Stellen Sie das Handgerét so auf die Ladestation @, dass es auf den Dorn
am Sockel gleitet.

4) Lassen Sie das Handgerét ca. 14 - 16 Stunden aufladen, bevor Sie es
erstmals verwenden. Die Ladeanzeige 4 @ vorne am Handgerdt leuchtet
rot wéhrend des Aufladens.

5) Benutzen Sie dann das Handgeréit so oft, ohne es aufzuladen, bis die
Leistung spirbar schwéicher wird oder die Zahnbiirste den Betrieb stoppt
und die Ladeanzeige 4 @ rot blinkt. Laden Sie die Zahnbirste erst dann
wieder fir 14 - 16 Stunden auf. Wenn das Gerdt aufgeladen ist, leuchtet
die Ladeanzeige 4 @ grin.

6) Entladen und laden Sie die Zahnbiirste insgesamt 3 x komplett. Dann hat
der Akku seine volle Kapazitét erreicht.

7) Nun kdnnen Sie das Handgerét nach jeder Benutzung in die Ladestation @
stellen, um immer die volle Leistung zur Verfiigung zu haben.

Birstenkopf aufsetzen / abnehmen
B Zum Abnehmen des Biirstenkopfes @ ziehen Sie ihn nach oben von der
Antriebswelle @ ab.

B Achten Sie beim Aufsetzen des Birstenkopfes @ darauf, dass die Antriebs-
welle @ am Handteil genau in die Aufnahme im Biirstenkopf @ gleitet.
Drijcken Sie den Birstenkopf @ herunter, bis dieser komplett die Antriebs-
welle @ umschlieft.

Verwenden Sie nur Original-Birstenképfe, um Schiden am Gerdét zu vermeiden.
(Ersatzbiirstenkdpfe siehe Kapitel ,Ersatzteile bestellen”)

> Fiir dieses Gerdt kdnnen Sie auch die Ersatzbiirstenkdpfe der Zahnbiirste
Oral B® Sonic Complete* benutzen.

*Oral-B ist eine eingetragene Marke von Procter & Gamble.
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Bedienen
Diese Zahnbirste hat 3 verschiedene Leistungsstufen:
— ,White”: hohe Geschwindigkeitsstufe, orange ” White"-LED @
Zur besonders griindlichen Reinigung der Zghne.

— ,Clean”: normale Geschwindigkeitsstufe, grine + ,Clean”-LED @
Zur Reinigung der Zghne.

— ,Soft": langsame Geschwindigkeitsstufe, gelbe == ,Soft"-LED @
Zur Reinigung der Z&hne bei empfindlichem Zahnfleisch.

— ,Pulse”: langsame Geschwindigkeitsstufe mit kurzen Pausen, rote Y%
,Pulse”-LED @
Zur Massage des Zahnfleisches.

Driicken Sie einmal den Ein-/Ausschalter €, um die Leistungsstufe ,White”

einzuschalten. Die ,White”-LED " O leuchtet.

Driicken Sie ein weiteres Mal, um die Leistungsstufe ,Clean” einzustellen.

Die ,Clean”-LED +1 @ leuchtet.

B Driicken Sie ein drittes Mal, um die Leistungsstufe ,Soft” einzustellen. Die
,Soft”-LED =~= @ leuchtet.

M Driicken Sie ein viertes Mal, um die Leistungsstufe ,Pulse” einzustellen. Die
,Pulse”-LED XAZ @ leuchtet.

B Wenn Sie ein weiteres Mal auf den Ein-/Ausschalter @ driicken, schaltet
sich die Zahnbirste aus.

Wenn Sie eine Leistungsstufe léinger als 10 Sekunden betreiben und dann
den Ein-/Ausschalter @ driicken, schaltet sich die Zahnbiirste aus.

Bei einem erneuten Einschalten, startet die Zahnbiirste automatisch mit der
zuletzt benutzten Leistungsstufe.

Um die Leistungsstufe wieder zu éndern, driicken Sie, wie vorher beschrie-
ben, so oft hintereinander den Ein-/Ausschalter @, bis die gewiinschte
Leistungsstufe eingestellt ist.

Zdhne putzen

/\ WARNUNG!

Anféinglich kann es durch die ungewohnte Reizung zu etwas Zahnfleischbluten
kommen, das ist normal. Hélt dies langer als zwei Wochen an, sollten Sie
lhren Zahnarzt befragen.

1) Stecken Sie den Birstenkopf @ auf das Handgerdt.

2) Feuchten Sie die Birste unter flieBendem Wasser an.

3) Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Biirste auf.
Schalten Sie das Gerdt erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.
4) Stellen Sie am Ein-/Ausschalter @ die gewiinschte Leistungsstufe ein.

Diese Zahnbiirste hat einen 30-Sekunden-Intervall-Timer, damit Sie alle vier
Kieferquadranten gleichméfBig reinigen kénnen.

5) Teilen Sie Ihren Kiefer in vier Teile (Quadranten): oben links, oben rechts,
unten links und unten rechts.
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6) Beginnen Sie in einem Quadranten:
Setzen Sie den Biirstenkopf @ auf das Zahnfleisch auf und fihren Sie die
Birste vom Zahnfleisch ausgehend ber den Zahn.
Verfahren Sie so mit der Innenseite sowie mit der AuBenseite des Zahnes.
Setzen Sie fir jeden Zahn neu auf dem Zahnfleisch an.
Vergessen Sie die Riickseite des hinteren Backenzahnes nicht.
Um die Kaufléichen zu reinigen, fihren Sie die Birste mit leichtem Druck
ber die Kaufléchen.

Nach 30 Sekunden unterbricht die Zahnbirste kurz den Betrieb, um lhnen
zu signalisieren, dass Sie den ndchsten Kieferquadranten reinigen sollen.
Reinigen Sie alle Kieferquadranten mit der gleichen Technik.

X

8) Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbirste den Betrieb 2 x kurz. Dann sind
Sie der zahnérztlichen Empfehlung von 2 Minuten Zghneputzen gerecht
geworden.

9) Driicken Sie den Ein-/Ausschalter ©.

10) Nehmen Sie erst dann die Zahnbiirste aus dem Mund.

11) Séubern Sie den Birstenkopf @ nach Gebrauch griindlich unter flie3endem
Wasser.

12) Nehmen Sie den Biirstenkopf @ vom Handgerét ab.
Zum Reinigen der Antriebswelle @ und des Handgeréts lassen Sie kurz
Wasser dariiberflieBen. Halten Sie dabei das Handgerét so, dass die
Antriebswelle @ schréig nach unten weist.

Massieren Sie Ihr Zahnfleisch regelméBig. Das férdert die Durchblutung und
somit die Gesunderhaltung des Zahnfleisches. Stellen Sie die Leistungsstufe

,Pulse” ein und fihren Sie die angefeuchtete Biirste mit leichtem Druck Gber
das Zahnfleisch.

Reinigung und Pflege

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

> Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker der Ladestation @ aus
der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Tauchen Sie das Handgerét oder die Ladestation @ niemals in Wasser
oder andere Flissigkeiten!

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

> Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lésemittel. Diese kénnen die
Kunststoff-Oberfléichen beschédigen.

Offnen Sie niemals das Gehéuse der Ladestation @ oder der Zahnbiirste!
Diese kénnen nicht wieder wasserdicht verschlossen werden.
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1) Reinigen Sie die Ladestation @ nur mit einem weichen, leicht angefeuch-
teten Tuch.

2) Nehmen Sie den Bijrstenkopf @ vom Handgerdt ab. Séubern Sie die Birsten-
kopfe @ nach Gebrauch griindlich unter flieBendem Wasser.
Wir empfehlen eine Reinigung der Birstenkdpfe @ in handelsiiblicher
Reinigungsflissigkeit fir Zahnprothesen etwa alle 2 - 4 Wochen. Nach ca.
3 Monaten, spétestens jedoch wenn sich die Borsten nach auBBen biegen,
sollten Sie einen neuen Biirstenkopf @ verwenden.

3) Zum Reinigen der Antriebswelle @ und des Handgeréits, lassen Sie kurz

Wasser dariiberflieBen. Halten Sie dabei das Handgerdt so, dass die
Antriebswelle @ schrdg nach unten weist.

Reisesicherung @

Diese Zahnbirste ist mit einer Reisesicherung ausgestattet. Sie kénnen den
Ein-/Ausschalter € sperren, um ein unbeabsichtigtes Starten der Zahnbiirste
zu vermeiden:

Driicken und halten Sie den Ein-/Ausschalter @, bis die Ladeanzeige 4 @ 5 x
grin blinkt.

Der Ein-/Ausschalter @ ist nun gesperrt.

Zum Entsperren driicken und halten Sie den Ein-/Ausschalter @), bis die Lade-
anzeige & @ einmal lang aufleuchtet.

Wenn Sie, wéhrend die Reisesicherung aktiviert ist, versuchen die Zahn-
biirste einzuschalten, leuchtet die Ladeanzeige 4 @ 5 x kurz auf. Die
Zahnbirste startet nicht.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerat keinesfalls in den normalen
Hausmill. Dieses Produkt unterliegt der européischen
Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerdt iber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder
uber lhre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit lhrer Entsorgungseinrichtung in
Verbindung.

> Der integrierte Akku dieses Gerdtes kann zur Entsorgung nicht entfernt
werden.

iber die drilichen Recyclingstellen entsorgen kénnen.

@é Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie
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Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile kdnnen Sie zum Produkt NSZD 3.7 A1 bestellen:

ceeeREE 8e

> B8er-Set Zahnbiirstenkdpfe (Indikationsringfarben: grau, weif3, griin, blau)

geetbe eeE

> 8er-Set Zahnbirstenkdpfe (Indikationsringfarben: grau, wei3, rosa, pink)

Bestellen Sie die Ersatzteile iber unsere Service-Hotline (siehe Kapitel
JService”) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

o

> Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungs-
anleitung finden, fir lhre Bestellung bereit.
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Garantie der KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von
Méngeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkdaufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den
Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material-
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - fir
Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass
innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Geréit und der Kaufbeleg (Kassenbon)
vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und
wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte
oder ein neues Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mdngelanspriiche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdhrleistung nicht verléngert. Dies gilt auch
fir ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schéden
und Méngel missen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsrichtlinien sorgféltig produziert und
vor Auslieferung gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie
erstreckt sich nicht auf Produkiteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind
und daher als VerschleiBteile angesehen werden kénnen oder fir Beschédigungen
an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus
Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt beschadigt, nicht sachgemé& benutzt
oder gewartet wurde. Fir eine sachgeméfe Benutzung des Produkts sind alle
in der Bedienungsanleitung aufgefihrten Anweisungen genau einzuhalten.
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fir den privaten und nicht fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Bei missbréuchlicher und unsachgemdBer Behandlung, Gewaltan-
wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Nieder-
lassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung lhres Anliegens zu gewdhrleisten, folgen Sie
bitte den folgenden Hinweisen:

M Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer

(z. B. IAN 12345) als Nachweis fiir den Kauf bereit.

M Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf
dem Titelblatt lhrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Riick-
oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel auftreten, kontaktieren Sie
zundchst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per
E-Mail.

B Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie dann unter Beifigung des Kauf-
belegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann
er aufgetreten ist, fir Sie portofrei an die lhnen mitgeteilte Service-Anschrift
Ubersenden.

- Auf www lidl-service.com kénnen Sie diese und viele weitere
Handbiicher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111

(Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 282645

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon-
taktieren Sie zundchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com
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SONIC TOOTHBRUSH

Introduction
Congratulations on the purchase of your new device.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part
of this product. They contain important information about safety, usage and
disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating
and safety instructions. Use the product only as described and for the range of
applications specified. Please also pass these operating instructions on to any
future owner.

Intended use

This appliance is intended exclusively for personal dental care at home. This
appliance is intended solely for use in private households. The appliance is
not intended for use in industrial or medical environments. It is not suitable for
animal care. Do not use it for commercial purposes.

Package contents
Handset

8 brush heads

Charger

Operating instructions

Check contents for completeness and damage immediately after unpacking.
Contact customer service if necessary.

Remove all packaging materials and plastic films from the appliance.

Appliance description
Brush head

Drive shaft
On/Off switch

“White” LED (orange) @
“Clean” LED (green) ++
“Soft” LED (yellow) ==
“Pulse” LED (red) X%
Charge indicator 4
Charger

00000000 e

Technical details
Power supply: 100-240V ~, 50/60 Hz
Rechargeable battery: Liion battery, 600 mAh, 3.7 V

Protection type (charger): IP X7 (protected against the ingress of water
during temporary immersion)

Power consumption: 2W

Protection class: /[l

Runtime: approx. 60 min. (at full charge)
Charging time: approx. 14 - 16 hours

(first charge)
Protection type (handset): IP X4 (protected against water splashes)
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Safety information

DANGER - RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

» To avoid damage, do not allow liquids to enter the
appliance and do not submerge it in water.

~ Ensure that no foreign objects enter the appliance.

> In the event of malfunctions or obvious damage,
please contact our customer service department.

> Ensure that the power cable can never become
wet or damp during operation. Route the power
cable in such a way that it cannot become
trapped or damaged in any other way. Danger of
electric shock!

> The mains cable of this appliance cannot be re-
placed. If the cable is damaged, the whole appli-
ance must be scrapped.

» Never touch the charger if it has fallen into
water. Remove the plug from the wall socket first!
Danger of electric shock!

Do not submerge the handset or the charger in
water or other liquids.

/\ WARNING - RISK OF INJURY!

» Toothbrushes may be used by children and by
persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and/or knowledge,
if they are supervised or have been told how to
use the appliance safely and are aware of the
potential risks.

» Cleaning and user maintenance should not be carried
out by children, unless they are under supervision.

» Do not allow children to play with the appliance.

CAUTION - PROPERTY DAMAGE!

» The electric toothbrush may only be recharged
with the supplied charger.
Otherwise, the appliance could be irreparably
damaged!

» Operate the appliance only with the original acces-
sories supplied.

NSZD 3.7 A1l GB | IE 13



Setting up

> In damp rooms, especially in the vicinity of water (bath), the charger @
must be set up so that it cannot accidentally fall into the water.

1) Place the charger @ on a clean and level surface.
Ensure that the charger @ cannot fall info water, such as into a bath or sink.

First use

Before starting to use the appliance, check that it is in fault-free condition.
You must not use the appliance if it has any faults.

1) Insert the power plug into the socket.

2) Before initial use, clean the new brush heads @ with fresh water.

3) Place the handset on the charger @ so that it slides onto the pin on the
base.

4) Allow the handset to charge for around 14-16 hours before using it for
the first time. The charge indicator 4 @ on the front of the handset lights
up red during the charging process.

5) Use the handset repeatedly without charging the battery until the perfor-
mance becomes noticeably weaker or the toothbrush stops working and
the charge indicator 4 @ flashes red. Then recharge the battery for 14 -
16 hours. When the appliance is fully charged, the charge indicator 4 @
lights up green.

6) Charge and discharge the toothbrush completely 3 times. At that point, the
battery will have reached its full capacity.

7) You can now leave the handset on the charger @ after every use, so as to
always have full power available.

Fitting / removing brush heads
B To remove the brush head @, pull it upwards and off the drive shaft @.

B When fitting the brush head @, ensure that the drive shaft @ on the handset
slides precisely into the socket on the brush head @.
Push the brush head @ down until it completely covers the drive shaft @.

To avoid damage fo the appliance, always use original brush heads.
(see section "Order replacement parts" for replacement brush heads)

> You can also use the replacement brush heads of the model Oral B©
Sonic Complete* for this appliance.

*Oral-B is a registered trademark of Procter & Gamble.
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Operation
This toothbrush has 4 different power levels:
— “White": high speed level, orange @ “White” LED @
For especially thorough cleaning of the teeth.

— “Clean”: normal speed level, green +4 “Clean” LED @
For cleaning the teeth.

— “Soft": slow speed level, yellow == “Soft" LED @
For cleaning the teeth if you have sensitive gums.

— “Pulse”: low speed level with short breaks, red ¥&Z “Pulse” LED @
For massaging the gums.

B Press the On/Off switch @ once to activate the “White” mode.
The “White” LED " O illuminates.

B Press once more to switch to “Clean” mode.
The “Clean” LED +; @ lights up.

M Press it a third time to switch to “Soft” mode.
The “Soft” LED =~= @ lights up.

B Press it a fourth time to switch to “Pulse” mode.
The “Pulse” LED SAZ @ lights up.
B To switch the toothbrush off, press the On/Off switch €@ once more.

If you operate one of the modes for longer than 10 seconds and then press

the On/Off switch @, the toothbrush will switch off.

Next time you switch it on, the toothbrush will automatically start in the mode
you were using last.

To change the mode again, press the On/Off switch @ repeatedly until the
appliance switches to the required mode as described above.

Brushing Teeth

/\ WARNING!

The unfamiliar stimulation may cause light gum bleeding at first. This is normal.
I this continues for more than two weeks, you should consult your dentist.

1) Place the brush head @ on the handset.
2) Moisten the brush under flowing water.

3) Put alittle toothpaste onto the wet brush.

To avoid being sprayed, do not switch on the appliance until it is in your
mouth.

4) Use the on/off switch @ to select the desired operating mode.

This toothbrush has a 30-second interval timer, so that all four jaw quadrants
can be cleaned evenly.

5) Divide your mouth into four parts (quadrants): upper left, upper right,
lower left and lower right.
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6) Start in one quadrant:
Start with the brush head @ on your gums, and move the brush upwards/
downwards from the gums to the crown of the tooth.
Continue in this manner on both the inside and the outside of the tooth.
Start again at the gums for each individual tooth.
Do not forget to brush the back of the rear molars.
To clean the chewing surfaces, guide the brush over them with a little
pressure.

X

After 30 seconds, the toothbrush stops briefly to signal that you should
start cleaning the next quadrant. Clean each jaw quadrant using the same
technique.

8) After two minutes, the toothbrush stops briefly 2 times. This informs you
that you have complied with the dental recommendation of two minutes
cleaning.

9) Press the On/Off switch @.
10) Then take the toothbrush out of your mouth.
11) After use, rinse the brush head @ thoroughly under running water.

12) Remove the brush head @ from the handset.
To clean the drive shaft @ and the handset, hold them under running wa-
ter for a short while. Hold the handset so that the drive shaft @ is pointing
downwards at an angle.

NOTE

Massage your gums regularly. This promotes blood circulation and helps to
keep them healthy. Set the mode to "Pulse" and guide the moistened brush
over your gums with a light pressure.

Cleaning and care

DANGER - RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

> Always remove the plug of the charger @ from the power socket before
cleaning the appliance! There is a risk of electric shock!

@ Do not immerse the handset or the charger @ in water or other liquids!

WARNING - PROPERTY DAMAGE!

> Do not use detergents or solvents. They can damage the plastic surfaces.

NOTE

Never open the housing of the charger @ or the toothbrush! They cannot be
resealed in a watertight manner.
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1) Clean the charger @ only with a soft, lightly moistened cloth.

2) Remove the brush head @ from the handset. After use, clean the brush
heads @ thoroughly under running water.
We recommend cleaning the brush heads @ in a standard commercial
denture cleaning fluid every 2 - 4 weeks. A new brush head @ should
be used after about 3 months, at the latest when the bristles start to bend
outwards.

3) To clean the drive shaft @ and the handset, hold them under running water
for a short while. Hold the handset so that the drive shaft @ is pointing
downwards at an angle.

Travel lock @

This toothbrush is equipped with a travel lock. You can lock the on/off switch €@
to prevent accidental starting of the toothbrush:

Press and hold the on/off button @ until the charge indicator 4 @ flashes
green 5 times.

The on/off switch @ is now locked.

To unlock the switch, press and hold the on/off button @ until the charge
indicator 4 @ lights up once for a few seconds.

If you try to switch on the toothbrush while the travel lock is activated, the
charge indicator 4 @ will flash 5 times. The toothbrush will not start.

Disposal
Never dispose of the appliance in your normal
domestic waste. This product is subject to the
provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the device via an approved disposal company or your municipal
waste facility. Please comply with all applicable regulations. Please contact
your waste disposal centre if you are in any doubt.

> The integrated rechargeable battery in this appliance cannot be removed
for disposal.

can be disposed of at your local recycling plant.

% The packaging is made from environmentally friendly material and

(
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Ordering replacement parts

You can order the following replacement parts for the product NSZD 3.7 A1:

ceeeREE 8e

> Set of 8 toothbrush heads (indication ring colours:
grey, white, green, blue)

geetbe eeE

> Set of 8 toothbrush heads (indication ring colours:
grey, white, purple, pink)

Order the replacement parts via the service hotline (see section “Service”) or
simply visit our website at www.kompernass.com.

o

> Have the IAN number of the appliance ready (can be found on the
cover of these operating instructions) when you place your order.
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Kompernass Handels GmbH warranty
Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this
product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statu-
tory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The validity period of the warranty starts from the date of purchase. Please
keep your original receipt in a safe place. This document will be required as
proof of purchase.

If any material or production fault occurs within three years of the date of purchase
of the product, we will either repair or replace the product for you at our
discrefion. This warranty service is dependent on you presenting the defective
appliance and the proof of purchase (receipt) and a short written description
of the fault and its time of occurrence.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or
replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the
beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty.
This also applies to replaced and repaired components. Any damage and
defects present at the time of purchase must be reported immediately after
unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be
subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines
and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not
extend to product parts subject to normal wear and tear or fragile parts such
as switches, batteries, baking moulds or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used
or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the
product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses
and actions that are discouraged in the operating instructions or which are
warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes.
The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use
of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of
our authorised Service centres.
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Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

B Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available
as proof of purchase.

B You will find the item number on the type plate, an engraving on the front
page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of
the appliance.

B If functional or other defects occur, please contact the service department
listed either by telephone or by e-mail.

B You can return a defective product to us free of charge to the service address
that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase
(till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

You can download these instructions along with many other manuals,
product videos and software on www.lidl-service.com.

Service

Service Great Britain
Tel.- 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

(IED Service Ireland

Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))

(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 282645

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use
the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com
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BROSSE A DENTS A ULTRASONS DESIGN

Introduction
Toutes nos félicitations pour I'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi
fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes
concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit,
veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité.
N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines
d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit & un tiers, remettez-lui également
tous les documents.

Utilisation conforme a l'usage prévu

Cet appareil est exclusivement destiné aux soins dentaires personnels dans le
cadre domestique. Cet appareil est exclusivement réservé & un usage domes-
tique. Il n'est pas concu pour une utilisation industrielle ou médicale, ni pour
I'administration de soins aux animaux. Veuillez ne pas l'viliser & des fins
professionnelles.

Matériel livrée
Appareil

8 brossettes
Chargeur

Mode d'emploi

REMARQUE

Contrélez le matériel livré directement aprés avoir procédé au déballage
afin de vous assurer que tout est complet et que rien n'a été endommagé.
Si nécessaire, veuillez vous adresser au service aprés-vente.

Retirez tous les matériaux d'emballage et films de l'appareil.

Description de I'appareil
Brossette

Arbre d'entrainement

Bouton Marche/Arrét

LED «White» (orange) ”

LED «Clean» (verte) +4

LED «Soft» (jaune) ==

LED «Pulse» (rouge) ¥

Indicateur de charge 4

0000000 OC

Chargeur

Caractéristiques techniques
Alimentation en tension : 100 -240V ~, 50/60 Hz

Accumulateur : batterie Li-lon, 600 mAh 3,7 V
Type de protection
(chargeur) : IP X7 (protection contre la pénétration de I'eau en

cas d'immersion passagére)

Puissance absorbée : 2 W

Classe de protection : 1l /[l
Autonomie : env. 60 min (avec batterie entiérement rechargé)

Durée de charge : env. 14 - 16 heures
(premiére charge)

Type de protection
(corps de l'appareil) : [P X4 (protection contre les projections d'eau)
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Consignes de sécurité

DANGER - RISQUE D'ELECTROCUTION !

» Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil
et ne le plongez pas dans l'eau afin d'éviter tout
dommage.

~ Bvitez la pénétration de corps étrangers.

~ Veuillez vous adresser au service clientéle si vous
constatez des dysfonctionnements ou des dom:-
mages visibles.

» Pendant ['utilisation, veillez & ce que le cordon
d'alimentation ne puisse jamais étre humide ou
mouvillé. Posez le cordon d'alimentation de facon &
ce qu'il ne puisse pas étre coincé ou endommagé
de quelque maniére que ce soit. Risque de choc
électrique |

~ Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut
pas étre remplacé. Si le cordon est endommagsé,
l'appareil doit étre détruit.

» Ne touchez jamais le chargeur lorsque celuii est
tombé dans l'eau. Retirez d'abord impérativement la
fiche secteur | Risque de choc électrique !

Ne plongez pas le corps ou le chargeur dans
l'eau ou d'autres liquides.

A\ AVERTISSEMENT -
RISQUE DE BLESSURES !

> Les brosses & dents peuvent étre utilisées par des
enfants et des personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant
de peu d'expérience et/ou de connaissances, &
condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient
été initiées & ['vtilisation sécurisée de l'appareil et
qu'elles aient compris les dangers en résultant.

~ Les opérations de nettoyage et d'entretien ne
doivent pas étre confiées & des enfants, sauf si ces
derniers sont surveillés.

~ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

ATTENTION -, >
RISQUE DE DEGATS MATERIELS !

~ La brosse & dents électrique doit étre chargée
uniquement avec le chargeur fourni.
L'appareil risque sinon d'étre endommagé de
facon irréparable |

~ Utilisez I'appareil uniquement avec les accessoires
d’origine fournis.
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Installation

REMARQUE

> Dans les pieces humides, en particulier & proximité d'eau (salle de bains),
le chargeur @ doit &tre monté de maniére & ne pas tomber dans I'eau
par inadvertance.

1) Placez le chargeur @ sur une surface lisse et stable.
Veillez & ce que le chargeur @ ne puisse pas tomber dans l'eau, comme
par exemple dans une baignoire ou un lavabo.

Premieére utilisation

REMARQUE

Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous qu'il se trouve en parfait
état de fonctionnement. Dans le cas contraire, ne pas I'uiliser.

1) Insérez la fiche secteur dans la prise secteur.

2) Avant la premiére utilisation, nettoyez la nouvelle brossette @ a l'eau claire.

3) Placez le corps de I'appareil sur le chargeur @ de maniére & ce qu'il
glisse sur la tige du socle.

4) Laissez le corps se charger pendant env. 14 & 16 heures, avant de |'utiliser
pour la premiére fois. L'indicateur de charge 4 @ & l'avant du corps
s'allume en rouge au cours du processus de chargement.

5) Utilisez le corps de l'appareil sans le recharger jusqu'a ce que la puissance
s'affaiblisse sensiblement, ou que la brosse & dents s'arréte en cours d'opé-
ration et que l'indicateur de charge 4 @ clignote en rouge. Vous pouvez
ensuite & nouveau charger la brosse & dents pendant une durée de 14 & 16
heures. Lorsque I'appareil est chargé, l'indicateur de charge 4 @ est vert.

6) Déchargez et rechargez intégralement la brosse & dents & 3 reprises. La
batterie a alors atteint sa pleine capacité.

7) Vous pouvez maintenant placer 'appareil portatif dans le chargeur @
apreés chaque utilisation afin de toujours disposer de la pleine puissance.

Installation/enlévement de la brossette

B Pour retirer la brossette @), tirez-la vers le haut pour la détacher de I'arbre
d'entrainement @.

B Lors de la mise en place de la brossette @ veillez & ce que l'arbre d'entraine-
ment @ sur le corps glisse parfaitement dans le logement de la brossette @.
Poussez la brossette @ vers le bas jusqu'a ce qu'elle entoure entiérement
I'arbre d'entrainement @.

REMARQUE

Utiliser exclusivement des brossettes d'origine pour éviter d'endommager
l'appareil.

(Brossettes de rechange : voir le chapitre «Commander des piéces de rechange»)

> Vous pouvez également utiliser les brossettes de rechange Oral B®
Sonic Complete™ avec cet appareil.

*Oral-B est une marque déposée de Procter & Gamble.
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Opération
Cette brosse & dents affiche 4 niveaux de vitesse différents :
— «Whitex: niveau de vitesse élevée, LED «White» orange " (4]
Pour un brossage particuliérement approfondi des dents.

— «Clean» : niveau de vitesse normale, LED «Clean» verte + @
Pour le brossage des dents.

— «Soft» : niveau de vitesse lente, LED «Soft» jaune == @
Pour le brossage des dents en cas de gencives sensibles.

— «Pulse» : niveau de vitesse lente avec de courtes pauses, LED «Pulse»
rouge YAZ @
Pour le massage des gencives.

B Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrét @ pour enclencher le niveau

de puissance «White». La LED «White» { @ s'allume.

B Appuyez une nouvelle fois pour régler le niveau de puissance «Cleans.
La LED «Clean» +; @ s'allume.

B Appuyez une troisi¢éme fois pour régler le niveau de puissance «Soft».
La LED «Softy =~= @ s'allume.

B Appuyez une quatriéme fois pour régler le niveau de puissance «Pulse».
La LED «Pulse» ¥AZ @ s'allume.

B Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrét @, la brosse
& dents s'éteint.

REMARQUE

Si vous utilisez un niveau de puissance pendant plus de 10 secondes et
appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrét @), la brosse & dents s'éteint.

Lorsque vous l'allumez & nouveau, la brosse & dents démarre automatique-
ment avec le dernier niveau de puissance utilisé.

Pour modifier & nouveau le niveau de puissance, appuyez sur le bouton
Marche/Arrét @, comme décrit précédemment, jusqu'a ce que le niveau de
puissance souhaité soit réglé.

Brossage des dents

/\ AVERTISSEMENT !

Au début, le frottement inhabituel peut provoquer des saignements au niveau
des gencives, ce qui est tout & fait normal. Si ces saignements perdurent pendant
plus de deux semaines, nous vous recommandons de consulter votre dentiste.

1) Insérez la brossette @ sur le corps.
2) Humidifiez la brosse & l'eau courante.

3) Mettez un peu de dentifrice sur la brosse humide.

REMARQUE

Ne mettez 'appareil en marche que lorsque vous avez la brosse en bouche,
afin d'éviter des projections.

4) Réglez le niveau de vitesse souhaité & I'aide du bouton Marche/Arrét ©.

REMARQUE

Ceftte brosse & dents dispose d'un minuteur provoquant un bref arrét toutes les
30 secondes pour que vous puissiez nettoyer les quatre quadrants maxil-
laires de maniére homogéne.

5) Subdivisez vos méchoires en quatre zones (quadrants) : en haut & gauche,
en haut & droite, en bas & gauche et en bas & droite.
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6) Commencez par un quadrant :
Posez la brossette @ sur la gencive et déplacez-la sur la dent en partant
de la gencive.
Procédez de cette maniére avec l'intérieur ainsi que l'extérieur de la dent.
Pour chaque dent, recommencez & nouveau & partir de la gencive.
N'oubliez pas de brosser I'arriére de la molaire postérieure.
Pour nettoyer les surfaces de mastication, déplacez la brossette sur les
surfaces de mastication en exercant une légére pression.

X

La brosse & dents s'interrompt briévement au bout de 30 secondes pour
vous signaler de nettoyer le quadrant maxillaire suivant. Nettoyez tous les
quadrants maxillaires selon la méme technique.

8) La brosse & dents s'interrompt briévement & 2 reprises au bout de deux
minutes. Vous aurez alors satisfait & la recommandation du dentiste de
brosser les dents pendant 2 minutes.

9) Appuyez sur le bouton Marche/Arrét @.
10) Ne retirez la brosse a dents de la bouche que maintenant.
11) Aprés usage, nettoyez soigneusement la brossette @ & I'eau courante.

12) Retirez la brossette @ du corps de l'appareil.
Faites briévement couler de I'eau sur I'arbre d'entrainement @ et le corps
de l'appareil pour les nettoyer. Tenez pour ce faire le corps de maniére &
ce que l'arbre d'entrainement @ soit incliné vers le bas.

REMARQUEA

Massez réguliérement vos gencives. Vous stimulez ainsi 'irrigation sanguine
en préservant la santé de vos gencives. Réglez le niveau de vitesse «Pulse» et
déplacez la brosse humidifiée sur la gencive en exercant une légére pression.

Nettoyage et entretien

DANGER - RISQUE D'ELECTROCUTION !

> Avant chaque netftoyage, retirez la fiche secteur du chargeur @ de la
prise secteur | Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais I'appareil portatif ou le chargeur @ dans 'eau ou
d'autres liquides !

ATTENTION - DOMMAGES MATERIELS !

> N'utilisez aucun nettoyant ou solvant. lls risqueraient d'endommager la
surface en plastique.

REMARQUE

N'ouvrez jamais le boitier du chargeur @ ou de la brosse & dents ! lls ne
peuvent en effet pas étre refermés de facon imperméable.
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1) Nettoyez le chargeur @ exclusivement & I'aide d'un chiffon doux et
légérement humidifié.

2) Retirez la brossette @ du corps de l'appareil. Aprés usage, nettoyez
soigneusement la brossette @ & l'eau courante.
Nous conseillons de procéder au nettoyage de la brossette @ dans
un liquide de nettoyage usuel pour prothéses dentaires toutes les 2 & 4
semaines. Au bout de 3 mois env., mais au plus tard lorsque les poils de
la brosse commencent & se tordre vers I'extérieur, vous devriez utiliser une
nouvelle brossette @.

3) Faites briévement couler de I'eau sur I'arbre d'entrainement @ et le corps

de l'appareil pour les nettoyer. Tenez pour ce faire le corps de maniére &
ce que l'arbre d'entrainement @ soit incliné vers le bas.

Sécurité de voyage @

Cette brosse & dents est dotée d'une sécurité voyage. Vous pouvez verrouiller
le bouton Marche/Arrét @ afin d'éviter un démarrage involontaire de la
brosse & dents :

Appuyer sur le bouton Marche/Arrét @ et maintenez-le appuyé jusqu'a ce
que l'indicateur de charge 4 @ clignote 5 fois en vert.

Le bouton Marche/Arrét @ est maintenant verrouillé.

Pour le déverrouillage, appuyer sur le bouton Marche/Arrét € et maintenezle
appuyé jusqu'a ce que l'indicateur de charge 4 @ clignote une fois longuement.

REMARQUE

Si vous essayez d'allumer la brosse & dents tandis que la sécurité voyage est
activée, l'indicateur de charge & @ s'allume 5 fois brievement. La brosse
a dents ne démarre pas.

Mise au rebut

Ne jetez en aucun cas l'appareil a la poubelle
des ordures ménageéres normales. Ce produit est
assujetti a la directive européenne 2012/19/EU.

Eliminez I'appareil par lintermédiaire d'une entreprise de traitement des
déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez
la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre
de recyclage.

REMARQUE

> La batterie intégrée dans cet appareil ne peut pas étre retirée pour étre
mise au rebut.

@ L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez
%@ recycler par le biais des postes de recyclage locaux.
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Commander des piéces de rechange

Les piéces de rechange suivantes peuvent étre commandées pour le produit
NSZD 3.7 Al :

ceeeREE 8e

> Lot de 8 brossettes (couleur de l'anneau : gris, blanc, vert, bleu)

geetbe eeE

> Lot de 8 brossettes (couleur de l'anneau : gris, blanc, rose, pink)

Commandez les piéces détachées via notre ligne téléphonique de
service aprés-vente «Service») ou de confortablement sur notre site web
www.kompernass.com.

o

REMARQUE

> Tenez le numéro IAN, que vous trouverez sur la couverture de ce manuel
d'utilisation, prét pour la commande.
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Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chére cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans & parfir de la date d'achat. Si ce produit venait &
présenter des vices, vous disposez de droits Iégaux face au vendeur de ce produit.
Vos droits [égaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute & la date de I'achat. Vevillez bien conserver le
ticket de caisse d’origine. Ce document servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d’achat de ce produit, un vice
de matériel ou de fabrication venait & apparaitre, le produit sera réparé ou
remplacé gratuitement par nos soins, selon notre choix. Cette prestation de
garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de I'appareil
défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse) ainsi que la description
bréve du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un
nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute
avec la réparation ou I'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette
disposition s'applique également aux piéces remplacées ou réparées. Les
dommages et vices éventuellement déja présents & |'achat doivent étre signalés
immédiatement aprés le déballage. Toute réparation survenant aprés la
période sous garantie fera |'objet d'une facturation.

Etendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément & des directives de qualité
strictes et consciencieusement contrdlé avant sa livraison.

La prestation de garantie est valable pour des vices de matériel et de fabrication.
Cette garantie ne s'étend pas aux piéces du produit qui sont exposées & une usure
normale et peuvent de ce fait &tre considérées comme piéces d'usure, ni aux dété-
riorations de piéces fragiles, par ex. connecteur, accu, moules ou piéces en verre.
Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de
maniére non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utili-
sation doivent étre exactement respectées pour une utilisation conforme du
produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel
d'utilisation, ou dont vous &tes avertis doivent également étre évités.

Le produit est uniquement destiné & un usage privé et ne convient pas & un
usage professionnel.

La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d'usage
de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service
aprés-vente agréé.
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Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les
indications suivantes :

M Veuillez avoir & portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la
référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.

B Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique, une gravure, sur la
page de garde de votre manuel d'utilisation (en bas & gauche) ou sous
forme d'autocollant au dos ou sur le dessous.

B Si des erreurs de fonctionnement ou d’autres vices venaient & apparaitre,
vevillez d’abord contacter le département service clientéle cité ci-dessous
par téléphone ou par e-mail.

B Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux
en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et
quand il est survenu, sans devoir |'affranchir & I'adresse de service apres-
vente communiquée.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce manuel ainsi
que beaucoup d'autres, des vidéos produit et logiciels.

Service aprés-vente

Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

Service Belgique
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282645

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que I'adresse suivante n’est pas une adresse de
service aprés-vente.
Veuillez d’abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALLEMAGNE

www.kompernoss.com
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SONISCHE DESIGNTANDENBORSTEL
Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing
maakt deel it van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen
voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product vitsluitend op de
voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten
mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat dient uitsluitend voor de persoonlijke gebitsverzorging thuis. Dit
apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Het is niet
bestemd voor gebruik in industriéle of medische omgevingen en ook niet voor
dierverzorging. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

Inhoud van het pakket
Borstelhouder

8 borstelkoppen

Laadstation

Gebruiksaanwijzing

Controleer de inhoud van het pakket direct na het vitpakken op volledigheid
en schade. Neem zo nodig contact op met de klantenservice.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en folie van het apparaat.

Apparaatbeschrijving

© Borstelkop

O Aandrijfas

©® Aan-/uitknop

O ,White"-LED (oranje) ”

@ “Clean”-LED (groen) +4

O "Soft"-LED (geel) ==~

@ 'Pulse”-LED (rood) Xz

O Oplaadindicatie 4

© Llaadstation

Technische gegevens

Voeding: 100-240V ~, 50/60 Hz
Accu: Li-ion-accu, 600 mAh, 3,7 V
Beschermingsklasse

(laadstation): IP X7 (bescherming tegen binnendringend

water bij tiidelijk onderdompelen)

Opgenomen vermogen: 2 W

Beschermingsklasse: /[0l
Gebruiksduur: ca. 60 min (indien volledig opgeladen)
Oplaadtijd: Ca. 14-16 uur

(eerste keer opladen)

Beschermingsklasse
(borstelhouder): IP X4 (bescherming tegen spatwater)
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Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR - ELEKTRISCHE SCHOK!

~ Laat geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen
en dompel het niet onder in water, om beschadigingen
te voorkomen.

> Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen.

» Neem bij storingen of zichtbare beschadigingen
contact op met de klantenservice.

» Voorkom dat het snoer tijdens het bedrijf nat of
vochtig kan worden. Plaats het snoer zodanig dat
het niet bekneld raakt of anderszins beschadigd kan
worden. Gevaar voor een elekirische schok!

» Het snoer van het apparaat kan niet worden
vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het
apparaat afgevoerd worden.

» Raak het laadstation nooit aan als dit in het water
is gevallen. Haal in ieder geval eerst de stekker

uit het stopcontact! Gevaar voor een elekirische
schok!

® Dompel de borstelhouder of het laadstation niet
onder in water of andere vloeistoffen.

/A WAARSCHUWING - LETSELGEVAAR!

» Tandenborstels mogen worden gebruikt door perso-
nen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits
ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik
van het apparaat zijn geinstrueerd en de daaruit
resulterende gevaren hebben begrepen.

~ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet
door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder
supervisie staan.

» Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

LET OP - MATERIELE SCHADE!

~ De elektrische tandenborstel mag alleen met het
meegeleverde laadstation worden opgeladen.
Anders kan het apparaat onherstelbaar beschadigd
raken!

» Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde
originele accessoires.
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Plaatsing

> |n vochtige ruimtes, in het bijzonder in de buurt van water (bad), moet
het laadstation @ zodanig worden opgesteld, dat het niet per ongeluk in
het water kan vallen.

1) Plaats het laadstation @ op een egaal en stabiel viak.
Let er daarbij op dat het laadstation @ niet in het water kan vallen,
bijvoorbeeld in een badkuip of een wastafel.

Eerste gebruik

Controleer of het apparaat compleet en zonder gebreken is, voordat u het
in gebruik neemt. Anders mag het niet worden gebruikt.

1) Steek de stekker in het stopcontact.

2) Reinig de nieuwe borstelkop @ vé6r het eerste gebruik met schoon water.

3) Plaats de borstelhouder zodanig op het laadstation @, dat hij op de punt
op de sokkel glijdt.

4) Laat de borstelhouder ca. 14 - 16 uur opladen, voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt. De oplaadindicatie 4 @ aan de voorkant van de
borstelhouder brandt rood tijdens het opladen.

5) Gebruik de borstelhouder zo vaak, zonder deze op te laden, tot het
vermogen duidelijk afneemt of de tandenborstel stopt met werken en de
oplaadindicatie 4 @ rood knippert. Laad de tandenborstel pas dan weer
gedurende 14 - 16 uur op. Als het apparaat opgeladen is, brandt de
oplaadindicatie 4 @ groen.

6) Ontlaad en laad de tandenborstel in totaal 3 x volledig. Dan heeft de
accu zijn volle capaciteit bereikt.

7) Nu kunt u de borstelhouder na ieder gebruik in het laadstation @ zetten,
om altijd het volledige vermogen tot uw beschikking te hebben.

Borstelkop opzetten/afnemen
B Om de borstelkop @ af te nemen, trekt u deze naar boven van de aan-
drijfas @ aof.

B Let er bij het opzetten van de borstelkop @ op dat de aandriifas @ van de
borstelhouder precies in de opening in de borstelkop @ glijdt.
Druk de borstelkop @ omlaag tot deze de aandrijfas @ volledig omsluit.

Gebruik alleen originele borstelkoppen om schade aan het apparaat te
voorkomen.

(Zie voor vervangende borstelkoppen het hoofdstuk “Vervangingsonderde-

len bestellen”)

> U kunt voor dit apparaat ook vervangende borstelkoppen gebruiken van
de tandenborstel Oral B© Sonic Complete*.

*Oral B is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Procter & Gamble.
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Bediening
Deze tandenborstel heeft 4 verschillende prestatieniveaus:
— ,White”: hoog snelheidsniveau , oranje ” White"-LED @
Voor het zeer grondig poetsen van de tanden.

— “Clean”: normaal snelheidsniveau, groene +;“Clean”-LED @
Voor het poetsen van de tanden.

— “Soft": langzaam snelheidsniveau, gele == “Soft"-LED @
Voor het poetsen van de tanden bij gevoelig tandvlees.

— “Pulse”: langzaam snelheidsniveau met korte pauzes, rode Y%
"Pulse”-LED @

Voor het masseren van het tandvlees.

Druk één keer op de aan-/uitknop @ om het prestatieniveau “White” in te

schakelen. De ,White"”-LED a O gaat branden.

Druk nog een keer om het prestatieniveau “Clean” in te stellen.
De “Clean”-LED +; @ gaat branden.

B Druk een derde keer om het prestatieniveau “Soft” in te stellen.
De “Soft"-LED =~= @ gaat branden.

B Druk een vierde keer om het prestatieniveau “Pulse” in te stellen.
De “Pulse”-LED X% @ gaat branden.

B Druk nog een keer op de aan-/uitknop € om de tandenborstel uit te
zetten.

Als u langer dan 10 seconden een prestatieniveau gebruikt en vervolgens
op de aan-/uitknop @ drukt, schakelt u de tandenborstel uit.

Als u daarna de tandenborstel opnieuw inschakelt, wordt automatisch het
laatste gebruikte prestatieniveau ingesteld.

Als u dan een ander prestatieniveau wilt kiezen, drukt u, zoals hiervoor
beschreven, net zo vaak op de aan-/uitknop @ tot het gewenste prestatie-
niveau is ingesteld.

Tanden poetsen

/\ WAARSCHUWING!

In het begin kan door de ongewone stimulatie een licht bloeden van het
tandvlees optreden; dat is normaal. Raadpleeg uw tandarts als dit langer
dan twee weken aanhoudt.

1) Steek de borstelkop @ op de borstelhouder.

2) Macak de borstel nat onder stromend water.

3) Doe een beetje tandpasta op de vochtige borstel.

Schakel het apparaat pas in de mond in om spatten te vermijden.

4) Stel met de aan-/uitknop @ het gewenste prestatieniveau in.

Deze tandenborstel heeft een intervaltimer van 30 seconden, zodat u alle
vier kwadranten van de kaak gelijkmatig kunt reinigen.

5) Deel uw kaak in vier delen (kwadranten) in: linksboven, rechtsboven,
linksonder en rechtsonder.
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6) Begin in één kwadrant:
Houd de borstelkop @ tegen het tandvlees en beweeg de borstel vanaf
het tandvlees over de tand.
Ga zo te werk met de binnenzijde en met de buitenzijde van de tand.
Plaats de borstel voor elke tand opnieuw op het tandvlees.
Vergeet de achterzijde van de achterste kies niet.
Om de kauwvlakken schoon te maken, beweegt u de borstel met lichte
druk over de kauwvlakken.

X

Na 30 seconden onderbreekt de tandenborstel kort het bedrif, om aan te
geven dat u het volgende kwadrant van de kaak moet reinigen. Reinig alle
kwadranten van de kaak met dezelfde techniek.

8) Na twee minuten stopt de tandenborstel 2 x kort. Dan heeft u voldaan aan
het advies van tandartsen om de tanden 2 minuten te poetsen.

9) Druk op de aan-/uitknop ©.
10) Haal pas dan de tandenborstel uit de mond.
11) Maak de borstelkop @ na gebruik grondig schoon onder stromend water.

12) Neem de borstelkop @ van de borstelhouder of.
Voor het reinigen van de aandriifas @ en de borstelhouder laat u er kort
water over stromen. Houd daarbij de borstelhouder zo, dat de aandriffas @
omlaag wijst.

Masseer uw tandvlees regelmatig. Dat stimuleert de doorbloeding en houdt
zo het tandvlees gezond. Stel het prestatieniveau “Pulse” in en ga met de
vochtig gemaakte borstel met lichte druk over het tandvlees heen.

Reiniging en onderhoud

GEVAAR - ELEKTRISCHE SCHOK!

> Haal véér het reinigen altijd eerst de stekker van het laadstation @ uit
het stopcontact! Er bestaat gevaar voor een elekirische schok!
Dompel de borstelhouder of het laadstation @ nooit onder in water of
andere vloeistoffen!

LET OP - MATERIELE SCHADE!

> Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen. Deze kunnen de kunststof-
oppervlakken beschadigen.

Open nooit de behuizing van het laadstation @ of de tandenborstel! Deze
kunnen niet meer waterdicht worden afgesloten.
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1) Reinig het laadstation @ alleen met een zachte, licht vochtig gemaakte doek.
2) Neem de borstelkop @ van de borstelhouder af. Maak de borstelkoppen @

na gebruik grondig schoon onder stromend water.
Wij adviseren om ongeveer om de 2 - 4 weken de borstelkoppen @ te
reinigen in een in de handel verkrijgbare schoonmaakvloeistof voor kunst-
gebitten. Na ca. 3 maanden, uiterlijk echter wanneer de borstelharen naar
buiten buigen, moet u een nieuwe borstelkop @ gebruiken.

3) Voor het reinigen van de aandrijffas @ en de borstelhouder laat u er kort
water over stromen. Houd daarbij de borstelhouder zo, dat de aandriffas @
omlaag wijst.

Reisbeveiliging @

Deze tandenborstel heeft een reisbeveiliging. U kunt de aan-/uitknop @
blokkeren om onbedoeld starten van de tandenborstel te voorkomen:

Houd de aan-/uitknop @ ingedrukt totdat de oplaadindicatie 4 @ 5 x groen
knippert.

De aan-/uitknop @ is nu geblokkeerd.

Houd de aan-/uitknop @ ingedrukt totdat de oplaadindicatie 4 @ 1 x lang

oplicht om de geblokkeerde aan-/uitknop weer te ontgrendelen.

Wanneer de reisbeveiliging is geactiveerd en u de tandenborstel probeert in te
schakelen, brandt de oplaadindicatie 4 @ 5 x kort. De tandenborstel start niet.

Afvoeren
Deponeer het apparaat in geen geval bij het gewone

huisvuil. Dit product voldoet aan de Europese richtlijn
2012/19/EV.

Voer het apparaat of via een erkend afvalverwerkingsbedrif of via uw gemeentelijke
afvalverwerking. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem
bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie.

> De geintegreerde accu van dit apparaat kan niet worden verwijderd
voor afzonderlijke afvalverwerking.

plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Oaé De verpakking bestaat it milieuvriendelijke materialen, die u via de

(
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Vervangingsonderdelen bestellen

Voor product NSZD 3.7 A1 kunt u de volgende vervangingsonderdelen bestellen:

ceeeREE 8e

> 8-delige set tandenborstelkoppen (kleuren indicatiering:
grijs, wit, groen, blauw)

geetbe eeE

> 8-delige set tandenborstelkoppen (kleuren indicatiering:
grijs, wit, roze, pink)

Bestel de vervangingsonderdelen via onze service-hotline (zie het hoofdstuk
“Service”) of op onze website: www.kompernass.com.

o

> Houd het IAN-nummer dat op het omslag van deze gebruiksaanwijzing
staat, bij de hand bij het bestellen.
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Garantie van KompernaBB Handels GmbH
Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van
gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het
product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie
niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele
kassabon. U hebt de bon nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of
fabricagefout optreedt, wordt het product door ons - naar onze keuze - voor
u kosteloos gerepareerd of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat
binnen de termijn van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs
(kassabon) worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek
bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde
product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het
product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook
voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aan-
wezige schade en gebreken moeten meteen na het vitpakken worden gemeld.
Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening
gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke
zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet
voor productonderdelen die blootstaan aan normale slijtage en derhalve als
aan slijfage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt, of voor be-
schadigingen aan breekbare onderdelen, bijv. schakelaars, accu’s, bakvormen
of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt
of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de
gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd.
Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afge-
raden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.
Het product is vitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige
doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik
van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd,
vervalt de garantie.
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Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen
in acht:

B Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN

12345) als aankoopbewijs bij de hand.

Bl Het artikelnummer vindt u op het typeplaatie, in het product gegraveerd, op
de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of als sticker op de
achter- of onderkant van het product.

B Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst
contract op met de hierna genoemde serviceafdeling, telefonisch of via
e-mail.

B Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar
het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs
(kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is
opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handboeken,
productvideo’s en software downloaden

Service

(ND Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lid|.nl

Service Belgié
Tel. 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 282645

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres.
Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DUITSLAND

www.kompernass.com
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ULTRAZVUKOVY ZUBNi KARTACEK
Uvod

Blahoptejeme Vém k zakoupeni nového prfistroje.

Rozhodli jste se tim pro vysoce kvalitni vyrobek. Névod k obsluze je souéésti
tohoto vyrobku. Obsahuije dileZité informace o bezpeénosti, pouziti a likvidaci.
Pred pouzitim vyrobku se seznamte se viemi provoznimi a bezpe&nostimi
pokyny. Vyrobek pouZivejte pouze pfedepsanym zpUsobem a pro uvedené
oblasti pouziti. Pfi preddvdni vyrobku tretim osobdm predeijte spolu s nim i tyto

podklady.

Pouziti v souladu s uréenim

Tento pfistroj slouZi vyhradné k osobni péci o chrup v domdcim prostiedi. Tento
pristroj je uréen vyhradné k pouZiti v domdcnostech pro soukromé Géely. Nelze
iei pouzivat v promyslové ani lékafské oblasti ani pfi péci o zvifata. Neni uréen
ke komerénimu pouZiti.

Rozsah dodavky
ultrazvukovy zubni kartagek
8 hlav kartaeku
nabijeci stanice

ndvod k obsluze

UPOZORNENI

Pfimo po vybaleni ihned zkontrolujte rozsah doddavky, zda je Oplnd a neni
poskozend. V piipadé potieby se obratte na servis.

Z pristroje odstrarite veskeré obalové materidly a félie.

Popis pristroje

hlava kartagku

hnaci hridel
zapinaé/vypinad

+White” LED (oranzovd) ”
,Clean” LED (zelend) ++
,Soft” LED (zlutd) ==
,Pulse” LED (&ervend) XYAZ
indikace nabiti &

nabijeci stanice

00000000 e

Technické udaje
Napdijeci napéti: ~ 100-240V ~, 50/60 Hz

Akumuldtor: Li-lon akumuldtor, 600 mAh, 3,7 V
Typ ochrany
(nabijeci stanice): [P X7 (ochrana proti vniknuti vody pfi
doéasném ponofeni)
Prikon: 2W
Trida ochrany: /[l
Doba chodu: cca 60 min. (pfi Gplném nabiti)
Doba nabijent: cca 14 - 16 hodin
(prvni nabiti)
Typ ochrany
(ruéni pfistroj): IP X4 (ochrana proti stfikajici vodé)
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Bezpecnostni pokyny

NEBEZPECi URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM!

 Abyste zabrdnili poskozeni pfistroje, dévejte po-
zor, aby do ného nevnikly tekutiny, a neponofujte
pristroj do vody.

» Zamezte vniknuti cizich téles.

~ V pfipadé chybného fungovéni nebo zjisténych
zdavad se obrafte na zdkaznicky servis.

~ Dbeijte na to, aby se sifovy kabel pfi provozu ni-
kdy nenamodil nebo nezvlhnul. Vedte sitovy kabel
tak, aby nedoslo k jeho pfiskfipnuti &i jinému po-
skozeni. Nebezpeéi drazu elektrickym proudem!

~ Sifovy pfivodni kabel tohoto pfistroje nelze
vyménit. Pfi poskozeni vedeni se cely pfistroj musi
seSrotovat.

~ Nikdy se nedotykeijte nabijeci stanice, kdyZ spadne do
vody. Bezpodmineéné nejprve vytdhnéte sitovou
zastréku! Nebezpeéi drazu elektrickym proudem!

@ Ruéni pfistroj ani nabijeci stanici neponofujte do
vody ani do zadnych jinych tekutin.

A\ VYSTRAHA - NEBEZPECi URAZU!

» Déti a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentdlnimi schopnostmi & nedostatkem zku-
$enosti nebo znalosti mohou tyto kartagky na zuby
pouzZivat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem
nebo pokud byly pouéeny o bezpe¢ném pouzi-
vani pfistroje a porozumély z toho vyplyvajicimu
nebezpedi.

~ Cisténi a uzivatelskou Gdrzbu nesmi provadét déti,
ledazZe by byly pod dohledem dospélé osoby.

~ Déti si nesmi s pfistrojem hrat.

POZOR - HMOTNE SKODY!

> Elektricky kartd&ek na zuby se smi nabijet vyhradné
doddvanou nabijeci stanici.
V opaéném piipadé se pfistroj miZe nendvratné
poskodit!

~ PFistroj provozujte vyhradné spolu s dodanym
origindlnim pfislusenstvim.
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Umisténi

UPOZORNENI

> Ve vlhkych prostordch, obzvlasté v blizkosti vody (koupelna), se nabijeci
stanice @ musi postavit tak, aby byla chrénéna pred netmyslnym shozenim

do vody.

1) Postavte nabijeci stanici @ na rovnou a stabilni plochu.
Dbeite pfi tom na to, aby nabijeci stanice @ nemohla spadnout do vody,
napfiklad do koupaci vany nebo do umyvadla.

Prvni pouziti

UPOZORNENI

Drive neZ pfistroj uvedete do provozu, presvédéte se o tom, Ze je v bezvad-
ném stavu. Pokud tomu tak neni, neni dovoleno jej pouZivat.

1) Zastréte sitovou zdstreku do zdsuvky.
2) Pred prvnim pouzitim omyijte novou hlavu kartacku @ cistou vodou.

3) Ruéni pfistroj postavte na nabijeci stanici @ tak, aby sklouzl na trn na
podstavci.

4) Nez ruéni pfistroj poprvé pouzijete, nechte ho nabit po dobu cca 14 -

16 hodin. Indikace nabiti 4 @ vpFedu na ruénim pfistroji sviti béhem
nabijeni &ervené.

5) Ruéni pfistroj poté pouZivejte bez nabijeni az do té doby, dokud vykon
kartéeku citelnd nezesldbne nebo se kartédéek Uplné nezastavi a indikace
nabiti & @ nezacne Eervené blikat. Teprve poté nechte kartéek opét
14-16 hodin nabijet. Jakmile je pfistroj nabity, sviti indikace nabiti 4 @ zelens.

6) Tento cyklus vybiti a nabijeni provedte celkem ffikrat. Potom akumulétor
dosdhne plné kapacity.

7) Nyni mdZete ruéni pistroj postavit po kazdém pouZiti do nabijeci stanice @,
abyste jej méli k dispozici vzdy s plnym vykonem.

Nasazeni / sejmuti hlavy kartacku
B K sejmuti hlavy kartacku @ vytdhnéte tuto smérem nahoru k hnaci hfideli @.

B Pfi nasazeni hlavy kartéeku @ dbeijte na to, aby hnaci hfidel na ruéni ésti @
presné zaskogila do upnuti hlavy kartéku @.
Zatlagte hlavu kartacku @ dolt, dokud tato kompletné neobjimé hnaci

hridel @.
UPOZORNENI

PouZivejte pouze origindlIni hlavy kartdeku, abyste zabranili poskozeni
pristroje.

(N&hradni hlavy kartécku viz kapitola ,Objednévéni ndhradnich dil”)
> Pro tento pfistroj miZete také pouZivat néhradni hlavy kartécku na zuby
Oral BO Sonic Complete*.

*Oral-B je registrovand ochrannd zndmka spoleénosti Procter & Gamble.
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Obsluha

Tento kartd&ek na zuby md 4 rizné vykonové stupné:

— White”: vysoky rychlostni stupefi, oranzova @ ,White” LED @
Pro zvl&sté dikladné &isténi zubo.

— ,Clean”: normalni rychlostni stuper, zelend +4,Clean” LED @
K &isténi zubd.

— ,Soft": pomaly rychlostni stupen, Zlutd == ,Soft” LED @
K &idténi zubd s citlivymi ddsnémi.

— ,Pulse”: pomaly rychlostni stuperi s kratkymi pFestévkami, Eervend Y%
,Pulse” LED @

K masdzi désni.

B Pro zapnuti vykonového stupné ,White" stisknéte jednou zapinaé/vypinac @.
,White" LED { @ sviti.

B Pro nastaveni vykonového stupné ,Clean” stisknéte je3té jednou. ,Clean”
LED +, @ sviti.

B Pro nastaveni vykonového stupné ,Soft” stisknéte potfeti. ,Soft” LED == @
sviti.

B Pro nastaveni vykonového stupné ,Pulse” stisknéte poctvrté. ,Pulse” LED
XAZ @ sviti.

B Kdyz opét stisknete zapina&/vypina @, zubni kartécek se vypne.

UPOZORNENI

Provozujete-i vykonovy stupef déle nez 10 sekund a poté stisknete zapinac/
vypinaé @, zubni karté&ek se vypne.

Po opé&tovném zapnuti se zubni kartééek automaticky spusti s poslednim
pouzivanym vykonovym stupném.

Pro opétovnou zménu vykonového stupné stisknéte, jak je popsdno vyse,
zapina&/vypinaé @ po sobé tak dlouho, dokud neni nastaven pozadovany
vykonovy stupef.

Cisténi zubo
A\ VYSTRAHA!

V poédtcich mize dojit v disledku nezvyklého podrézdéni k lehkému
krvdceni z ddsni, je to normdlni. Pokud ale tyto potize béhem dvou tydnd
neustanou, kontaktuje svého stomatologa.

1) Nasadte hlavu kartéku @ na ruéni pfistroj.

2) Navlhéete kartd&ek pod tekouci vodou.

3) Na vlhky kartééek naneste trochu zubni pasty.

UPOZORNENI

Pfistroj zapnéte az v Ustech, zabranite tim postiikani.

4) Pomoci zapinace/vypinace € nastavte z4dany vykonovy stupef.

UPOZORNENI

Tento kartd&ek na zuby md Easovagd s intervalem v trvdni 30 sekund, abyste
mohli vy<istit viechny &tyfi Edsti chrupu stejnomémé.
5) Rozdélte chrup na &tyfi &asti (kvadranty): vlevo nahote, vpravo nahore,
vlevo dole a vpravo dole.
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6) Za&néte s Cidténim v jednom kvadrantu:
Nasadte hlavu kartacku @ na ddsné a kartdéek ved'te smérem od ddsné
pres zub.
Takto postupujte jak na vnitni strang, tak i na vnéjsi strané zubu. U kazdého
zubu zadinejte znovu na ddsni.
Nezapomeiite na zadni stranu zadnich stoligek.
Plochy stoli¢ek vygistéte tak, Ze povedete kartaéek lehkym tlakem pres
jejich Zvykaci plochy.

X

Po 30 sekunddch prerusi karté&ek na zuby krdtce provoz, &imz signalizuje,

Ze se mé nyni Cistit jiz dalsi ze ¢tyF oblasti chrupu. Stejnou technikou vy<istéte

viechny ¢tyfi E@sti chrupu.

8) Po dvou minutdch zastavi kartaéek na zuby 2 x krétce provoz. Znamend
to, ze jste splnili doporuceni zubnich lékatd o &isténi zubl v trvani 2 minut.

9) Stisknéte zapina&/vypinac .

10) Teprve poté vyjméte kartaéek z Gst.

11) Po pouziti fédné vycistéte hlavu kartacku @ pod tekouci vodou.

12) Sejméte hlavu kartdcku na zuby @ z ruéniho pristroje.
K ogigténi hnaci hfidele @ a ruéniho pfistroje je kratce oplachnéte pod
tekouci vodou. Runi piistroj pfitom drzte tak, aby hnaci hfidel @ smé&fovala
Sikmo dolo.

UPOZORNENI

Ddsné masirujte pravidelné. Podpofite tak jejich prokrvent, &imz je udrzujete
zdravé. Nastavte vykonovy stupefi ,Pulse” a vedte navlhéeny kartaéek
jemnym tlakem pfes ddsné.

Cisténi a udrzba

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM!

> Pred kazdym cisténim vytahnéte zdstreku nabijeci stanice @ ze zdsuvky!
Hrozi nebezpedi Grazu elekirickym proudem!

Ruéni pfistroj ani nabijec stanici @ nikdy neponofujte do vody ani do
z&dnych jinych tekutin!

POZOR - NEBEZPECi HMOTNYCH SKOD!

> Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky ani rozpoustédla. Ty mohou umélo-
hmotné povrchy poskodit.

UPOZORNENI

Kryt nabijeci stanice @ ani kartdeku na zuby nikdy neotevirejte! Uz by je
pak nikdy nebylo mozné vodotésné zaviit.
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1) Nabijeci stanici @ ogistéte pouze mékkym, lehce navlhéenym hadfikem.

2) Sejméte hlavu kartdcku na zuby @ z ruéniho pristroje. Hlavy kartéku @
po pouziti vzdy dikladné ocistéte pod tekouci vodou.
Doporuéujeme Cistit hlavy kartdeku @ v Cistici tekuting uréené pro zubni
protézy bézné dostupné v obchodech, a to kazdé 2 - 4 tydny. Cca po
3 mésicich, nejpozdéiji viak poté, co se 3tétiny zaénou ohybat smérem ven,
je vhodné zagit pouzivat novou hlavu kartacku @.

3) K ogisténi hnaci hfidele @ a ruéniho pfistroje je kratce oplachnéte pod
tekouci vodou. Ruéni piistroj pitom drzte tak, aby hnaci hfidel @ sméfovala
Sikmo dolb.

Zajisténi pFi cestovani @
Tento kartd&ek na zuby je vybaven cestovnim zaijidténim. Zapinaé/vypinaé €

mzete zablokovat k zabranéni nechténého spudténi kartéku na zuby:

Stisknéte a podrzte stisknuty zapinaé/vypinaé @, dokud indikace nabiti 4 @
5 x zelené nezablik.

Zapina&/vypina¢ @ je nyni zablokovan.

K odblokovani podrzte stisknuty zapinaé/vypinaé @), dokud se indikace nabiti 4 @

jednou dlouze nerozsuviti.

UPOZORNENI

Pokud se po dobu aktivace cestovniho zaijisténi pokusite zapnout kartdéek
na zuby, indikace nabiti se 4 @ 5 x krétce rozsviti. Kartééek na zuby se
nezapne.

Likvidace
V zadném pripadé nevyhazuijte pfistroj do normal-
niho domovniho odpadu. Tento vyrobek podléha
evropské smérnici ¢. 2012/19/EU.

Zlikvidujte pfistroj prostiednictvim schvdleného likvida&niho podniku nebo
Vaseho komundlniho sbémého dvora. Dodrzujte aktudlné platné predpisy.
V pfipadé pochybnosti se informuijte ve svém sb&rném dvore.

UPOZORNENI

> Akumuldtor, zabudovany do tohoto pfistroje, nelze k likvidaci vyjmout.

(

komunélnich sbérmych recyklagnich dvorech.

0?9 Obual se skladd z ekologickych materidld, které Ize zlikvidovat v

NSZD 3.7 Al Ccz 47



Objednavani nahradnich dilo

K produktu NSZD 3.7 A1 Ize objednat nésledujici néhradni dily:

ceeeREE 8e

> Sada 8 ks hlav na kartd&ek na zuby (orienta&ni barvy prstence:
3edd, bild, zelend, modrd)

geetbe eeE

> Sada 8 ks hlav na kartd&ek na zuby (orienta&ni barvy prstence:
3edq, bilg, rizovd, pink)

Objedneite ndhradni dily prostrednictvim nasi servisni linky (viz kapitola ,Servis”)
nebo pohodIné na nasich webovych strénkéch www.kompernass.com.

o

UPOZORNENI

> Pro Vasi objedndvku méjte pripravené &islo IAN, které najdete na obalu
tohoto névodu k obsluze.
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Zaruka spolecnosti

Kompernass Handels GmbH

Vézend zdkaznice, vazeny zdkazniku,

na tento pfistroj ziskavate zdruku v trvani 3 let od data zakoupeni. V pfipadé

z4vad tohoto vyrobku méte zdkonnd prava vii&i prodejci vyrobku. Tato zdkonnd
préva nejsou omezena nasi nize uvedenou zdrukou.

Zéaruéni podminky
Zaruéni doba zacing plynout dnem ndkupu. Dobfe uschoveite origindl pokladniho
listku. Tento doklad je potiebny jako dikaz o koupi.

Pokud do fi let od data zakoupeni tohoto vyrobku dojde k vad& materidlu nebo
vyrobni zdvadg, pak Vém podle nadeho uvazeni vyrobek zdarma opravime
nebo vyménime. Predpokladem této zaruky je, Zze bude béhem ffileté Ihoty
predlozen vadny pfistroj a doklad o koupi (pokladni listek) a struéné se popise
v &em zdvada spoéivd a kdy se vyskytla.

Vztahuje-i se na zévadu nase zaruka, obdrzZite zpét bud’ opraveny nebo novy
produkt. Opravou nebo vyménou vyrobku neza&ne plynout nové zdruéni doba.

Zaruéni doba a zékonné ndroky vyplyvaijici ze zévad

Zé&ruénim plnénim se zdruéni doba neprodluzuje. To plati i pro vyménéné a
opravené souldsti. Poskozeni nebo vady vyskytujici se piipadné jiz pfi nakupu
se musi ozndmit ihned po vybaleni. Po uplynuti zaruéni doby podléhaiji veskeré
opravy zpoplatnéni.

Rozsah zaruky

Pristroj byl vyroben peglivé podle pfisnych smérnic kvality a pfed expedici byl
svédomité vyzkousen.

Zéaruka se vztahuje na materidlové nebo vyrobni vady. Tato zéruka se ne-
vztahuje na sou&dsti produktu, které jsou vystaveny normdlnimu opotfebeni, a
proto je |ze povazovat za opotfebovatelné dily nebo za poskozeni kiehkych
sou&dsti jako jsou napF. spinace, akumuldtory, formy na peceni nebo &dsti,
které jsou vyrobeny ze skla.

Tato zaruka zanikd, pokud je vyrobek poskozen, nebyl fédné pouzivan nebo
udrZovdn. Pro zajidténi spravného pouzivani vyrobku se musi pfesné dodrzovat
viechny pokyny uvedené v névodu k obsluze. U&eldm pouziti a tkonim, které
se v ndvodu k obsluze nedoporuéuji nebo se pred nimi varuje, je tfeba se
bezpodmine&né vyhnout.

Vyrobek je uréen pouze pro soukromé G&ely a ne pro komeréni pouZiti. Pfi
nespravném a neodborném pouZivani, pfi pouZiti nésili a pfi zasazich, které
nebyly provedeny nasimi autorizovanymi servisnimi provozovnami, zaruéni
ndroky zanikaii.

Vyfizeni v pFipadé zdruky

Pro zaqjiténi rychlého Vasi Zadosti postupuijte podle nésledujicich pokynd:

M Pro viechny dotazy méijte pfipraven pokladni listek a &islo vyrobku (napf.
IAN 12345) jako doklad o koupi.

B Cislo vyrobku naleznete na typovém titku, ryting, na titulni strané svého
ndvodu (vlevo dole) nebo jako nélepku na zadni nebo spodni strané.

Bl Pokud by se mé&ly vyskytovat funkéni vady nebo jiné zévady, kontaktujte
nejprve nize uvedené servisni oddéleni telefonicky nebo e-mailem.

W Vyrobek, zaevidovany jako vadny vyrobek pak mizete pfi pFilozeni dokladu
o ndkupu (pokladni listek) a pfi uvedeni, v &em spocivé vada a kdy k ni doslo,
poslat vyrobek pro Vas bez po3tovného na adresu, kterou Vém ozndmi servis.

Na webovych strankdch www.lidl-service.com si moZete stéhnout
tyto @ mnoho dalsich pfiruéek, videf o vyrobku a software.
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Servis

(€D Servis Cesko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 282645

Dovozce

Dbeijte prosim na to, Ze nésledujici adresa neni adresou servisu. Kontaktuijte
nejprve uvedeny servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
NEMECKO

www.kompernoss.com
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CEPILLO DENTAL SONICO DE DISENO

Introduccién
Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte
del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, el
uso y el desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiaricese con
todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto Gnicamente
como se describe y para los dmbitos de aplicacién indicados. Entregue todos
los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato estd destinado exclusivamente para la higiene dental personal
en el dmbito doméstico. Este aparato estd previsto exclusivamente para el uso
doméstico privado. No estd previsto para su uso industrial ni para el dmbito
médico o veterinario. No lo utilice con fines comerciales.

Volumen de suministro
Mango

8 cabezales

Estacién de carga

Instrucciones de uso

Inmediatamente después de desembalar el aparato, verifique la integridad
del contenido y que no presente dafios. En caso necesario, péngase en con-
tacto con el servicio de asistencia técnica.

Retire del aparato todo el material de embalaje y las laminas de embalaije.

Descripcion del aparato
Cabezal

Eje de accionamiento

Interruptor de encendido/apagado
LED “White” (naranja) ”

LED “Clean” (verde) +4

LED “Soft” (amarillo) ==

LED “Pulse” (rojo) XA

Indicador de carga 4

0000000

Estacion de carga

Caracteristicas técnicas
Alimentacién de tensién: 100 -240V ~, 50/60 Hz

Bateria: lones de litio, 600 mAh, 3,7 V
Grado de proteccién
(estacién de carga): IP X7 (proteccién contra inmersién completa en agual)

Consumo de potencia: 2 W

Clase de proteccién: (WALS]

Duracién del

funcionamiento: Aprox. 60 min (completamente cargado)
Tiempo de carga: Aprox. 14 - 16 horas

(primera carga)

Grado de proteccién
(mango): IP X4 (proteccién contra proyecciones de agual)
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Indicaciones de seguridad

i{PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA!

~ Para evitar dafios, evite la penetracién de agua en
el interior del aparato y no lo sumerja en agua.

» Evite la penetracién de cuerpos extrafos.

~ Si se producen errores de funcionamiento o se
aprecian dafios, péngase en contacto con el servicio
de atencién al cliente.

» Procure que el cable de red no se moje ni se
humedezca durante el funcionamiento. Tienda el
cable de modo que no pueda aplastarse ni dafiarse
de ninguna otra forma. jPeligro de descarga
eléctrical

> El cable de conexién de red de este aparato no
puede sustituirse. Si el cable estd dafiado, debe
desecharse el aparato.

» No toque nunca la estacién de carga si se ha
caido al agua. jRetire siempre primero la clavija de
red de la base de enchufe! jPeligro de descarga
eléctrical

@ No sumerja nunca el mango ni la estacién de

carga en agua ni en otros liquidos.

/\ ADVERTENCIA: ;PELIGRO DE LESIONES!

~ Estos cepillos dentales pueden ser utilizados por
nifios y por personas cuyas facultades fisicas, sen-
soriales o mentales sean reducidas o carezcan de
los conocimientos y de la experiencia necesaria
siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos
correctamente sobre el uso seguro del aparato y
hayan comprendido los peligros que entrafia.

> Los nifios no deben realizar las tareas de limpieza
y mantenimiento del aparato a menos que se
encuentren bajo supervisién.

> Los nifios no deben jugar con el aparato.

ATENCION: iDANOS MATERIALES!

~ El cepillo de dientes eléctrico solo debe cargarse
con la estacién de carga suministrada.
De lo contrario, podria dafarse el aparato de
forma irreparable.

» Utilice el aparato exclusivamente con los accesorios
originales suministrados.
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Instalacién

INDICACION

> En espacios himedos, especialmente cerca del agua (bafio), la estacién
de carga @ debe estar firmemente colocada para evitar que se caiga
accidentalmente al agua.

1) Coloque la estacién de carga @ sobre una superficie plana y estable.
Para ello, asegirese de que la estacién de carga @ no pueda caerse al
agua, por ejemplo, a la bafiera o al lavabo.

Primer uso

INDICACION

Antes de poner el aparato en funcionamiento, asegirese de que se encuentre
en perfecto estado. De lo contrario, no deberd utilizarse.

1) Introduzca la clavija de red en la base de enchufe.
2) Antes del primer uso, limpie el nuevo cabezal @ con agua limpia.

3) Coloque el mango sobre la estacién de carga @ de modo que la espiga
se deslice en la base.

4) Deje cargar el mango aprox. 14-16 horas antes de utilizarlo por primera
vez. El indicador de carga 4 @ de la parte delantera del mango se
ilumina de color rojo durante el proceso de carga.

5) Utilice el mango las veces que sean necesarias sin recargar hasta que
aprecie que la potencia va disminuyend o o que el cepillo de dientes se
para durante el funcionamiento y el indicador de carga 4 @ parpadea
en rojo. Vuelva a cargar el cepillo de dientes durante 14 - 16 horas. Una
vez recargado el aparato, el indicador de carga 4 @ se ilumina en
color verde.

6) Cargue y descargue el cepillo de dientes 3 veces por completo. De este
modo, la bateria alcanzard una capacidad plena.

7) A continuacién, podrd colocar el mango en la estacién de carga @
después de cada uso para disponer siempre de plena potencia.

Montaje/extraccion de la cabeza de cepillo

B Para extraer el cabezal @), tire de este hacia arriba y retirelo del eje de
accionamiento @.

M Para montar el cabezal @), asegirese de que el eje de accionamiento @
del mango encaje de forma precisa en el alojamiento del cabezal @.
Presione el cabezal @ hacia abajo hasta que cubra por completo el eje
de accionamiento @.

INDICACION

Para evitar dafios en el aparato, utilice Gnicamente cabezales originales.

(Para encargar cabezales de repuesto, consulte el capitulo "Pedido de
recambios").
> Con este aparato también puede utilizar cabezales de repuesto del

cepillo Oral BO Sonic Complete*.

*Oral-B es una marca registrada de Procter & Gamble.
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Manejo
Este cepillo de dientes tiene 4 niveles de potencia diferentes:
— “White": nivel de alta velocidad, LED “White” naranja ” (4]
Para una limpieza especialmente exhaustiva de los dientes.
— "“Clean”: nivel de velocidad normal, LED “Clean” verde +; @
Para la limpieza de los dientes.
— “Soft”: nivel de velocidad lenta, LED “Soft” amarillo =~= @
Para la limpieza de dientes con encias sensibles.
— "Pulse”: nivel de velocidad lenta con pausas breves, LED “Pulse”
rojo YAZ @

Para el masaje de las encias.

Pulse una vez el interruptor de encendido/apagado @ para activar el nivel
de potencia “White". Tras esto, el LED “White” ” O se ilumina.

Pulse de nuevo para ajustar el nivel de potencia “Clean”. Tras esto, el
|
LED “Clean” +1 @ se ilumina.

B Pulse una tercera vez para ajustar el nivel de potencia “Soft”. Tras esto, el
LED “Soft” =~= @ se ilumina.

B Pulse una cuarta vez para ajustar el nivel de potencia “Pulse”. Tras esto, el
LED “Pulse” XZ @ se ilumina.

B Si pulsa una vez mds el interruptor de encendido/apagado @, el cepillo
de dientes se apaga.

INDICACION

Si se activa un nivel de potencia durante més de 10 segundos y después
se pulsa el interruptor de encendido/apagado @, el cepillo de dientes se
apaga.

Al volver a encenderlo, se activard automdticamente en el Gltimo nivel de
potencia utilizado.

Para volver a modificar el nivel de potencia, pulse el interruptor de encen-
dido/apagado @ de la manera descrita anteriormente las veces que sea
necesario para ajustar el nivel de potencia deseado.

Limpieza dental

/\ ;ADVERTENCIA!

Al principio, es posible que las encias sangren un poco por no estar habi-
tuadas al efecto de friccidn, lo que es normal. Si esta situacién se prolonga
durante mds de dos semanas, deberd consultar a su odontélogo.

1) Coloque el cabezal @ en el mango.
2) Humedezca el cepillo bajo el agua corriente.

3) Aplique un poco de pasta de dientes sobre el cepillo htmedo.

INDICACION

Encienda el aparato cuando lo tenga dentro de la boca para evitar salpica-
duras.

4)  Ajuste el nivel de potencia elegido en el interruptor de encendido/apagado ©.

INDICACION

Este cepillo de dientes dispone de un temporizador con un intervalo de
30 segundos para que pueda limpiar uniformemente los cuatro cuadrantes
maxilares.
5) Subdivida sus maxilares en cuatro partes (cuadrantes): el superior izquier-
do, el superior derecho, el inferior izquierdo y el inferior derecho.
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6) Comience con uno de los cuadrantes:
Coloque el cabezal @ sobre las encias y desplace el cepillo por toda la
superficie de los dientes desde arriba hacia abajo.
Proceda del mismo modo en el lado interior y en el exterior del diente.
Empiece a limpiar cada diente desde las encias.
No se olvide del lado posterior de la muela trasera.
Para limpiar la superficie masticatoria, pase el cepillo por todos los dientes
ejerciendo una ligera presién.

X

Después de 30 segundos, el cepillo de dientes interrumpe brevemente

el funcionamiento para indicarle que es momento de pasar a limpiar el

siguiente cuadrante. Limpie todos los cuadrantes con la misma técnica.

8) Después de dos minutos, el cepillo de dientes interrumpe brevemente dos
veces el funcionamiento. De esta manera, se le indica que ya ha cumplido
con los dos minutos de limpieza recomendados por los odontélogos.

9) Pulse el interruptor de encendido/apagado ©.

10) Ahora podré refirar el cepillo de dientes de la boca.

11) Tras su uso, limpie el cabezal @ concienzudamente bajo el agua corriente.

12) Retire el cabezal @ del mango.

Para limpiar el eje de accionamiento @ y el mango, coléquelos brevemente

bajo el agua corriente. Para ello, sujete el mango de forma que el eje de

accionamiento @ esté en una posicién diagonal y apunte hacia abaijo.

INDICACION

Masajee periédicamente las encias. El masaje fomenta el riego sanguineo y
el mantenimiento saludable de las encias. Ajuste el nivel de potencia "Pulse"
y deslice el cepillo humedecido mientras ejerce una ligera presién sobre las
encias.

Limpieza y mantenimiento

iPELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA!
> jAntes de la limpieza, extraiga siempre la clavija de red de la estacién
de carga @ de la base de enchufe! jExiste riesgo de descarga eléctrical

No sumerja nunca el mango ni la estacién de carga @ en agua ni en
otros liquidos.

ATENCION: ;DANOS MATERIALES!

> No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrian dafar
las superficies de pléstico.

INDICACION

No abra nunca la carcasa de la estacién de carga @ ni del cepillo de dientes,
ya que no pueden volver a cerrarse herméticamente.
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1) Limpie la estacién de carga @ exclusivamente con un pafio suave ligeramente
humedecido.

2) Refire el cabezal @ del mango. Limpie concienzudamente los cabezales @
después de cada uso bajo el agua corriente.
Le recomendamos que limpie cada 2-4 semanas los cabezales @ con un
producto de limpieza para prétesis dentales. Después de aproximadamente
3 meses o, como muy tarde, cuando las cerdas del cepillo se doblen
hacia fuera, deberd utilizar un nuevo cabezal @.

3) Para limpiar el eje de accionamiento @ y el mango, coléquelos brevemente
bajo el agua corriente. Para ello, sujete el mango de forma que el eje de
accionamiento @ esté en una posicién diagonal y apunte hacia abaijo.

Seguro de transporte @

Este cepillo de dientes estd equipado con un seguro de transporte que permite
bloquear el interruptor de encendido/apagado @ para evitar la activacién
accidental del cepillo de dientes:

Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado @ hasta que el
indicador de carga 4 @ parpadee 5 veces en verde.

Con esto, el interruptor de encendido/apagado @ quedard bloqueado.

Para desbloquear el cepillo, mantenga pulsado el interruptor de encendido/
apagado @ hasta que el indicador de carga 4 @ se ilumine una vez de
forma prolongada.

INDICACION

Si infenta encender el cepillo de dientes con el bloqueo de transporte acfivado,
el indicador de carga 4 @ se ilumina brevemente 5 veces. El cepillo de
dientes no se enciende.

Desecho

No deseche nunca el aparato con la basura domés-
tica. Este aparato estd sujeto a la Directiva europea
2012/19/EU.

Deseche el aparato en un centro de residuos autorizado o a través de las ins-
talaciones municipales de desecho de residuos. Observe las normas vigentes.
En caso de duda, péngase en contacto con las instalaciones municipales de
desecho de residuos.

INDICACION

> La bateria infegrada de este aparato no puede exiraerse para su desecho.

se a fravés de los centros de reciclaje locales.

@ El embalaje consta de materiales ecolégicos que pueden desechar-
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Pedido de recambios

Puede encargar los siguientes recambios para el producto NSZD 3.7 Al:

ceeeREE 8e

> Juego de 8 cabezales (colores de los anillos indicadores:
gris, blanco, verde y azul)

geetbe eeE

> Juego de 8 cabezales (colores de los anillos indicadores:
gris, blanco, rosa y fucsia)

Encargue los recambios a través de nuestra linea directa de asistencia técnica
(consulte el capitulo “Asistencia técnica”) o simplemente a través de nuestro
sitio web www.kompernass.com.

o

INDICACION

> Al realizar su pedido, tenga a mano el ndmero IAN, que encontrard en
la pégina desplegable de estas instrucciones.
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Garantia de Kompernass Handels GmbH
Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantia de 3 afios a partir de la fecha de
compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos
legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la
garantia descrita a continuacién.

Condiciones de la garantia

El plazo de la garantia comienza con la fecha de compra. Guarde bien
el comprobante de caja original, ya que lo necesitard como justificante de
compra.

Si dentro de un periodo de tres afios a partir de la fecha de compra de este
producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricacién, asumi-
remos la reparacién o sustitucién gratuita del producto a nuestra eleccién. La
prestacién de la garantia requiere la presentacién del aparato defectuoso y del
comprobante de caja, asi como una breve descripcién por escrito del defecto
detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto,
dentro del plazo de fres afios.

Si el defecto estd cubierto por nuestra garantia, le devolveremos el producto
reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparacién o sustitucién del
producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantia.

Duracién de la garantia y reclamaciones legales por vicios

La duracién de la garantia no se prolonga por hacer uso de ella. Este
principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después
de la compra del aparato, se detecta la existencia de dafios o de defectos al
desembalarlo, deben nofificarse de inmediato. Cualquier reparacién que se
realice una vez finalizado el plazo de garantia estard sujeta a costes.

Alcance de la garantia

El aparato se ha fabricado cuidadosamente segin estédndares elevados de
calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestacién de la garantia solo rige para defectos en los materiales o errores
de fabricacién. Esta garantia no cubre las piezas del producto normalmente
sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de
desgaste ni los dafios producidos en los componentes frégiles, p. ej., interruptores,
baterias, moldes de horno o piezas de vidrio.

Se anulard la garantia si el producto se dafia o no se utiliza o mantiene
correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse
todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse
cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en
las instrucciones de uso.

El producto estd previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso
comercial. En caso de manipulacién indebida e incorrecta, uso de la fuerza
y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia
técnica autorizados, la garantia perderd su validez.
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Proceso de reclamacién conforme a la garantia

Para garantizar una tramitacién rapida de su reclamacién, le rogamos que
observe las siguientes indicaciones:

B Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el ndmero de articulo
(p- ej., IAN 12345) como justificante de compra.

B Podrd ver el nimero de articulo en la placa de caracteristicas, grabado en
el aparato, en la portada de las instrucciones (parte inferior izquierda) o en
un adhesivo en la parte trasera o inferior del aparato.

M Si se producen errores de funcionamiento u ofros defectos, péngase primero
en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a
continuacién por teléfono o por correo electrénico.

B Podrd enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante
de compra (comprobante de caja) y la descripcién del defecto y de las circuns-
tancias en las que se haya producido de forma gratuita a la direccién de
correo proporcionada.

En www.lidl-service.com, podré descargar este manual de usuario y
muchos otros mds, asi como videos sobre los productos y software.

Asistencia técnica

@ Servicio Espafia
Tel.: 902 59 99 22
(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa normal))
(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa reducidal))
E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 282645

Importador

Tenga en cuenta que la direccién siguiente no es una direccién de asistencia
técnica. Péngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica
especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALEMANIA

Www.kompemoss.com
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ESCOVA DE DENTES ELETRICA

Introducéo
Parabéns pela compra do seu novo aparelho.

Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instrucdes é parte
integrante deste produto. Este contém instrucdes importantes para a seguranca,
utilizacdo e eliminagdo. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas
as instrucdes de operacéo e seguranca. Utilize o produto apenas como descrifo
e nas dreas de aplicacdo indicadas. Ao transferir o produto para terceiros,
entregue fodos os respetivos documentos.

Utilizacdo correta

Este aparelho foi concebido exclusivamente para a higiene oral pessoal a
nivel doméstico. Este aparelho destina-se exclusivamente & utilizagdo privada.
Néo foi concebido nem para a utilizagéo em dreas industriais ou médicas,
nem para a higiene animal. Né&o o utilize para fins comerciais.

Conteudo da embalagem
Aparelho portdtil

8 Cabecas de escova

Estacdo de carga

Manual de instrucdes

Ao retirar da embalagem, verifique imediatamente se foram fornecidas
todas as pecas e se existem eventuais danos. Em caso de necessidade,
contacte a Assisténcia Técnica.

Remova todos os materiais de embalagem e peliculas do aparelho.

Descricdo do aparelho
Cabeca de escova

Eixo de acionamento

Interruptor Ligar/desligar

LED “White” (cor de laranja) ”
LED “Clean” (verde) ++

LED “Soft” (amarelo) ==
LED “Pulse” (vermelho) X%

Indicador de carregamento 4

00000000 e

Estacdo de carga

Dados técnicos
Alimentacéo de tensdo: ~ 100-240V ~, 50/60 Hz

Acumulador: Acumulador de ides de litio, 600 mAh, 3,7 V

Tipo de protecéo

(estac&o de carga): IP X7 (protecdo contra a infiltracdo de dgua
em caso de submers@o tempordria)

Consumo de energia: 2W

Classe de protecdo: I/ [l

Tempo de funcionamento: aprox. 60 min (totalmente carregado)
Tempo de carregamento:  aprox. 14 - 16 horas
(primeiro carregamento)

Tipo de protecéo
(aparelho portdtil): IP X4 (protecdo contra salpicos de dgua)
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Instrucdes de seguranca

PERIGO - CHOQUE ELETRICO!

» Nao permita a infiltracdo de liquidos no aparelho e
ndo o mergulhe em égua, a fim de evitar a ocor-
réncia de danos.

~ Evite que objetos estranhos entrem no aparelho.

» Em caso de anomalias ou danos visiveis, contacte
o Servico de Apoio ao Cliente.

~ Certifique-se de que, durante o funcionamento, o
cabo de alimentacdo nunca pode ficar molhado
ou himido. Coloque o cabo de alimentacdo de
modo que n&o possa ficar entalado nem ser dani-
ficado de outra forma. Perigo de choque elétrico!

» O cabo de ligacdo a rede elétrica deste aparelho
ndo pode ser substituido. Se o cabo estiver dani-
ficado, o aparelho deverd ser entregue num local
apropriado para eliminacdo.

» Nunca toque na estacdo de carga, caso tenha
caido dentro de dgua. E estritamente necessdrio
refirar primeiro a ficha da tomadal Perigo de
choque elétrico!

Nunca mergulhe o aparelho portétil ou a estacdo
de carga em dgua ou noutros liquidos.

/A AVISO - PERIGO DE FERIMENTOS!

» As escovas de dentes podem ser utilizadas por
criancas e por pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta
de experiéncia e/ou conhecimento, caso sejam
vigiadas ou instruidas sobre a utilizacdo segura
do aparelho e tenham compreendido os perigos
dai resultantes.

» A limpeza e a manutencdo, por parte do utilizador,
ndo podem ser realizadas por criancas, salvo se
forem vigiadas.

> As criancas ndo podem brincar com o aparelho.

ATENCAO - DANOS MATERIAIS!

~ A escova de dentes elétrica s6 pode ser carregada
com a estacdo de carga fornecida.
Caso contrdrio, o aparelho pode sofrer danos
irrepardveis!

» Utilize o aparelho exclusivamente com os acessérios
originais fornecidos.
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ProTEssional ] Cane —

Instalacdo

> Em espacos himidos, especialmente na proximidade de dgua (casa
de banho), a estacdo de carga @ tem de ser colocada de modo que
esteja protegida contra uma queda involuntéria dentro de dgua.

1) Coloque a estacdo de carga @ sobre uma superficie plana e estavel.
Tome providéncias para que a estacdo de carga @ néo possa cair, por
exemplo, dentro de uma banheira ou de um lavatério.

Primeira utilizacéo

NOTA

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se de que este se
encontra em perfeitas condicdes. Caso contrdrio, ndo o utilize.

1) Insira a ficha na tomada.

2) Antes da primeira utilizacdo, lave a nova cabeca de escova @ com dgua
limpa.

3) Coloque o aparelho portdtil na estagdo de carga @, de modo a encaixar
na saliéncia da base.

4) Deixe o aparelho portdtil carregar aprox. 14 - 16 horas antes de o utilizar
pela primeira vez. O indicador de carga 4 @ na parte da frente do apa-
relho portdtil acende-se a vermelho durante o processo de carregamento.

5) Depois utilize o aparelho portdtil, sem o voltar a carregar, até sentir que
a poténcia fica claramente mais baixa ou até que a escova de dentes
deixe de funcionar e o indicador de carga 4 @ emita uma luz vermelha
intermitente. Sé nessa altura volte a carregar a escova de dentes durante
14-16 horas. Se o aparelho estiver carregado, o indicador de carga 4 @
apresenta a luz verde.

6) Descarregue e carregue completamente a escova de dentes 3 vezes, no
total. S6 entdo o acumulador terd atingido a sua capacidade méxima.

7) Apés cada utilizacdo, pode agora colocar o aparelho portétil na estacéo
de carga @, para que a poténcia maxima esteja sempre disponivel.

Colocar / retirar a cabeca de escova

B Para refirar a cabeca de escova @), puxe-a para cima, para fora do eixo
de acionamento @.

B Tenha atencdo ao colocar a cabeca de escova @, para que o eixo de
acionamento @ da unidade portdtil entre exatamente no encaixe da
cabeca de escova @.

Pressione a cabeca de escova @ para baixo, até que encaixe completa-
mente no eixo de acionamento @.

Utilize apenas cabecas de escova originais, para evitar danos no aparelho.

(Cabecas de escova sobresselentes, consultar capitulo "Encomendar pecas

sobresselentes")

> Para este aparelho também pode utilizar as cabecas de escova sobres-
selentes da escova de dentes Oral B® Sonic Complete*.

*Oral-B é uma marca registada da Procter & Gamble.
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Operacdo
Esta escova de dentes tem 3 niveis de poténcia diferentes:
— “White": velocidade elevada, ] LED “White” cor de laranja @
Para uma escovagem profunda dos dentes.

— “Clean”: velocidade normal, +4 LED “Clean” verde @

Para a escovagem dos dentes.

— “Soft”: velocidade lenta, == LED “Soft” amarelo @
Para escovar os dentes, caso tenha gengivas sensivesis.

— “Pulse”: velocidade lenta com pequenas pausas, Y% LED “Pulse”
vermelho @

Para massajar as gengivas.

B Prima uma vez o interruptor Ligar/desligar @, para ligar o nivel de poténcia

“White”. O LED “White” ” O acendesse.

B Prima mais uma vez, para ajustar o nivel de poténcia “Clean”.

O LED “Clean” ++ @ acende-se.

B Prima uma terceira vez, para ajustar o nivel de poténcia “Soft”.
O LED “Soft” =~= @ acende-se.

B Prima uma quarta vez, para ajustar o nivel de poténcia “Pulse”.
O LED “Pulse” XAZ @ acende-se.

B Se premir novamente o interruptor Ligar/desligar @, a escova de dentes
desliga-se.

NOTA

Se utilizar um nivel de poténcia durante mais de 10 segundos e premir
depois o interruptor Ligar/desligar @, a escova de dentes desliga-se.

Se voltar a ligar a escova de dentes, esta serd automaticamente ativada
com o nivel de poténcia utilizado por dltimo.

Para voltar a alterar o nivel de poténcia, prima o interruptor Ligar/desligar @,
conforme anteriormente descrito, as vezes necessdrias para ativar o nivel de
poténcia desejado.

Escovagem dos dentes

A aviso!

No inicio, as gengivas podem sangrar um pouco devido & irritacéo desa-
costumada, o que é normal. Caso estes sinfomas se mantenham durante
mais de duas semanas, deverd consultar o seu dentista.

1) Coloque a cabeca de escova @ no aparelho portdtil.

2) Humedeca a escova com dgua corrente.

3) Coloque um pouco de pasta dentifrica na escova himida.

NOTA

Ligue o aparelho apenas na boca para evitar salpicos.

4) Ajuste o nivel de poténcia desejado no interruptor Ligar/desligar @.

NOTA

Esta escova de dentes tem um temporizador de intervalos de 30 segundos,
para que possa escovar uniformemente os quatro quadrantes dos maxilares.

5) Divida os seus maxilares em quatro partes (quadrantes): em cima & es-
querda, em cima & direita, em baixo & esquerda e em baixo & direita.
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6) Comece por um quadrante:
Coloque a cabeca de escova @ na gengiva e conduza a escova a partir
dai sobre o dente.
Proceda deste modo tanto do lado interior como do lado exterior do
dente. Para cada dente, coloque novamente a escova sobre a gengiva.
Néo se esqueca da parte traseira do molar posterior.
Para escovar as superficies de mastigagdo, conduza a escova, exercendo
uma ligeira press@o sobre as mesmas.

X

Depois de 30 segundos, a escova de dentes interrompe brevemente o
funcionamento, para lhe sinalizar que pode escovar o préximo quadrante
dos maxilares. Escove todos os quadrantes com a mesma técnica.

8) Depois de dois minutos, a escova de dentes para brevemente o funciona-
mento 2 vezes. Deste modo, terd cumprido a recomendacdo dos dentistas
de 2 minutos de limpeza dentdria.

9) Pressione o interruptor Ligar/desligar ©.

10) S6 depois retire a escova de dentes da boca.

11) Apds a utilizacdo, lave bem a cabeca de escova @ com dgua corrente.

12) Retire a cabeca de escova @ do aparelho portdtil.

Para limpar o eixo de acionamento @ e o aparelho portdtil, deixe cair

4gua, por breves instantes, sobre os mesmos. Segure no aparelho portdtil

de modo que o eixo de acionamento @ fique inclinado para baixo.

NOTA

Massaje as suas gengivas regularmente. Isso estimula a circulagdo sangui-
nea e, deste modo, a manutencdo sauddvel das gengivas. Regule a escova
para o nivel de poténcia "Pulse" e conduza a escova humedecida sobre as
gengivas, exercendo uma ligeira pressdo.

Limpeza e conservacdo

PERIGO - CHOQUE ELETRICO!

> Antes de cada limpeza, retire a ficha da estacdo de carga @ da tomadal
Perigo de choque elétrico!

@ Nunca mergulhe o aparelho portdtil ou a estacdo de carga @ em
4gua ou noutros liquidos!

ATENCAO - DANOS MATERIAIS!

> Néo utilize detergentes ou solventes. Estes podem danificar as superfi-
cies de pléstico.

Nunca abra o corpo da estacdo de car ga @ ou da escova de dentes!
Estes ndo poderé&o voltar a ser fechados de forma impermedvel.
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1) Limpe a estacdo de carga @ apenas com pano macio ligeiramente
humedecido.

2) Retire a cabeca de escova @ do aparelho portdtil. Apés a utilizacdo,
limpe bem as cabecas de escova @ com é&gua corrente.
Recomendamos uma limpeza das cabecas de escova @ com um liquido
de limpeza para préteses dentdrias convencional a cada 2 - 4 semanas.
Apés aprox. 3 meses ou, no méximo, quando as cerdas da escova se
curvarem para fora, deverd utilizar uma nova cabeca de escova @.

3) Para limpar o eixo de acionamento @ e o aparelho portdtil, deixe cair
4gua, por breves instantes, sobre os mesmos. Segure no aparelho portdtil
de modo que o eixo de acionamento @ fique inclinado para baixo.

Protecéo de viagem @

Esta escova de dentes estd equipada com uma protecdo de viagem. Pode
bloquear o interruptor Ligar/desligar @, para evitar um funcionamento invo-
luntério da escova de dentes:

Prima e mantenha premido o interruptor Ligar/desligar @, até que o indica-
dor de carga 4 @ pisque 5 vezes a verde.

O interruptor Ligar/desligar @ fica entdo bloqueado.

Para desbloquear, prima e mantenha premido o interruptor Ligar/desligar @,
até que o indicador de carga 4 @ se acenda uma vez prolongadamente.

NOTA
Se tentar ligar a escova de dentes com a protecdo de viagem ativada, o

indicador de carga @ acende-se brevemente 5 vezes. A escova de dentes
ndo arranca.

Eliminacéo
Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico

comum. Este produto esta sujeito ao disposto na
Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Entregue o aparelho num Ponto Eletrdo autorizado ou num Centro de Rececdo
de REEE do seu municipio. Respeite os regulamentos atualmente em vigor.
Em caso de divida, entre em contacto com o Centro de Rececdo de REEE.

NOTA

> O acumulador integrado deste aparelho ndo pode ser removido para a
eliminacdo.

depositar nos ecopontos locais.

% A embalagem é composta por materiais recicléveis que pode

(!
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Encomendar pecas sobresselentes

As seguintes pecas sobresselentes podem ser encomendadas para o produto
NSZD 3.7 Al:

ceeeREE 8e

> Conjunto de 8 cabecas de escova de dentes (cores do anel identificador:
cinzento, branco, verde, azul)

geetbe eeE

> Conjunto de 8 cabecas de escova de dentes (cores do anel identificador:
cinzento, branco, rosa claro, rosa forte)

Encomende as pecas sobresselentes através da nossa linha direta de Assisténcia
Técnica (ver capitulo “Assisténcia Técnica”) ou confortavelmente no nosso
Web site, em www.kompernass.com.

Clh0)

[\ [e]/.}

> Tenha o nimero IAN, que se encontra na capa deste manual, & méo,
para a sua encomenda.
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Garantia da Kompernass Handels GmbH
Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra.
No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor
do produto. Estes direitos legais ndo séo limitados pela nossa garantia que
passamos a franscrever.

Condicdes de garantia

O prazo de garantia tem inicio na data da compra. Por favor, guarde bem o
taldo de compra original. Este documento é necessdrio como comprovativo da
compra.

Se dentro de trés anos a partir da data de compra deste produto, ocorrer um
defeito de material ou fabrico, o produto serd reparado ou substituido por
nds - consoante a nossa preferéncia - gratuitamente. Esta garantia parte do
principio que o aparelho defeituoso e o comprovativo da compra (taldo de
compra) sdo apresentados dentro do prazo de trés anos e é descrito brevemente,
por escrito, em que consiste o defeito e quando ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberd o produto reparado
ou um novo produto.

Prazo de garantia e direitos legais

O periodo de garantia n&o é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto
também se aplica a pecas substituidas e reparadas. Danos e defeitos que pos-
sam eventualmente j& existir no momento da compra devem ser imediatamente
comunicados, apds retirar o aparelho da embalagem. Expirado o periodo da
garantia, quaisquer reparacdes necessdrias estdo sujeitas a pagamento.

Ambito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o
maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuicdo.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia
ndo abrange pecas do produto, que estdo sujeitas ao desgaste normal e podem
ser consideradas desta forma pecas de desgaste, ou danos em pecas frégeis, p. ex.
interruptores, acumuladores, formas para bolos ou pecas de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorre-
tamente ou se a manutencdo tenha sido realizada indevidamente. Para garantir
uma utilizacdo correta do produto, é necessario cumprir todas as instrucdes
contidas no manual de instrucdes. Aces ou fins de utilizacdo que séo desa-
conselhados, ou para os quais ¢ alertado no manual de instrucdes, tém de ser
impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e ndo para uso comercial.
A garantia extingue-se em caso de utilizacéo incorreta, uso de forca e
intervencées que ndo tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assisténcia
Técnica autorizada.
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Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento répido do seu pedido, siga, por favor, as
seguintes instrucoes:

B Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha & méo o taldo de compra
e o némero do artigo (p. ex. IAN 12345) como comprovativo da compra.

B O ndmero do artigo consta na placa de caracteristicas, numa impress&o, na
capa do seu manual de instrucdes (em baixo & esquerda) ou, como autoco-
lante, no verso ou no lado inferior.

B Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte
primeiro o Servico de Assisténcia Técnico, indicado em seguida, telefoni-
camente ou por e-mail.

B De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defei-
tuoso, incluindo o comprovativo da compra (taldo de compra) e indique o
defeito e quando este ocorreu, para a morada do Servico de Assisténcia
Técnica que lhe foi indicada.

Em www.lidl-service.com poderd descarregar este manual de
instrucdese muitos outros, bem como videos sobre os produtos e
software.

Assisténcia Técnica

Assisténcia Portugal

Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 282645

Importador

Por favor, observe que a seguinte morada n&o é a morada do Servico de
Assisténcia Técnica. Primeiro entre em contacto com o Servico de Assisténcia
Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
ALEMANHA

www.kompernoss.com
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