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Johdanto
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.

Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Kayttéohje on
osa tatd tuotetta. Se sisdltad tarkeitd turvallisuutta,
kéyttdd ja havittdmists koskevia ohjeita. Tutustu
ennen tuotteen kayttdd kaikkiin kayts- ja turvalli-
suusohjeisiin. K&ytd tuotetta vain kuvatulla tavalla
ja vain mainittuihin kéyttétarkoituksiin. Kun luovutat
tuotteen eteenpdiin, liitd mukaan kaikki tuotetta
koskevat asiakirjat.

Méaraystenmukainen kéytto
Témd laite on tarkoitettu yksinomaan henkilskoh-
taiseen hampaiden hoitoon yksityistalouksissa.

Témé laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskéyt-

t66n. Sitd ei ole suunniteltu teollisiin eiké ladkinnalli-

siin tarkoituksiin eikd eldintenhoitoon. Alg kéytd sité
ammattitarkoituksiin.

Toimituslaajuus
Késilaite

8 harjapadta

Latauslaite

2 ruuvia

2 tulppaa

Matkakotelo

Kéyttoohje

OHJE

Tarkista toimituksen téydellisyys ja mahdolliset
vauriot heti, kun olet purkanut laitteen pakkauk-
sesta. K&dnny tarvittaessa huollon puoleen.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja muovit
|aitteesta.

Laitteen kuvaus
Harjapaa

Kansi

Virtakytkin
"Clean"-merkkivalo (oranssi)
"Soft"-merkkivalo (vihred)
"Pulse"-merkkivalo (keltainen)

Latauksen merkkivalo /
Matkavarmistuksen néyttd

Latauslaite

0 000000 eC

Seindpidike

Tekniset tiedot

100-240V ~,
50/60 Hz

2W
Li-ioni-akku, 600 mAh

Jannite:

Tehontarve:
Akku:

Kotelointiluokka

(latauslaite): IP X7
Kestdd hetkellisen upotuksen
veteen

Suojaluokka: /[0

Latausaika: n. 14 - 16 tuntia

(ensimmainen lataus)

Kotelointiluokka
(kasilaite): IP X4

Suojattu kaikista suunnista
tulevalta roiskevedeltd
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Turvallisuusohjeet

VAARA - SAHKOISKU!

 Varo, ettei laitteen sisdén padse nestettd, dlaka kasta laitetta
veteen, silla se voi vaurioittaa laitetta.

» Valta vierasesineiden joutumista laitteen sisaan.

» Jos tuotteessa ilmenee toimintahdgiriditd tai vaurioita, kdénny
valtuutetun huoltolikkeen puoleen.

~ Varmista, eftei virtajohto padse kaytdén aikana kastumaan,
eikd altistu kosteudelle. Veda virtajohto niin, eftei se voi jaada
puristuksiin tai vaurioitua muuten. Sahkaiskun vaaral

» Taman laitteen virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos johto vaurioi-
tuu, laite on poistettava kaytdstd ja romutettava.

~ Alg koskaan koske latauslaitteeseen, jos se on pudonnut
veteen. Irrota ehdottomasti ensin verkkopistoke pistorasiastal
Sahkaiskun vaaral

@ Ala kasta késilaitetta tai latauslaitetta veteen tai muihin
nesteisiin.

/A VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA!

» Hammasharjaa voivat kéyttaa henkilét, joiden fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai kokemus ja/ tai
tiedot puutteellisia, kun heitd valvotaan tai heité on ohjeistettu
laitteen turvalliseen kayttéon, ja he ovat ymmartaneet lait-
teen kayttdon littyvat vaarat.

~ Lapset eivét saa suorittaa puhdistusta ja kdyttajahuoltoq,
paitsi jos heitd valvotaan.

~ Lapset eivat saa leikkia laitteella.
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HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT!

» Séhkdhammasharjan saa ladata vain mukana tulevassa lata-
uslaitteessa. Muuten laite voi vaurioitua kdyttdkelvottomaksi!

~ Kéytd laitetta vain mukana tulevien alkuperdistarvikkeiden

kanssa.

Sijoittaminen / Seindpidike

OHJE

> Latauslaitetta @ voidaan kéyttéd asentamatta
sitd kiintedisti vain kuivissa filoissa.

> Kosteissa filoissa, erityisesti veden lghettyvilla
(kylpyamme) latauslaite @ on asennettava
kiintedisti, jotta se ei vahingossa pé&dse
putoamaan veteen.

1) Irrota seindpidike @ latauslaitteesta @ vetd-
mélla sité alaspdin:

2)
seindpidikkeessd @ olevien reikien lgvitse.
Varmista téllain, ettd l&helld on verkkopisto-
rasia.

3)
porausreikien takana kulie séhké- tai vesijoh-
toja.

4)
mukana tulevat kiinnitystulpat reikiin.

5) Kiinnité seinépidike @ ruuvien avulla.

Merkitse seinddn porausreikien oikea etdisyys

Varmista ennen poraamista, ettei merkitsemiesi

Poraa merkityt rei@t 5 mm:n poralla ja tydnna

6) Kun olet kiinnittéinyt seindpidikkeen @, vie

virtajohto latauslaitteessa @ olevan oikean
tai vasemman loven kautta (ks. kadntdsivun
suurennettu kuva). Tydnnd sitten latauslaite @
ohjainkiskojen avulla seinépidikkeeseen @.

Varmista, ettei virtajohto j&& puristuksiin, ja
ettd se kulkee asianmukaisesti lovien kautta.

DAZD 3.7 Li B2
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Ensimmainen ké&yto

OHJE

Varmista ennen laitteen kéyttddnottoa, etté se
on moitteetftomassa kunnossa. Muutoin sitd ei
saa kaytad.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Tydénnd verkkopistoke pistorasiaan.

Puhdista uusi harjopad @ ennen ensimmaistd
kéyttdéd puhtaalla vedelld.

Avaa latauslaitteen @ kansi @ ja aseta vara-
harjap&ét harjanpitimiin. Sulje sen jélkeen
kansi @ uudelleen.

Aseta késilaite latauslaitteeseen @ niin, ettd
se livkuu latausalustassa olevaan piikkiin.

Anna kdsilaitteen latautua ennen ensimmaistd
kéayttdd n. 14 - 16 tuntia. Késilaitteen etupuo-
lella oleva latauksen merkkivalo @ palaa
punaisena latauksen aikana.

Kéytd kasilaitetta uudelleenlataamatta niin
kauan, kunnes sen teho huomattavasti heikke-
nee, tai hammasharja ei endd toimi, ja latauk-
sen merkkivalo @ vilkkuu punaisena. Lataa
hammasharja vasta sitten jélleen 14 - 16
tunnin ajan. Kun laite on latautunut, latauksen
merkkivalo @ palaa vihredna.

Anna hammasharjan akun tyhjentyé téysin
ja lataa téyteen yhteenséd kolme kertaa. Sen
iélkeen akun téysi kapasiteetti on saavutettu.

Nyt voit asettaa késilaitteen joka kéyttékerran
iélkeen latauslaitteeseen @ ja kayttad aina
tdydelld teholla toimivaa laitetta.

DAZD 3.7 Li B2

Birstenkopf aufsetzen /
abnehmen

B Aseta harjopéd @ paikalleen tydntamélla se
suorassa ja harjat eteenpdin osoittaen kiinni
késilaitteeseen.

B Irrota harjap&d @ vetdmalls sitd yléspdin.

OHJE

Kohdasta “Varaosien tilaaminen” 16ydét ohjeita
vaihtoharjapdiden filaamiseen.

Tassé laitteessa voit kéyttéd myds Oral-B®*
séhkdhammasharjojen vaihtoharjapéitd (lukuun
ottamatta Pulsonic-malleja).

* Oral B on Procter and Gamble Co:n rekis-
terdity merkki.
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Kaytto
Téssd hammasharjassa on 3 eri tehotasoa:
— "Clean": normaali nopeustaso,

oranssi "Clean"-merkkivalo @
Hampaiden harjaukseen.

— "Soft": hidas nopeustaso,
vihred "Soft"-merkkivalo @
Hampaiden harjaukseen herkille ikenille.

— "Pulse": vaihtuva nopeustaso,
keltainen "Pulse"-merkkivalo @
lkenien hierontaan.

Bl Kytke "Clean"tehotaso padille painamalla
virtakytkinté @ kerran. "Clean"-merkkivalo @
palaa.

B Paina toisen kerran vaihtaaksesi tehotasolle
"Soft". "Soft"-merkkivalo @ palaa.

M Paina kolmannen kerran vaihtaaksesi tehotasolle
"Pulse". "Pulse"-merkkivalo @ palaa.

B Kytke hammasharja pois p&dlta painamalla
virtakytkinté @ vield kerran.

Hampaiden harjaus

A\ varoITUS!

Aluksi uudenlainen &rsytys saattaa aiheuttaa
verenvuotoa ikenissd, mutta se on normaalia.
Jos vuotoa kest&d kahta viikkoa pidempédan,
ota yhteyttd hammasl&dkariisi.

1) Kiinnité harjopad @ kdasilaitteeseen.

2) Kostuta harja juoksevan veden alla.

3) Levitd kostealle harjalle hieman hammastahnaa.

OHJE

Estd roiskuminen kytkemdllg laite pédlle vasta
sen ollessa suussa.
4) Saada virtakytkimells @ haluttu tehotaso (ks.
kohta "Kéytts”).

OHJE

Téssd hammasharjassa on 30 sekunnin ajastin,
jonka avulla voit harjata kaikki neljé leukanel-
jdnnestd tasaisesti.

5) Jaa leuka nelj@én osaan (nelj@nnekseen):
ylévasen, yléoikea, alavasen ja alaoikea:

6) Aloita yhdestd neljanneksesté:
Aseta harjop&d @ ikenelle ja ohjaa harjaa
hampaan yli ikenestd poispain.
Toimi n&in hampaiden sisé- ja ulkopinnoilla.
Toimi néin jokaisen hampaan kohdalla.
Al unohda perimmaisen poskihampaan
takaosaa.
Puhdista purupinnat kuljettamalla pyérivéa
harjaa purupinnoilla kevyesti painaen.

DAZD 3.7 Li B2
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7) Hammasharjan pyériminen keskeytyy 30 se-
kunnin kuluttua hetkeksi, miké on merkki siitd,
eftd sinun on siirryttévd seuraavaan leukanel-
j@nnekseen. Puhdista kaikki leukaneljéinnekset
samalla tekniikalla.

8) Kahden minuutin kuluttua hammasharjan
pydriminen pysdhtyy 4 x lyhyesti. Silloin olet
téyttényt hammasladkérien suosituksen ham-
paiden 2 minuuttia kestévéstd harjauksesta.

9) Paina virtakytkintd € niin monta kertaa, eftd
hammasharja lakkaa pydriméstd.

10) Ota vasta sen jélkeen hammasharja suusta.

11) Puhdista harjap&d @ kéyton jalkeen huolelli-
sesti juoksevan veden alla.

12) Irrota harjap&d @ kasilaitteesta.
Puhdista kéyttdakseli ja kasilaite huuhtelemalla
niité lyhyesti vedellg. Pidé tallsin késilaitetta
niin, ettd kéyttdakseli osoittaa alaspdin.

OHJE

Hiero ikenidsi saénnéllisesti. Se edistad veren-
kiertoa ja siten ikenien terveyttd. Aseta tehotaso
"Pulse" ja kuljeta kostutettua harjaa ikenilla
kevyesti painaen.

Matkavarmistus

Jos haluat laittaa hammasharjan séiléén tai

vélttas tahattoman pédllekytkeytymisen, voit ak-
tivoida matkavarmistuksen. Hammasharjaa ei voi
silloin kytked péadlle virtakytkintd @ painamalla.

B Aktivoi matkavarmistus painamalla virtakytkinté €
ja pitamalla sité painettuna niin kauan, kunnes
matkavarmistuksen néyttd G @ vilkkuu vihredng
5 x perékkgin.

Virtakytkin € on nyt lukittu.

DAZD 3.7 Li B2

Kun yritét kéynnistéé hammasharjan lyhyesti
virtakytkinté @ painamalla, matkavarmistuksen
ndytts g @ vilkkuu 5 x vihrednd merkking
aktivoidusta matkavarmistuksesta.

Ota matkavarmistus pois kéytéstd painamalla
virtakytkinté @ ja pitémalld sité painettyna niin
kauan, kunnes matkavarmistuksen néytts gy @
syttyy kerran pidemméksi ajaksi. Matkavarmistus
on nyt pois kéytdstd ja laite voidaan kéynnistad
tavanomaiseen tapaan.

Puhdistus ja hoito

VAARA - SAHKOISKU!

> Vedd latauslaitteen @ verkkopistoke pistora-

siasta ennen jokaista puhdistustal
On olemassa sahkaiskun vaaral

Alé koskaan upota késilaitetta tai lataus-
laitetta @ veteen tai muihin nesteisiin!

OHJE

Al koskaan avaa latauslaitteen @ tai hammas-
harjan koteloa! Niitd ei voida sulkea uudelleen
vesitiiviisti.

1)

Puhdista latauslaite @ vain pehmedills, hieman
kostutetulla liinalla. Alé kéyté puhdistus- tai
livotinaineita. Nama voivat vahingoittaa
muovipintoja.

Irrota harjapad @ kasilaitteesta. Puhdista
harjapadat @ kéyton jélkeen perusteellisesti
juoksevan veden dlla.

Suosittelemme harjapégiden @ puhdistamiseen
tavanomaista hammasproteesien puhdistusnes-
tettd n. 2 - 4 viikon vélein. Harjap&d @ tulisi
vaihtaa uvuteen n. 3 kuukauden kuluttua, viimeis-
t&an kuitenkin harjasten taipuessa ulospéin.
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3) Puhdista kéyttdakseli ja ksilaite huuhtelemalla
niité lyhyesti vedells. Pida talldin késilaitetta
niin, ettd kéyttdakseli osoittaa alaspéin. Varo
tallin, ettei kasilaitteeseen joudu vettd. Pida
késilaitetta niin, etté vesi valuu vain kéyttdak-
selin ja kasilaitteen yléosan ylitse.

Matkakotelo

Jos haluat ottaa hammasharjan mukaan matkalle,
voit sildd kasilaitteen sekd kaksi harjopadts @
matkakoteloon. Akun ollessa tdynnd hammas-
harjaa voidaan kaytt&d n. 60 minuuttia ilman
lisélatauksen tarvetta. Témé on kuitenkin vain
suuntaa-antava arvo, sillé pisin kayttéaika voi
vaihdella riippuen siitd, kuinka paljon voimaa
hampaiden harjauksessa kéytetédn.

Havittdminen

Alé misséén tapauksessa
hévité laitetta tavallisen
kotitalousjétteen seassa.
Tamadé tuote on sdhké- ja
elektroniikkaromusta anne-
tun direktiivin 2012/19/EU

alainen.

Anna laite valtuutetun jGtehuoltoyrityksen tai
kunnallisen jatehuoltolaitoksen hévitettévaksi.
Noudata voimassa olevia méérdyksié. Jos olet
epdvarma, ota yhteyttd jétehuoltolaitokseen.

OHJE

> Tamdn laitteen sisddnrakennettua akkua ei
voi irrottaa laitteen hdvittémisen yhteydessa.

Pakkaus on valmistettu ympéristdystd-

véllisisté materiaaleista, jotka voidaan
toimittaa paikallisiin kierrétyspisteisiin.

Varaosien tilaaminen

Tuotteeseen DAZD 3.7 Li B2 on tilattavissa seu-
raavat varaosat:

oo e

> 8 vaihtoharjap&dn sarja

Tilaa varaosat palvelunumerostamme (ks. kohta
“Huolto”) tai helposti verkkosivustomme
www.kompernass.com kautta:

OHJE

> Pidé& témén kéyttdohjeen kansilehdella
oleva IAN-numero valmiina tilatessasi.

DAZD 3.7 Li B2
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Kompernass Handels GmbH:n
takuu

Hyvé asiakas,

Laitteen takuu on 3 vuotta ostopdivdsta. Jos
havaitset tuotteessa puutteita, sinulla on on oikeus
vaatia tuotteen myyjalté lakisééteistd korvausta.
Seuraava takuu ei rajoita lakisdateisia oikeuksiasi
ostajana.

Takuuehdot

Takuuaika lasketaan ostopdivamadrésté alkaen.
Sailyta alkuperdinen ostokuitti hyvéssé tallessa.
Tarvitset ostokuittia fodisteeksi ostosta.

Jos tdssd tuotteessa ilmenee kolmen vuoden
siséll&é ostopdivéstd materiaali- tai valmistusvirheitd,
harkintamme mukaan joko korjaamme tai kor-
vaamme tuotteen sinulle veloituksetta. Téma takuu
edellyttad, efté viallinen laite toimitetaan meille yh-
dessd ostokuitin kanssa kolmen vuoden madraajan
sisdlla. Lisaksi mukaan on liitettéva lyhyt kuvaus
viasta ja sen iimenemisajankohdasta.

Jos takuu kattaa vian, saat joko tuotteen korjattu-
na takaisin tai uuden tuotteen. Takuuaika ei ala uu-
delleen tuotteen korjaamisen tai vaihdon jélkeen.

oo o

Takuuaika ja lakisééteinen virhevastuu

Takuukorjaus ei pidennd takuuaikaa. Témé koskee
my&s vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti
jo oston yhteydessd havaittavista vaurioista ja
puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu
pakkauksesta. Takuuajan pédttymisen jélkeen
suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.

DAZD 3.7 Li B2

Takuun laajuus

Laite on valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten
mukaan huolella ja tarkastettu perusteellisesti ennen
toimitusta.

Takuu koskee materiaali- tai valmistusvirheitd.
Tamé takuu ei kata tuotteen osia, jotka altistuvat
normadlille kulumiselle ja joita siksi voidaan pit&é
kuluvina osing, tai helposti rikki menevié osia,
kuten kytkimid, akkuja, leivontavuokia tai lasista
valmistettuja osia.

Témé takuu raukeaq, jos tuote on vaurioitunut,

tai sitd ei ole kéytetty tai huollettu asianmukai-
sesti. Tuotteen asianmukainen kéyttd edellyttéa
kaikkien kéyttdohjeessa esitettyjen ohjeiden
tarkkaa noudattamista. Kéyttéjén on ehdottomasti
vdltettéva kaytadtarkoituksia ja toimintaa, joita
kéyttdohjeessa kehotetaan vélttamadn ja joista
siind varoitetaan.

Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskéyttosn,
ei kaupallisiin tarkoituksiin. Laitteen vé&drdanlainen
tai asiaton kasittely, vékivallan kéyttd ja muut kuin
valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset
aiheuttavat takuun raukeamisen.
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Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiasi voitaisiin kdsitelld nopeasti, noudata
seuraavia ohjeita:

B Pida kaikkia kyselyité varten kassakuitti ja
artikkelinumero (esim. IAN 12345) tallessa
todisteena ostosta.

W Artikkelinumeron 16ydat tyyppikilvesté (kaiver-
rus), kéyttdohjeen etusivulta (alhaalla vasem-
malla) tai laitteen taka- tai alapuolella olevasta
tarrasta.

B Mikdli laitteessa iimenee toimintahdirisitd
tai muita puutteita, ota ensin yhteyttd alla
mainittuun huolto-osastoon puhelimitse tai
sdhképostitse.

B Voit lghettéé viallisena pitémdsi tuotteen yhdes-
s& ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitet-
tuun huolto-osoitteeseen. Liité mukaan selvitys
viasta ja siitd, milloin se on ilmennyt.

Osoitteessa www.lidl-service.com voit
ladata t&mén ja monia muita késikirjoja,

tuotevideoita ja ohjelmia.

Huolto

(FID Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidL.fi

IAN 285254

Maahantuoja

Huomaa, ettd seuraava osoite ei ole huolto-osoite.

Ofta ensin yhteyttd mainittuun huoltopisteeseen.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

SAKSA

www.kompernass.com

10 Fl
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Inledning

Ett stort grattis fill din nyink&pta produkt.

Du har valt en produkt med hég kvalitet. Bruksan-
visningen ingar som en del av leveransen. Den in-
nehdller viktig information om sékerhet, anvéindning
och &tervinning. L&s noga igenom alla anvéndar-
och sdkerhetsanvisningar innan du bérjar anvénda
produkten. Anvénd endast produkten enligt be-
skrivningarna och i de syften som anges hér.
Ladmna &ver all dokumentation fillsammans med
produkten om du éverléter den till ndgon annan
person.

Foreskriven anvéandning

Den hér produkten ska anvéndas fér personlig
tandvérd i hemmet Produkten &r endast avsedd
fér privat bruk i hemmet. Den ér inte avsedd fér
industriell eller medicinsk anvéndning och ska inte
heller anvéindas pé& djur. Anvénd inte produkten
yrkesmdssigt.

Leveransens innehall
Handenhet

8 borsthuvuden

Laddningsstation

2 skruvar

2 pluggar

Reseetui

Bruksanvisning

12 SE

OBSERVERA

Kontrollera att leveransen &r komplett och inte
har négra skador s& snart du packat upp
produkten. Kontakta kundservice om sé& inte
ar fallet.

Ta bort allt férpackningsmaterial och all folie
frén produkten.

Beskrivning
Borsthuvud

Lock

P&/Av-knapp
LED-lampa "Clean" (orange)
LED-lampa "Soft" (grén)
LED-lampa "Pulse" (gul)
Laddningsindikator /
Spérrfunktionsindikator
Laddare

Vagghéllare

0 000000 eC

Tekniska data

Spanningsférsdrining: 100-240V ~,

50/60 Hz
2W
Litiumjonbatteri 600 mAh

Effektfdrbrukning:
Batteri:

Skyddstyp

(laddningsstation): IP X7

Kan sankas ned i vatten
en kortare stund

I/ (Gl

ca 14 - 16 timmar

Skyddsklass:

Laddningstid:
(vid férsta uppladdning)

Skyddsklass (handenhet): IP X4
Stankvattenskydd pd
alla sidor
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Sdkerhetsanvisningar

FARA - RISK FOR ELCHOCK!

> L&t det inte komma in vétska i produkten och doppa inte ner
den i vatten fér att undvika skador.

» Akta s& aft det inte kommer in frammande féremal i produkten.
» Vand dig till kundtjanst om produkten inte fungerar som den
ska eller har synliga skador.

~ Se till s& att stromkabeln inte kan bli vét eller fuktig nér pro-
dukten anvénds. Lagg den sa att den inte kan klémmas eller
skadas p& annat satt. Risk fér elchocker!

~ Det gér inte att byta natanslutningsledning pé& den hér pro-
dukten. Om anslutningsledningen skadas méaste produkten
kasseras.

» Rér aldrig vid laddningsstationen om den fallit ner i vatten.
D& maste du férst dra ut kontakten! Risk fér elchocker!

Doppa inte ner handenheten eller laddningsstationen i vat-
ten eller andra vatskor.

/A VARNING - RISK FOR PERSONSKADOR!

» Eltandborstar kan anvéndas av barn och personer med be-
gransad fysisk, sensorisk eller mental férméga eller bristande
erfarenhet och/eller kunskap om de halls under uppsikt eller
instruerats i hur produkten anvénds pé ett sckert satt och
inser vilka risker det innebdr.

~ Barn far inte rengéra eller serva produkten utan att n&gon
vuxen héller uppsikt.

» Barn far inte leka med produkten.

DAZD 3.7 Li B2 SE 13
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AR E

AAKTA - RISK FOR MATERIALSKADOR!

» Eltandborsten fé&r bara laddas med medféljande laddningssto-
tion. Annars kan produkten bli totalt forstérd!

» Anvénd endast produkten tillsammans med medféljande
originaltillbehér.

Uppsf&"ning / Vaggha"qre 6) Nar du satt upp véigghdllaren @ fér du kabeln
genom den hdgra eller vénstra dppningen pé&
OBSERVERA laddaren @ (se den uppfdrstorade bilden
» Laddaren @ far bara anvéndas i torra pé& den uppféllbara sidan). Skjut sedan lad-
utrymmen om den ska stéllas fritt. daren @ pd skenorna &ver viigghéllaren @.

> | fuktiga utrymmen, sérskilt i nérheten av vat- 7] Kontrollera att kabeln inte kigms och ligger
ten (badrum), maste laddaren @ monteras pa rétt plats i dppningen.
fast for att den inte ska kunna raka falla ner
i vattnet.

1) Dra sedan vigghéllaren @ nedét och ut ur

laddaren @:

2) Mark ut var hélen ska sitta p& véggen genom
att hélla végghéllaren @ mot viggen. Tank
pé aft det méste finnas ett eluttag i nérheten.

3) Forsékra dig om aft det inte finns n&gra strém-
eller vattenledningar dér du ska borra innan
du bérjar borra.

4) Borra de uppmérkia hélen med en borrmaskin
med 5 mm-borr och sétt i pluggarna i hélen.

5) Fast vagghéllaren @ med hjélp av skruvarna.

14 SE DAZD 3.7 Li B2
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Férsta anvéndningstillfallet

OBSERVERA

Forscikra dig om att produkten &r i felfritt skick
innan du bérjar anvénda den. Annars féar den
inte anvéndas.
1) Sé&tt kontakten i ett eluttag.

2) Rengér det nya borsthuvudet @ i rent vatten
innan du anvénder det.

3) Oppna locket @ till laddaren @ och satt
reservborsthuvudet p& borsthallaren. Sténg
sedan locket @.

4) Sétt handenheten pd laddaren @ sé& att den
glider &ver piggen pé sockeln.

5) Ladda handenheten i ca 14 - 16 timmar forsta
gdéngen. Laddningsindikatorn @ framtill p&
handenheten lyser rétt nér produkten laddas.

6) Anvand darefter handenheten utan att ladda

den igen énda tills effekten blir mérkbart sémre
eller tills tandborsten stédngs av och laddnings-

indikatorn @ blinkar rétt. Ladda sedan ater
upp tandborsten i 14 -16 timmar. Nér pro-
dukten ér fullt uppladdad lyser laddningsin-
dikatorn @ gront.

7) L&t sedan tandborsten laddas ur och laddas
upp helt och héllet sammanlagt 3 génger. P&
s& satt kommer batteriet upp i full kapacitet.

8) Nu kan du stélla handenheten i laddaren @

varje g&ng du har anvént den s& att den alltid

ger full effekt.

DAZD 3.7 Li B2

Satta pa / Ta av borsthuvud

W Satt p& borsthuvudet @ genom att placera det
rakt med borsten fram&t p& handenheten.

B Ta av borsthuvudet @ genom att dra av det
uppat.
OBSERVERA

Se kapitel ,Bestdlla reservdelar” om du vill
bestélla nya borsthuvuden.

Till den hér produkten passar &ven borsthu-
vuden fr eltandborstar av mérket Oral-B®*
(utom Pulsonic-modellerna).

* Oral B é&r ett registrerat varumérke som tillhér
Procter and Gamble Co.

SE 15



Anvéndning
Den har tandborsten har 3 effekinivaer:
— Clean: normal hastighet,

orange LED-lampa "Clean" @
Fér vanlig tandborstning.

— Soft: langsam hastighet,
grén LED-lampa "Soft" @
Fér personer med kansligt tandkétt.

— Pulse: varierande hastighet,
gul LED-lampa "Pulse" @
Fér att massera tandkéttet.

B Tryck en géng pé P&/Av-knappen @ fér att
koppla pé tandborsten pé lége Clean. LED-
lampan "Clean" @ ténds.

B Tryck p& knappen en géng till for att stélla in
lage Soft. LED-lampan "Soft" @ t&nds.

B Tryck p& knappen en tredje géng fér att stélla
in ldge Pulse. LED-lampan "Pulse" @ tdnds.

B Tryck p& P&/Av-knappen @ ytterligare en
géng fér att stéinga av tandborsten.

Borsta tdnderna

/\ VARNING!

| bérian kan det hénda att tandkattet bléder

lite grand pé& grund av den nagot kraftigare
borstningen. Om det inte upphér att bléda efter
tva veckors anvéndning ska du kontakta din
tandlékare.

1) Satt borsthuvudet @ pd& handenheten.
2) Fukta borsten under rinnande vatten.

3) Ta lite tandkréim pé& den fuktiga borsten.

16 SE

OBSERVERA

Sétt tandborsten i munnen innan du kopplar pé
den fér att undvika stéink.

4) Sétt pd tandborsten pa det lége du vill ha med
P&/Av-knappen @ (se kapitel Anvéindning)

OBSERVERA

Den hér tandborsten &r utrustad med en timer
som gér i 30 sekunders intervaller f&r att alla
fyra delarna av kéken ska bli riktigt rena.

5) Dela upp kéken i fyra delar (kvadranter):
vanster 6verkdke, hdger éverkdke, vénster
underkéke, héger underkéke.

6) Bérja i en av kvadranterna:
Satt borsthuvudet @ mot tandkéttet och for
det ddrifréin ner éver tanden.
Gér likadant pé insidan av tanden. Bérja alltid
frén tandksttet vid varje ny tand som du borstar.
Glém inte baksidan av kindténderna.
Fér att rengdra tuggytorna sétter du den
roterande borsten 1&tt mot tandens ovansida
och la&ter den |6pa Sver tandraden.
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7) Efter 30 sekunder stannar tandborsten en Om du férséker sétta pé& tandborsten med
kort stund fér att markera att det &r dags att eft snabbt tryck P&/Av-knappen @ blinkar
gé dver till nasta del av kéken. Rengér hela sparrfunktionsindikatorn d @ gront 5 génger
munnen pd samma stt. fér att visa att sparren ar aktiv.
8) Efter tva minuter stannar tandborsten 4 géng- M Fér att avaktivera sparrfunktionen héller du
er en kort stund. D& har du borstat i de tvé P&/Av-knappen @ inne tills sparrfunktionsindi-
minuter som rekommenderas av tandlékare. katorn g @ téinds 1 géng. Spérrfunktionen
9) Tryck upprepade génger pé Pa/Avknappen © avaktiveras och produkten kan startas pa

for att stéinga av tandborsten. vanligt sétt.

10) Forst darefter tar du ut tandborsten ur munnen. . o .
Rengéring och skétsel
11) Rengér borsthuvudet @ noga under rinnande

vatten nér du borstat fardigt. FARA - RISK FOR ELCHOCK!

12)Ta av borsthuvudet @ frén handenheten. > Dra alltid ut kontakten till laddaren @ ur

Spola snabbt av drivaxeln och handenheten ) .
! N AN uttaget innan du rengdr produkten! Annars
fér att rengdra dem. Hall d& handenheten med S

finns risk for elchocker!

drivaxeln nedét.
Doppa inte ner handenheten eller ladda-

OBSERVERA ren @ i vatten eller andra vétskor!

Massera tandkéttet regelbundet. Det framjar

genomblédningen och héller tandkéttet friskt.
Stéll in tandborsten pé lége Pulse och fér den Oppna aldrig négra delar av laddaren @ eller
fuktade borsten med l&tt tryck Sver tandkéttet. tandborsten! D& &r de inte léngre vattentéta

ndr de sténgs igen.

Sparl‘fUNkfion for resor 1) Rengér endast laddaren @ med en mjuk och

Om du ska packa ned tandborsten eller om nagot fuktig trasa. Anvénd inga rengérings-

du vill férhindra att den kopplas pé av misstag eller I3sningsmedel. D& kan plastytorna skadas.

kan sparrfunktionen fér resor aktiveras. D& gdr 2) Ta av borsthuvudet @ frén handenheten.

det inte langre att koppla pé tandborsten bara Rengér borsthuvudet @ noga under rinnande

genom aft trycka pé& Pé/Av-knappen @. vatten efter varje anvéndning.

B For aft aktivera spérrfunktionen héller du P&/ Vi rekommenderar att borsthuvudet @ rengors
Avknappen @ inne tills sparrfunkfionsindi- i vanlig rengéringsvétska fér tandproteser var-
katorn @ blinkar grént 5 ganger i rad. annan fill var figrde vecka. Efter ca 3 mé&nader,
Sedan ar Pa/Av-knappen @ spérrad. dock senast nér borsten bérjar bli spretig, ska

du byta till ett nytt borsthuvud @.
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3) Spola snabbt av drivaxeln och handenheten
med vatten fér att rengdra dem. Hall d&
handenheten med drivaxeln nedat.

Reseetui

Om du vill ta med dig din tandborste p& en kortare
resa kan du packa ner handenheten och tvé
borsthuvuden @ i reseetuiet. Med fullt uppladdat
batteri kan tandborsten anvéndas i ca 60 minuter
utan att laddas upp igen. Det &r emellertid bara
ett riktvéirde, beroende pé hur hért man trycker
tandborsten mot ténderna kan den maximala drift-
tiden variera.

Kassering

Produkten far absolut inte
kastas bland hushallssoporna.
Den hér produkten faller under
det europeiska direktivet
2012/19/EU.
Lamna in den till ett godként atervinningsféretag
eller din kommunala avfallsanléggning. Félj gal-
lande féreskrifter. Kontakta din avfallsanléggning
om du har ndgra fragor.

Afervinning av batterier

Fér att produkten ska kunna kasseras utan att
skada milidn méste du ta ut batteriet:

OBSERVERA

> Produktens inbyggda batteri fér inte tas ut
for atervinning.
@ Férpackningen bestar av miljiévanligt
% material som kan [&mnas in fill den
lokala &tervinningscentralen.

18 SE

Bestélla reservdelar

Féljande reservdelar kan bestdllas till produkten
DAZD 3.7 Li B2:

oo e

> Uppsdtting med 8 tandborsthuvuden

Bestdll dina reservdelar via vér service-hotline (se
kapitel “Service”) eller smidigt p& vér hemsida
www.kompernass.com:

Ohyil)

OBSERVERA

> Ha IAN-numret i beredskap nér du bestéller.
Du hittar det p& bruksanvisningens omslag.
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Garanti fran
Kompernass Handels GmbH
Kéra kund

Fér den hér produkten lémnar vi 3 &rs garanti
frén och med inképsdatum. Om det skulle vara
ndgot fel p& produkten finns en lagstadgad rekla-
mationsréitt frén aterférséljaren. Dina lagstadgade
rattigheter begrénsas inte av den garanti som
beskrivs i féljande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden bérjar vid inkdpsdatum. Ta vél vara
pé originalkvittot. Kassakvittot &r ditt kdpbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstar p&
produkten inom tre &r fran inkdpsdatum kommer
vi, beroende pé vad vi anser lémpligast, att repa-
rera eller byta ut den gratis. En férutséttning for
att utnyttja garantin &r att den defekta produkten
och képbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den
tredriga garantitiden tillsammans med en kort
beskrivning av felet och nér det uppstod.

Om felet téicks av vér garanti kommer du att f&
tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garan-
titiden bérjar inte om frén bérjan fér en reparerad
eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad erséattningsrétt

Garantitiden férléngs inte for att man utnyttjat ga-
rantin. Det géller dven fér utbytta och reparerade
delar. Eventuella skador och brister som existerar
redan vid képet méste rapporteras s& snart produk-
ten packats upp. Nér garantitiden &r slut méste
man sjélv betala fér eventuella reparationer.

DAZD 3.7 Li B2

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt
stréinga kvalitetskriterier och testats noga fére
leveransen.

Garantin géller bara fér material- eller fabrika-
tionsfel. Garantin técker inte delar av produkten
som utsétts fér normalt slitage och darfér betrak-
tas som férslitningsdelar och inte heller skador
p& émtéliga delar som t ex knappar, batterier,
bakformar eller delar av glas.

Garantin upphér att gélla om produkten skadas
eller anvéinds och servas pé fel sétt. Alla anvis-
ningar i bruksanvisningen maste féljas exakt fér

att produkten ska kunna anvéndas pé rétt satt.
Produkten fér aldrig anvéindas i andra syften eller
hanteras pé& ett sétt som man avréder frén eller
varnar fér i bruksanvisningen.

Produkten &r endast avsedd fér privat bruk och
ska inte anvéndas yrkesméssigt.

Garantin géller inte vid missbruk och felaktig
behandling, anvéindande av véld och vid ingrepp
som inte gjorts av vér auktoriserade servicefilial.
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Behandling av garantiérenden

For att snabbt kunna behandla ditt drende ber vi
dig félja nedanstdende anvisningar:

B Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex
IAN 12345) i beredskap vid alla férfrag-
ningar.

B Artikelnumret finns pé typskylten, graverat p&
produkten, p& bruksanvisningens titelblad (nere
till véinster) eller p& ett klistermarke pé produk-
tens bak- eller undersida.

B Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig
att férst kontakta den serviceavdelning som
anges nedan pé telefon eller med e-post.

B En produkt som klassas som defekt kan tillsam-
mans med kdpbeviset (kassakvittot) och en be-
skrivning av felet samt nér det uppstod skickas
in portofritt till den angivna serviceadressen.

Dessa och ménga andra handbécker,
produkifilmer och mjukvaror kan laddas
ned p& www.lidl.service.com.

20 SE

Service

(SED Service Sverige
Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

(FD Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 285254

Importor

Observera att féljande adress inte &r ndgon service-
adress. Kontakta férst det servicestdlle som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
TYSKLAND

WWW. komperncss.com
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Wstep

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urzg-
dzenia.

Wybrany produkt charakteryzuije sie wysokq jako-

$ciq. Instrukcja obstugi stanowi element sktadowy
produktu. Zawiera ona wazne informacije na temat
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed
rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy za-
poznad sig ze wszystkimi informacjami dotyczgeymi
obstugi i bezpieczenstwa. Produkt nalezy uzyt-
kowaé wylqcznie zgodnie z zamieszczonym tu
opisem oraz w podanym zakresie zastosowan.
W przypadku przekazania urzqdzenia innej oso-
bie nalezy dotgczyé réwniez instrukeje obstugi.

Uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem

Urzqdzenie przeznaczone jest wytgcznie do oso-
bistej pielegnaciji zebéw w domu. Urzqdzenie

to przeznaczone jest wylqcznie do stosowania w
gospodarstwie domowym. Nie jest ono przezna-
czone do zastosowan komercyjnych, przemysto-
wych, medycznych ani weterynaryjnych.

Nie nalezy go uzywad¢ do celéw komercyjnych.

Zakres dostawy
Uchwyt szczoteczki

8 gtowic szczoteczki
Stacja fadowania

2 $ruby

2 kotki

Etui podrézne

Instrukcja obstugi

22 PL

Bezposrednio po rozpakowaniu sprawdz, czy
dostarczony produkt jest kompletny oraz czy
nie wykazuje on zadnych uszkodzen. Jesli
zaistnieje taka potrzeba, zwré¢ sig do serwisu.

Usun wszystkie elementy opakowania i folie
z urzqdzenia.

Opis urzgdzania

Glowica szczoteczki

Pokrywka

Wiqgcznik/wytqcznik

Dioda LED ,Clean” (pomaraficzowa)
Dioda LED ,Soft” (zielona)

Dioda LED ,Pulse” (zétta)

Wskaznik stanu natadowania /

Q00000 e

Wskazanie zabezpieczenia na czas
podrézy
0O Stacja fadowania

© Uchwyt scienny

Dane techniczne
Napiegcie zasilania: 100-240V ~,

50/60 Hz
Pobér mocy: 2W
Akumulator: litowo-jonowy, 600 mAh

Stopien ochrony
(stacja tadowania): [P X7
Ochrona przed

krétkotrwatym zanurzeniem

i/ 5]
ok. 14 - 16 godzin

(pierwsze tadowanie)

Klasa ochrony:

Czas tadowania:

Stopieh ochrony

(urzgdzenie reczne): IP X4
Ochrona przed bryzgami
wody z kazdej strony
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Uwagi dotyczqce bezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM!

» W celu unikniecia uszkodzen urzqdzenia, nie wolno dopusz-
czaé do przedostawania sie wody do wnetrza urzgdzenia
ani do jego zanurzenia w wodzie.

» Nie dopuszczaj do przedostania sie ciat obcych do wnetrza
urzqdzenia.

» W przypadku stwierdzenia btedéw w dziataniu lub uszkodzen
urzqdzenia, zwréé sie do autoryzowanego punktu serwisowego.

» Nalezy zwréci¢ uwage, aby kabel sieciowy nigdy nie mégt zo-
staé w czasie pracy zawilgocony ani zmoczony. Kabel uktadaé
w taki sposéb, aby nie zostat on zakleszczony lub uszkodzony
w inny sposdb. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym!

> W tym urzqdzeniu nie mozna wymienié¢ kabla zasilajgcego.
Urzqdzenie z uszkodzonym kablem nalezy oddaé do utylizacji.

» Nigdy nie dotyka¢ stacji tadowania, jesli wpadnie ona do
wody. Najpierw wyciggnij wiyk z gniazda zasilanial!
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym!

® Nigdy nie zanurzaé szczoteczki ani stacji do fadowania
w wodzie ani w zadnej innej cieczy.

A\ OSTRZEZENIE - .
NIEBEZPIECZENSTWO ODNIESIENIA OBRAZEN!

» To urzqgdzenie moze byé uzywane przez osoby o zmniejszo-
nych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
lub tez osoby nieposiadajgce odpowiedniego do$wiadcze-
nia i/lub wiedzy, wytgcznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznego uzywania urzqdzenia oraz wynika-
jacych z niego zagrozen.

» Czyszczenie i konserwacja przez uzytkownika nie mogq byé wy-
konywane przez dzieci, chyba ze pod odpowiednim nadzorem.

» Dzieci nie mogq bawic sie urzqgdzeniem.
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UWAGA - SZKODY MATERIALNE!

» Szczoteczke elekiryczng mozna tadowaé tylko w dotgezone;j
stacji do tadowania. W przeciwnym wypadku urzgdzenie
moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

» Urzqdzenie nalezy uzywaé tylko z dostarczonym oryginal-

nym osprzetem.

Ustawianie /uchwyt nascienny

wskazowka ¥

> Stacja fadowania @ moze byé uzytkowana

2)

3)

4)

24

jako wolnostojgca wytgcznie w suchych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach wilgotnych, w szcze-
gdlnosci w poblizu obecnosci wody (tazienkal),
stacja tadowania @ musi by¢ przymocowana
na state, w celu ochrony przed przypadkowym
wpadnigciem do wody.

Wyciqgnij wtedy uchwyt cienny @ do dotu
ze stacji fadowania @:

Wykonaij na $cianie dwa zaznaczenia przez
otwory w uchwycie $ciennym @. Upewnij sie,
czy w poblizu znajduje sie gniazdko zasilania.
Przed przystgpieniem do wiercenia upewnij
sig, czy w $cianie w zaznaczonych miejscach
nie biegng przewody elekiryczne ani rury
instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Przy pomocy wiertarki i wiertta 5 mm
wywiercié otwory i weisngé w nie kotki.

PL

5)

7)

Uchwyt écienny @ przymocuj do $ciany
kotkami i $rubami.

Po zamocowaniu uchwytu $ciennego @,
przeciqgnij kabel sieciowy przez prawe lub
lewe wyciecie w stacji tadowania @ (zobacz
powigkszenie na rozktadanej stronie).
Nastepnie wsur stacje do tadowania @ po
szynach na uchwyt écienny @.

Zwrécié¢ uwage, by nie zakleszczy¢ kabla
sieciowego i przeciqgnqé go prawidtowo
w wycieciach.
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Pierwsze uzycie

Przed uruchomieniem urzqdzenia nalezy upew-
ni¢ sig, ze jest ono w dobrym stanie.

W przeciwnym przypadku nie wolno go uzywaé.
1) Podtqcz wtyk do gniazda zasilania.

2) Przed pierwszym uzyciem szczoteczki wymyj
glowice szczoteczki @ czystqg wodg.

3) Otwoérz pokrywe @ stacji fadowania @ i
umie$¢ zapasowe glowice szczoteczki w
uchwytach. Ponownie zamknij pokrywe @.

4) Umies¢ szczoteczke w stacji fadowania @
w taki sposéb, by weszta w trzpied na
podstawie.

5) Przed pierwszym uzyciem pozostaw korpus
szczoteczki okoto 14 - 16 godzin w stacji, w
celu natadowania @ akumulatora. W czasie
tadowania $wieci si¢ czerwona lampka
kontrolna z przodu w korpusie.

6) Uzywaij szczoteczki bez fadowania dotqd,
az jej moc wyraznie spadnie lub szczoteczka
zatrzyma sig podczas pracy i zacznie migad
czerwony wskaznik natadowania @. Dopiero
wtedy nataduj akumulator szczoteczki przez
14 - 16 godzin. Po natadowaniu urzqdzenia
wskaznik stanu natadowania @ swieci w
kolorze zielonym.

7) Roztaduj szczoteczke do korica i nataduj po-
nownie trzykrotnie. W ten sposéb akumulator
osiggnie petng pojemno$¢.

8) Odtgd mozesz odstawiad szczoteczke do
stacji fadowania @ po kazdym umyciu zebdéw
i akumulator bedzie zawsze maksymalnie
natadowany.

DAZD 3.7 Li B2

Zaktadanie / zdejmowanie
gtowicy szczoteczki

B W celu zatozenia glowicy szczoteczki @ wiéz
ja prosto na uchwyt szczoteczki, z wtosiem
skierowanym do przodu.

B Aby zdjgé glowice szczoteczki @, ciqgnij jq
do géry.

Aby zaméwié zapasowe glowice do szczoteczek,
zapoznaj sie z rozdziatem ,Zamawianie czesci
zamiennych”.

Z tym urzqdzeniem mozna tez uzywaé glowic do
elekirycznych szczoteczek do zebéw OralB®*
(oprécz modeli Pulsonic).

* Oral-B jest zastrzezonym znakiem fowarowym
firmy Procter and Gamble Co.

PL 25



Obstuga

W szczoteczce sq dostepne 3 rézne stopnie mocy:

— ,Clean”: normalna predkos¢,
pomarafczowa dioda LED ,Clean” @
Do czyszczenia zgbdw.
— ,Soft": niska predko$¢, zielona dioda
LED ,Soft” @
Do czyszczenia zebdéw u oséb z nadwraz-
liwoscig dzigset.
— ,Pulse”: zmienna predkos¢,
z6ta dioda LED ,Pulse” @
Do masowania dzigset.

B Naciénij jeden raz wigcznik/wytgcznik @, by
wigczy¢ stopien ,Clean”. Zapala sie dioda
,Clean” @.

B Naciénij ponownie, by wigczy¢ stopier ,Soft”.
Zapala sie dioda ,Soft” @.

B Nacisnij trzeci raz, by wiqczyé stopien ,Pulse”.

Zapala sig dioda ,Pulse” @.

B Nacisnij ponownie wigcznik/wytgcznik @,
by wylqczy¢ szczoteczke do zgbdw.

Czyszczenie zebow

/\ OSTRZEZENIE!

Poczgtkowo moze wystepowaé krwawienie
dzigset na skutek nowego rodzaju podraznienia,
jest to jednak normalne zjawisko. Jezeli stan
ten utrzymuie sie przez ponad dwa tygodnie,
nalezy skonsultowad sig ze stomatologiem.

1) Zatéz glowice szczoteczki @ na uchwyt
szczoteczki.

2) Szczoteczke zwilz pod biezqcq wodq.

3) Nanies nieco pasty do zebéw na wilgotng
szczoteczke.
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Szczoteczke elekiryczng nalezy wigczaé dopiero
w ustach, aby unikngé rozpryskéw.
4) Wiqcznikiem/wytgcznikiem @ ustaw zgdany
stopien predkosci (patrz rozdziat ,Obstuga”).

W tej szczoteczce zainstalowano 30-sekundowy
licznik z przerywaczem, pomagajqcy réwnomier-
nie czyscié wszystkie cztery czgsci uzebienia.

5) Podziel uzebienie na cztery czeéci: gérna
lewa, gérna prawa, dolna lewa i dolna prawa.

6) Rozpocznij mycie zgbdw od jednej czesci:
Przytéz gtowice szczoteczki @ do dzigset
i czy$¢, zeby zaczynajqc od dzigset.
W ten sposéb wyczy$¢ wewnetrzng i zewnetrz-
nq strong zebdw. Czys¢ kolejno wszystkie zgby,
zaczynajqc zawsze od dzigsta.
Nie zapomnij o wyczyszczeniu tylnych zebéw
trzonowych.
Aby wyczysci¢ powierzchnie zujgce zgbdw
policzkowych, wsuh szczoteczke z delikatnym
dociskiem nad czyszczong powierzchnie.
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FROTEssIoNAL CARE

7) Po uptywie 30 sekund szczoteczka na chwile
przerwie prace, sygnalizujgc w ten sposéb,
ze nalezy przej$¢ do czyszczeniu zgbdw w
nastepnej czesci. Wyczys¢ zeby we wszyst-
kich czesciach uzebienia w ten sam sposéb.

8) Po uptywie dwéch minut szczoteczka 4 x na
chwile przerywa prace. W tym momencie
uptywa zalecany przed stomatologéw czas
mycia zebdw 2 minut.

9) Nacisnij wigcznik/wytgcznik @ tyle razy,
az szczoteczka do zgbéw wylgczy sie.

10) Nastepnie wyijmij szczoteczke z ust.

11) Glowice szczoteczki @ po zakorczeniu
czyszczenia zebdw wypltucz starannie pod
biezgcq wodq.

12) Zdejmij glowice szczoteczki @ z rekojesci.
W celu wyczyszczenia watka napedowego
i rekojesci, optucz je krétko wodq. Trzymaj
przy tym rekojes¢ tak, by watek napedowy
byt skierowany w dét.

Regularnie masuj dzigsta. Wspomaga to
ukrwienie i tym samym zdrowq kondycje dzig-
set. Ustaw stopien predkosci ,Pulse” i przesun
zwilzong szczoteczke z delikatnym dociskiem
po powierzchni dzigsta.

Zabezpieczenie na czas
podrézy

Jesli chcesz schowadé szczoteczke do zebdw lub
zapobiec jej przypadkowemu wigczeniu, mozesz

wlqczy¢ zabezpieczenie na czas podrézy. Szczo-

teczki do zebdw nie mozna wiqczy¢ tylko przez
naciénigcie wigcznika/wytqcznika .

B By aktywowaé zabezpieczenie na czas podré-
2y, naciénij i przytrzymaj wiqcznik/wytgcznik @
tak dtugo, az wskazanie zabezpieczenia na
czas podrézy G @ zamiga 5 x kolejno po
sobie na zielono.

Wiqcznik/wylacznik € jest teraz zablokowany.
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Jesli sprébujesz uruchomié szczoteczke do ze-
béw naciskajqc krétko wigeznik/wytqgcznik @,
wskazanie zabezpieczenia na czas podrézy

@ zomiga 5 x na zielono, aby wyswietli¢
w fen sposéb aktywowane zabezpieczenie na
czas podrézy.

B By dezaktywowad zabezpieczenie na czas
podrdzy, naciénij i przytrzymaj wigcznik/wy-
tqcznik @ tak dtugo, az wskazanie zabezpie-
czenia na czas podrézy g @ zaswieci sig 1
x na diuzej. Zabezpieczenie na czas podrézy
jest teraz dezaktywowane i mozna teraz
normalnie uruchomié urzqdzenie.

Czyszczenie i pielegnacja

NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM!

> Przed przystgpieniem do czyszczenia wyciggnij
wiyk stacje tadowania @ gniazdal Istnieje
zagrozenie porazenia prqdem elekirycznym!
Nigdy nie zanurzaé szczoteczki ani stacji
tadowania @ w wodzie ani w zadnej innej
cieczy.

Nigdy nie otwieraj obudowy stacji fadowania @
ani szczoteczki do zebdw! Ponowne zamkniecie
mogtoby nie zapewniaé juz wodoszczelnosci.

1) Stacje tadowania @ czy$é wytgcznie migkkq,
lekko zwilzong szmatkq. Nie uzywaj zadnych
$rodkéw do czyszczenia ani rozpuszezalnikéw.
Mogq one uszkodzi¢ powierzchnig tworzyw
sztucznych.

2) Zdejmij glowice szczoteczki @ z rekojesci.
Glowice szczoteczki @ po uzyciu doktadnie
wymyj pod biezgca wodg.

Co 2-4 tygodnie zaleca sig czyszczenie gto-
wicy szczoteczki @ w dostepnym w sprzeda-
zy plynie do czyszczenia protez zebowych.
Po uptywie okoto 3 miesiecy, a najpdzniej,
gdy wilosie wywinie sig na zewngtrz, wymien
gtowice szczoteczki @ na nowq.
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3) W celu wyczyszczenia watka napedowego
i rekojesci, optucz je krétko wodq. Trzymaj
przy tym rekojes¢ tak, by watek napedowy
byt skierowany w dét.

Etui podrézne

Zabierajqc szczoteczke w krétkg podréz, mozesz
schowad urzqdzenie oraz dwie gtéwki szczotecz-
ki @ w etui podréznym. Przy w petni natadowa-
nym akumulatorze szczoteczki do zgbéw mozna
uzywad przez okoto 60 minut bez tadowania.
Jednak jest to tylko warto$¢ orientacyjna, w za-
leznosci od sity nacisku podczas szczotkowania
zgbdw maksymalny czas pracy moze sig réznié.

Utylizacja
W zadnym przypadku nie
nalezy wyrzucaé urzadzenia
wraz z normalnymi odpada-
mi domowymi. Ten produkt
podlega dyrektywie europej-
skiej 2012/19/EU.

Urzqdzenie nalezy zutylizowaé za posrednic-

twem dopuszczonego zaktadu oczyszczania

i przetwarzania odpadéw miejskich lub komu-

nalnego zaktadu oczyszczania i przetwarzania

odpadéw. Przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych

przepiséw. W razie pytan i watpliwosci dotyczg-

cych zasad utylizacii skontaktuj sie z najblizszym

zaktadem utylizacji.

WSKAZOWKA

> Whbudowanego akumulatora w tym
urzqdzeniu nie mozna wyjaé w celu odda-
nia go oddzielnie do utylizacji.

Opakowanie urzqdzenia jest wykonane
z materiatéw przyjaznych dla srodowiska
naturalnego, ktére mozna zutylizowaé w
lokalnych punktach recyklingu.

N
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Zamawianie czesci zamiennych

Do produktu DAZD 3.7 Li B2 mozna zaméwié
nastgpujqce czesci zamienne:

oo e

> Zestaw 8 glowic do szczoteczek do
zebdw

Zamawiaj czesci zamienne przez naszq
infolinie serwisowq (patrz rozdz. ,Serwis”)

lub na naszej stronie internetowej pod adresem
www.kompernass.com:

> Zamawiajqc czesci zamienne, miej pod
rekg numer IAN, ktéry znajduje sig na
oktadce tej instrukeii obstugi.
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Gwarancja
KompernaB Handels GmbH
Szanowny Kliencie,

To urzqdzenie objete jest 3-letniq gwaranciq,
liczac od daty zakupu. W przypadku wad tego
produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa
w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie sq
ograniczone przez nasze opisane ponizej warunki
gwaranciji.

Warunki gwaranciji

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu.
Nalezy zachowaé oryginalny paragon (dowéd
zakupu) na przysztoéé. Ten dokument jest wyma-
gany jako dowdd zakupu.

Jezeli w ciqgu trzech lat od daty zakupu produktu
ujawni sie¢ wada materiatowa lub produkeyj-

na, produkt zostanie wedle naszego uznania
nieodptatnie naprawiony lub wymieniony na
nowy. Warunkiem spetnienia tego $wiadczenia
gwarancyjnego jest dostarczenie uszkodzonego
urzqdzenia wraz z dowodem zakupu (parago-
nem fiskalnym) oraz krétkim opisem, na czym
polega wada oraz kiedy wystgpita.

Jezeli wada jest objeta naszq gwarancjq, otrzy-
masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie
rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.

Okres gwarancji i ustawowe
roszczenia gwarancyjne

Wykonanie ustugi gwarancyijnej nie przedtuza
okresu gwaranciji. Dotyczy to réwniez wymienio-
nych i naprawionych czesci. Wszelkie szkody

i wady wykryte w chwili zakupu nalezy zgfosi¢
bezposrednio po rozpakowaniu urzqdzenia. Po
uptywie okresu gwaranciji wszelkie naprawy sq
wykonywane odptatnie.
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Zakres gwarancji

Urzqdzenie zostato starannie wyprodukowane

i poddane przed wysytkq skrupulatnej kontroli
jakosci.

Gwarancja dotyczy wad materiatowych lub
produkeyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
czesci produktéw, ktére sq narazone na normalne
zuzycie, a zatem mogq byé uwazane za czeici
ulegajgce zuzyciu, ani uszkodzen czgici fatwo
tamliwych, np. przetgczniki, akumulatory, formy
do pieczenia lub czgsci wykonane ze szkia.
Niniejsza gwarancja traci swojq waznoéé, jesli
produkt zostat uszkodzony, nie uzywano go
prawidtowo lub nie serwisowano nalezycie. W
celu zapewnienia prawidtowego stosowania
produktu nalezy $ciéle przestrzegac wszystkich
instrukeji wymienionych w instrukcjach obstugi.
Nalezy bezwzglednie unika¢ zastosowania oraz
postepowania, ktérych odradza sie w instrukeji
obstugi lub przed ktérymi sie w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzytku
domowego, a nie do zastosowan komercyjnych.
Niewlasciwe uzytkowanie urzqdzenia, uzywanie
go w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem,
uzycie sity lub ingerencja w urzqdzenie, dokony-
wana poza naszymi autoryzowanymi punktami
serwisowymi, powodujq utrate gwarancji.
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Redlizacja zobowigzan gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego zatatwienia sprawy,
postepuj zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

B W przypadku wszelkich pytan przygotuj
paragon fiskalny oraz numer artykutu (np. IAN
12345) jako dowdd zakupu.

B Numer artykut mozna znalez¢ na grawerowa-
nej tabliczce znamionowej, umieszczonej na
stronie tytufowej instrukeii (ponizej po lewej)
lub na naklejce z tytu albo na spodzie.

B W przypadku wystgpienia btedéw dziatania
lub innych wad, prosimy o kontakt z odpo-
wiednim dziatem serwisu telefonicznie lub
przez e-mail.

B Zarejestrowany jako wadliwy produkt mozesz
wtedy wraz z dotgczonym dowodem zakupu
(paragonem) oraz opisem i datq wystqpienia
usterki wysta¢ nieodptatnie na przekazany
wczeéniej adres serwisu.

Na stronie www.lidl-service.com mozesz
pobraé te i wiele innych instrukgj, filméw

o produktach oraz oprogramowanie.

Serwis

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 285254

Importer

Pamietaj, ze ponizszy adres nie jest adresem
serwisu. Skontaktuj sig najpierw z odpowiednim
punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com
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Sveikiname jsigijus naujq prietaisq.

Jus pasirinkote kokybiskg gaminj. Naudojimo
instrukcija yra sudedamoiji $io gaminio dalis. Joje
pateikti svarbis saugos, naudojimo ir utilizavimo
nurodymai. Prie$ pradédami naudoti gaminj, susipa-
Zinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais.
Gaminj naudokite tik taip, kaip aprasyta, ir tik
nurodytais naudojimo tikslais. Perduodami gaminj
tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo
dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis prietaisas skirtas tik asmeninei danty priezidrai
namuose. Sis prietaisas skirtas tik buitiniam naudo-
jimui. Prietaisas neskirtas pramoninio naudojimo,
naudojimo sveikatos prieZidros sektoriuje ar gyviny
priezitros reikméms. Nenaudokite jo komerciniais
tikslais.

Tiekiamas rinkinys
Rankinis prietaisas

8 danty 3epetélio galvutés
lkrovimo jtaisas

2 varztai

2 kaidciai

Kelioniné rankiné

Naudojimo instrukcija

32 LT

NURODYMAS

I$pakave iskart patikrinkite tiekiamq rinkinj ir siti-
kinkite, kad nieko netriksta ir néra pazeidimy. Jei
reikia, kreipkités j klienty aptarnavimo tarnybg.

Nuo priefaiso nuimkite visas pakuotés medziagas
ir apsaugine plévele.

Prietaiso aprasas

Danty Sepetélio galvuté

Dangtelis

liungimo / igjungimo jungiklis

LED indikatorius ,Clean” (valymas)
(oranzinis)

LED indikatorius , Soft”
(3velnusis valymas) (zalias)

LED indikatorius ,Pulse” (pulsuojantis
rezimas) (geltonas)

Jkrovimo indikatorius / Kelioninio
uzrakto rodmuo

lkrovimo jtaisas

0 © © 60 o0o00e

Sieninis laikiklis

Techniniai duomenys

Maitinimo jtampa:  100-240V ~,
50/60 Hz

Imamoji galia: 2W

Akumuliatorius: ligio jony akumuliatorius,
600 mAh

Apsaugos laipsnis

(ikrovimo jtaisas):  IP X7
Apsauga laikinai panardinus
i vandenj

It/ 0]

mazdaug 14 - 16
valandy (jkraunant
pirmgq kartq)

Apsaugos klasé:

Jkrovimo trukmé:

Apsaugos laipsnis

(rankinis prietaisas): 1P X4
Apsauga nuo visomis krypti-
mis tykstangiy vandens pursly
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Saugos nurodymai

ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!

» Kad prietaisas nesugesty, neleiskite | prietaiso vidy patekti
skyséiui ir nenardinkite jo | vanden;.

» Saugokite, kad | prietaiso vidy nepatekty svetimkoniy.

~ Jei prietaisas netinkamai veiks ar pastebésite gedimy, kreipkités
klienty aptarnavimo tarnybq.

» PasirGpinkite, kad naudojant prietaisq niekada nesudlapty ar
nesudrékty maitinimo laidas. Laidg nutieskite taip, kad jis nej-
strigty ar kitaip nebity apgadintas. Elektros smigio pavojus!

~ Sio prietaiso maitinimo laido pakeisti negalima. Jei pazeistas
maitinimo laidas, prietaisq reikia i§mesti.

» Jokiu budu nelieskite jkrovimo jtaiso, jei jis jkrito | vanden.
Pirmiausia butinai idtraukite tinklo kistukg i3 elektros lizdol!
Elektros smugio pavojus!

Nenardinkite rankinio prietaiso arba jkrovimo jtaiso j van-
denj arba j kitus skys&ius.

A\ |SPEJIMAS - PAVOJUS SUSIZALOTI!

» Vaikai ir asmenys, kuriy fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebéjimai
mazesni ir kurie turi mazZiau patirties ir (arba) Ziniy, danty
Sepetélius gali naudoti tik tada, jei yra prizitrimi arba buvo
iSmokyti saugiai naudoti prietaisq ir suprato prietaiso keliamg
pavojy.

» Naudotojo atliekamy valymo ir techninés prieZitros darby
neleidZiama atlikti vaikams, nebent jie yra priZigrimi.

» Vaikams su prietaisu Zaisti draudZiama.
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DEMESIO - MATERIALINES ZALOS PAVOJUS!

» Elektrinis danty 3epetélis gali buti jkraunamas tik naudojant
rinkinyje esantj jkrovimo jtaisq. Antraip prietaisas gali nepa-
taisomai sugesti!

» Naudokite prietaisq tik su tiekiamais originaliais priedais.

qufymo vieta / 6) Pritvirtine sieninj laikiklj @, pro desinigjq arba
sieninis laikiklis k0|r|9|.q [kl’O\./ImOv[fGISO 0 ertmf-;‘ Equ.lsklfe
maitinimo laidq (Zr. padidintq piedinélj atvarte).

NURODYMAS Tada jkrovimo jtaisq @ kreipiamaisiais bége-

o . liais uZstumkite ant sieninio laikiklio @.
> Nepritvirtintq pastatytq jkrovimo jtaisqg @

galimalnaudstilfik sausasslpatalpase 7) Isitikinkite, kad maitinimo laidas neprispaustas

) . . ) ir tinkamai pratiestas jdubose.
> Naudojant drégnose patalpose, ypaé netoli P !

vandens (vonios), jkrovimo jtaisq @ btina
stacionariai pritvirtinti, kad jis negaléty netyéia
ikristi | vanden;.

1) Tada traukdami Zemyn istraukite sieninj laikikl; @
i§ jkrovimo jtaiso @:

2) Pro sieninio laikiklio €@ angas pazymékite ant
sienos tinkamg atstumq tarp isgreziamy skyliy.
sitikinkite, kad galésite pasiekti elekiros lizdq.

3) Prie3 grezdami sitikinkite, kad uZ pazyméty viety
néra elektros laidy ir vandentiekio vamzdziy.

4) Pazymétose vietose 5 mm grqztu idgrezkite
skyles ir jkiskite j jas rinkinyje esancius kaidgius.

5) Pritvirtinkite sieninj laikiklj @ varztais.
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Naudojimas pirmgq kartq

NURODYMAS

Prie3 pradédami naudoti prietaisq jsitikinkite,
kad jis yra nepriekaistingos buklés. Antraip jo
naudoti negalima.
1) |kiskite tinklo kistukq | elektros lizdq.

2) Prie3 naudodami prietaisq pirmq kartq, nu-
plaukite navjg danty 3epetélio galvute @
3variu vandeniu.

3) Atidarykite jkrovimo jtaiso @ dangteli @ ir
ant Sepetélio laikiklio uzdékite kei¢iamgjg
danty $epetélio galvute. Tada vél uzdarykite
dangtel] @.

4) Rankinj prietaisqg uzdékite ant jkrovimo jtaiso @
taip, kad smeiginis kistukas jljsty j lizdg.

5)  Prie3 naudodami rankinj prietaisq pirmq kartg,
i§ pradziy ji ikraukite (kraukite mazdaug 14-
16 valandy). Kraunant jkrovimo indikatorius @,
esantis priekinéje rankinio prietaiso dalyje,
3viecia raudonai.

6) Rankinj prietaisq pakartotinai jkraukite tik
tada, kai jo veikimas pastebimai susilpnés
arba nustos veikti 3epetélis, o jkrovimo indi-
katorius @ pradés mirkséti raudonai. Tada
danty Sepetélj vél kraukite 14-16 valandy.
Kai prietaisas jkrautas, jkrovimo indikatorius @
3viecia zaliai.

7) I&kraukite ir visiskai jkraukite danty Sepetélj
3 kartus. Tada akumuliatorius pradeda veikti
visu pajégumu.

8) Dabar po kiekvieno naudojimo rankinj prie-
taisq, galite jstatyti j jkrovimo jtaisq @, kad
prietaisas visada veikty visa galia.

DAZD 3.7 Li B2

Danty sepetélio galvutés
uzdéjimas ir nuémimas

B Danty Sepetélio galvute @ uzdésite tiesiai ir
i priekj nukreiptais Sereliais uzmaudami ant
rankinio prietaiso.

B Danty 3epetélio galvute @ nuimsite traukdami
aukstyn.

NURODYMAS

Norédami uzsisakyti keic¢iamyjy danty 3epetélio
galvudiy, perskaitykite skyriy ,Atsarginiy daliy
uzsakymas”.

Siam prietaisui galite naudoti ir elekiriniy danty
Sepetéliy Oral-B® * (isskyrus ,Pulsonic” mode-
lius) kei¢Giamgsias danty 3epetélio galvutes.

*Oral B yra ,Procter and Gamble Co.” regis-
truotasis prekiy Zenklas.

) 35



Valdymas
Danty 3epetélis veikia 3 skirtingomis galios
pakopomis:

— ,Clean”: normalaus greigio pakopa,
oranzinis LED indikatorius ,Clean” @
Dantims valyti.

— ,Soft": mazo greicio pakopa,

Zalias LED indikatorius ,Soft” @
Dantims valyti, kai dantenos jautrios.

— ,Pulse”: kintamojo greicio pakopa,
geltonas LED indikatorius ,Pulse” @
Dantenoms masazuoti.

B Kad jjungtuméte galios pakopgq ,Clean”, vieng
kartq paspauskite jjungimo / i§jungimo jungiklj ©.
Jsiziebia LED indikatorius ,Clean” @.

B Kad jjungtuméte galios pakopgq ,Soft”, pa-
spauskite jungiklj antrq kartq. |siziebia LED
indikatorius ,Soft” @.

W Galios pakopai ,Pulse” jjungti paspauskite
jungiklj tre€iq kartq. |siziebia LED indikatorius
,Pulse” @.

B Danty 3epetélivi idjungti dar kartq paspauskite
jjungimo / igjungimo jungikli ©.

Danty valymas

/\ |SPEJIMAS!

Pradéjus naudoti prietaisq, dél nejprasto dirgini-
mo gali Siek tiek kraujuoti dantenos; tai normalu.
Jei dantenos kraujuoja ilgiau nei dvi savaites,
turétuméte pasikonsultuoti su savo odontologu.
1) Uzdékite danty Sepetélio galvute @ ant ran-
kinio prietaiso.
2) Sudrékinkite danty 3epetélio galvute tekanciu
vandeniu.
3) Antdrégno 3epetélio i¥spauskite Siek tiek
danty pastos.

36 )

NURODYMAS

Kad neapsitaskytuméte, prietaisq jjunkite tik
ikise ji i burng.
4) ljungimo / i§jungimo jungikliu @ nustatykite
norimq galios pakopq (Zr. skyriy ,Naudojimas”).

NURODYMAS

Siame danty 3epetélyje yra 30 sekundziy
trukmés laikmatis, padedantis uZtikrinti, kad kie-
kvienas burnos ketvirtis bty valomas tolygiai.

5) Padalykite savo burnos ertme j keturias dalis
(ketvircius): virduting kairigjq, virSuting desinig-
ia, apatine kairigjq ir apating desinigjq.

6) Pradékite valyti vieng ketvirtj. Pridékite danty
Sepetélio galvute @ prie danteny ir nuo dan-
teny braukite 3epetéliu per dantj. Taip darykite
valydami ir danties vidine, ir i3oring puses.
Valydami kitq dantj kaskart pridékite 3epetél;
prie danteny. Nepamirskite galiniy kriminiy
danty galinés pusés. Kramtymo pavirdiams
nuvalyti, vibruojanéiv $epetéliv lengvai spaus-
dami braukite per kramtymo pavirsius.

DAZD 3.7 Li B2



nevadent

FROTEssIoNAL CARE

7) Po 30 sekundziy danty 3epetélis trumpam
nustoja veikti; tai Zenklas, kad turite valyti
kitus burnos ketvirgius. Visus burnos ketvircius
valykite taip pat.

8) Po dviejy minugiy, t. y. 4 intervaly, danty
Sepetélis trumpam nustoja veikti. Tai reiskia,
kad valéte dantis Sepetéliv 2 minutes, kaip
rekomenduoja odontologai.

9) liungimo / i&jungimo jungiklj @ vis paspauskite,
kol danty 3epetélis nustos veikfi.

10) Tik tada danty 3epetél; idtraukite i¥ burnos.

11) Kai i$sivalote dantis, danty $epetélio galvute @
kruop3c¢iai nuplaukite tekanciv vandeniu.

12) Danty Sepetélio galvute @ nuimkite nuo
rankinio prietaiso. Jei norite nuvalyti pavaros
velengq ir rankinj prietaisq, trumpam juos pa-
kiskite po tekanciu vandeniu. Plaudami rankinj
prietaisq laikykite taip, kad pavaros velenas
bty nukreiptas Zemyn.

NURODYMAS

Reguliariai masazuokite dantenas. Tai skatina
kraujotakq ir taip pagerina danteny bikle.
Nustatykite galios pakopq ,Pulse” ir lengvai
spausdami braukite sudrékintu Sepetéliv per
dantenas.

Kelioninis uzraktas

Jei danty 3epetélj norite veztis, padéti laikyti arba
apsaugoti nuo netycinio jjungimo, galite jjungti
kelioninj uzraktq. Tada paspaudus jjungimo /
isjungimo jungikli @ danty 3epetélio nebebus
galima jjungti.

B Kai kelioninj uzraktq norite jjungti, jjungimo /
i§jungimo jungiklj @ paspauskite ir laikykite nu-
spaustq tol, kol kelioninio uzrakto rodmuo G
@ 5x i eilés sumirksés Zaliai. Dabar jjungimo /
i§jungimo jungiklis @ uzblokuotas.

DAZD 3.7 Li B2

Jei danty $epetélj bandysite jjungti spusteléje
jjungimo / igjungimo jungikli @, kelioninio
uzrakto rodmuo gy @ 5x sumirksés Zaliai, taip
parodydamas, kad jjungtas kelioninis uzraktas.

B Kai kelioninj uZraktq norite i$jungti, jjungimo /
i§jungimo jungiklj @ paspauskite ir laikykite nu-
spaustq tol, kol kelioninio uZrakto rodmuo (7]
1x ilgai nudvis. Kelioninis uzraktas dabar
i§jungtas ir prietaisq galite jprastai jjungti.

R

Valymas ir prieziora

ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS!

> Kaskart prie3 valydami, jkrovimo jtaiso @
tinklo kistukq istraukite i§ elektros lizdo!
Kyla elektros smigio pavojus!

Jokiu badu rankinio prietaiso arba jkro-
@ vimo jtaiso @ nenardinkite j vandenj ar
kitus skyscius!

NURODYMAS

Nebandykite atidarykite jkrovimo jtaiso @
arba danty $epetélio korpuso! Jy nejmanoma
vzdaryti taip, kad j juos nepatekty vandens.

1) |krovimo jtaisq @ valykite tik minksta, Siek tiek
sudrékinta 3luoste. Nenaudokite valikliy arba
tirpikliy. Jie gali pazeisti plastikinius pavirsius.

2) Danty Sepetélio galvute @ nuimkite nuo
rankinio prietaiso. Kai i$sivalote dantis, danty
Sepetélio galvutes @ kruopiciai nuplaukite
tekan&iv vandeniu. Rekomenduojame danty
Sepetélio galvutes @ kas 2 - 4 savaites valyti
jprastu danty protezy valymo skysciu.
Mazdaug po 3 ménesiy, o véliausiai tada,
kai 3epetélio 3ereliai nulinks j i¥ore, danty
Sepetélio galvute @ bitina pakeisti nauja.
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3) Jei norite nuvalyti pavaros velenq ir rankinj prie-
taisq, trumpam juos pakiskite po tekandiv van-
deniu. Plaudami rankinj prietaisq laikykite taip,
kad pavaros velenas bty nukreiptas Zemyn.

Kelioniné rankiné

Jei danty 3epetélj norite pasiimti j trumpq kelione,
rankinj prietaisq ir dvi danty Sepetélio galvutes @
galite jsidéti j kelionine rankine. Kai akumuliatorius
visidkai jkrautas, danty 3epetélj pakartotinai nej-
krovus galima naudoti apie 60 minudiy. Taciau
tai yra tik apytikslis laikas. Maksimalus naudojimo
laikas priklauso nuo prispaudimo jégos valant
dantis, todél gali skirtis.

Utilizavimas
Prietaiso jokiu bidu neis-
meskite kartu su buitinémis
atlickomis. Siam gaminiui
taikoma Europos direktyva
2012/19/EVU.

Prietaisq utilizuokite jj atiduodami sertifikuotai
atlieky utilizavimo jmonei arba komunalinei
atlieky utilizavimo tarnybai. Laikykités galiojanéiy
teisés akty. Kilus abejoniy, susisiekite su atlieky
utilizavimo tarnyba.

NURODYMAS

> Siame prietaise jtaisyto akumuliatoriaus
negalima iSimti ir i¥mesti.

Pakuoté pagaminta i§ aplinkg tausojanéiy
medziagy, kurias galite utilizuoti vietos
utilizavimo jmonése.

e
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Atsarginiy daliy uzsakymas

Gaminiui su numeriu DAZD 3.7 Li B2 galite uzsi-
sakyti 3iy atsarginiy daliy:

oo ae

| | | | | | I |

> 8 daliy danty 3epetélio galvudiy rinkinj

Atsarginiy daliy galite uZsisakyti paskambine
misy klienty aptarnavimo tarnybos karstgja linija
(2r. skyriy ,Priezidra”) arba patogiai misy svetai-
néje adresu www.kompernass.com:

orD

NURODYMAS

> Uzsisakinédami Zinokite IAN numer, nurodytq
Sios naudojimo instrukcijos atlanke.

DAZD 3.7 Li B2
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KompernaB Handels GmbH
garantija

Gerb. kliente,

Siam prietaisui nuo jsigijimo datos suteikiama 3
mety garantija. 13ry3kéjus Sio gaminio trokumams,
gaminio pardavéjas uztikrina jums teisés aktais
reglamentuojamas teises. Toliau i3déstytos garanti-
jos teikimo sqlygos 3iy jUsy teisés aktais reglamen-
tuojamy teisiy neapriboja.

Garantijos teikimo sqlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skai¢iuojamas nuo
pirkimo datos. Prasome i$saugoti originaly kasos
&eki. Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas.

Jei per trejus metus nuo 3io gaminio pirkimo datos
iryskeéty medziagy ar gamybos trikumy, gaminj
savo nuozidra nemokamai sutaisysime arba
pakeisime. Norint pasinaudoti garantija, sugedusj
prietaisq ir pirkimo dokumentq (kasos &ekj) bitina
pateikti trejy mety laikotarpiu frumpai aprasius trikumg
bei nurodzius trikumo atsiradimo laikg.

Jei trokumui taikoma msy garantija, jums grgzin-
sime sutaisytq arba pristatysime nauvjg gaminj.
Sutaisius ar pakeitus gaminj, garantijos teikimo
laikotarpis nepratgsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir

teisés aktais reglamentuojama trokumy
pasalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantiniy
paslaugy, garantijos teikimo laikotarpis neprate-
siamas. Ta pati sqlyga taikoma ir pakeistoms bei
sutaisytoms dalims. Apie jsigyto gaminio pazZei-
dimus ir trikumus bitina pranesti vos ispakavus
gaminj. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui
uZ remonto darbus imamas mokestis.

DAZD 3.7 Li B2

Garantijos apréptis

Prietaisas kruop3&iai pagamintas vadovaujantis
grieztomis kokybés gairémis ir pries pristatant
buvo isbandytas.

Garantija taikoma tik medZiagy arba gamybos
trakumams. Garantija netaikoma jprastai dylangio-
mis gaminio dalims, priskiriamoms susidévinciy
daliy kategorijai, arba l5ztandiy (duziy) daliy,
pavyzdziui, jungikliy, akumuliatoriy, kepimo formy
ar i3 stiklo pagaminty daliy pazeidimams.
Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas,
nefinkamai naudojamas ar netinkamai priZigrimas.
Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai
laikomasi visy naudojimo instrukcijoje pateikty
nurodymy. Gaminj draudZiama naudoti tokiems
tikslams ar tokiu bidu, kurie nerekomenduojo-

mi naudojimo instrukcijoje arba dél kuriy joje
ispéjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio
naudojimo reikméms. Garantija netaikoma
pikinaudZiavimo, netinkamo naudojimo atvejais,
jei naudojama jéga ir jei remontuoja ne misy
igaliotoji klienty aptarnavimo tarnyba.
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Garantiniy jsipareigojimy vykdymas
Kad galétume greitai sutvarkyti josy pradymgq,

pradome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

B Kreipdamiesi bet kokiu klausimu dél gaminio,
turékite kasos &ekj kaip pirkimo dokumentq ir
gaminio numerj (pvz., IAN 12345).

B Gaminio numerj rasite prietaiso duomeny
lenteléje, isgraviruotq ant naudojimo instrukei-
jos virdelio (apacioje kairéje) arba uzklijuotg
prietaiso uzpakalinéje puséje ar apadioje.

B Jei isryskéty prietaiso veikimo ar kitokiy triku-
my, pirmiausia telefonu arba elektroniniu
pastu kreipkités j foliau nurodytq klienty
aptarnavimo skyriy.

B Tada sugedusiu pripaZintg gaminj, pridéje pirki-
mo dokumentq (kasos &ekj) ir nurode trikumg
bei jo atsiradimo laikg, nemokamai galésite
i$siysti jums nurodytu techninés prieziros
tarnybos adresu.

Svetainéje www.lidl-service.com galite
atsisiysti §j ir daugiau Zinyny, gaminiy
vaizdo jrady ir programinés jrangos.

Prieziira

@ PrieZiUra Lietuva
Tel. 880 033 144
Elektroninio padto adresas
kompernass@lidl.It

IAN 285254
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Importuotojas

Atminkite, kad 3is adresas néra techninés prie-
Zidros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su
nurodyta klienty aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
VOKIETIJA

www.kompernass.com

DAZD 3.7 Li B2
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Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen
Gerates.

Sie haben sich damit fir ein hochwertiges Produkt

entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand-

teil dieses Produkts. Sie enthalt wichtige Hinweise
fir Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut-
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und fir
die angegebenen Einsatzbereiche. Héndigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkis an
Dritte mit aus.

BestimmungsgemdBer
Gebrauch

Dieses Gerdt dient ausschlieBlich der persénlichen
Zahnpflege im hduslichen Bereich. Dieses Gerdt
ist ausschlieBlich fir die Benutzung in privaten
Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur
Verwendung in industriellen oder medizinischen
Bereichen und nicht in der Tierpflege. Benutzen Sie
es nicht gewerblich.

Lieferumfang
Handgerat

8 Biirstenképfe
Ladestation

2 Schrauben

2 Dijbel

Reiseetui

Bedienungsanleitung

42 DE | AT | CH

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt

nach dem Auspacken auf Vollsténdigkeit und
Beschadigungen. Wenden Sie sich, wenn nétig,
an den Service.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und
Folien vom Gerét.

Gerdtebeschreibung

© Birstenkopf

@O Deckel

© Ein-/Ausschalter

O ,Clean"-LED (orange)

@ ,Soft"-LED (grin)

@ ,Pulse”LED (gelb)

@ lodeanzeige / Anzeige Reisesicherung G

© Ladestation

© Wandhalter

Technische Daten

Spannungsversorgung:  100-240V ~,
50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 2W

Akku: Li-lon-Akku, 600 mAh

Schutzart (Ladestation): 1P X7
Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen

I/ 5]
ca. 14 - 16 Stunden
(erstmaliges Laden)

IP X4
Schutz gegen dllseitiges
Spritzwasser

Schutzklasse:

Ladezeit:

Schutzart (Handgerdt):

DAZD 3.7 Li B2
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Sicherheitshinweise

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

» Lassen Sie keine Flissigkeiten in das Gerét eindringen und
tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Beschadigungen zu
vermeiden.

» Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkérpern.

» Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schaden
an den Kundendienst.

» Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals
nass oder feucht werden kann. Fishren Sie das Netzkabel so,
dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschadigt
werden kann. Gefahr eines elektrischen Schlages!

» Die Netzanschlussleitung dieses Gerdtes kann nicht ersetzt wer-
den. Bei Beschadigung der Leitung ist das Gerdt zu verschrotten.

» Berihren Sie niemals die Ladestation, wenn diese in das
Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt erst den Netzstecker!
Gefahr eines elektrischen Schlages!

@ Tauchen Sie das Handgerét oder die Ladestation nicht in
Wasser oder andere Flussigkeiten.

/A WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!

» Zahnbirsten kénnen von Kindern und von Personen mit
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Féhig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziglich des sicheren
Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.

> Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht durch Kinder
durchgefiihrt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

» Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen.

DAZD 3.7 Li B2 DE | AT | CH 43
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ACHTUNG - SACHSCHADEN!

~ Die elekirische Zahnbiirste darf nur mit der gelieferten Lade-
station geladen werden. Ansonsten kann das Gerét irreparabel

beschadigt werden!

~ Betreiben Sie das Gerdt ausschliefBlich mit dem mitgelieferten

Originalzubehér.

Aufstellen / Wandhalter

nwes 9

> Die Ladestation @ darf nur in trockenen

2)

3)

4)

44

Réumen frei stehend betrieben werden.

In feuchten RGumen, insbesondere in der
Néhe von Wasser (Bad), muss die Ladesta-
tion @ fest montiert sein, um vor versehentli-
chem Hineinfallen in das Wasser geschitzt
zu sein.

Ziehen Sie den Wandhalter @ nach unten
aus der Ladestation @ heraus:

Markieren Sie an der Wand durch die Bohr-
5ffnungen des Wandhalters @ den korrekten
Abstand fir die Bohrlécher. Achten Sie dabei
darauf, dass sich eine Netzsteckdose in
erreichbarer Néhe befindet.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass
hinter den Markierungen weder Strom- noch
Wasserleitungen verlaufen.

Bohren Sie mit einem 5mm-Bohrer die
angezeichneten Lcher und schieben Sie die
mitgelieferten Dibel hinein.

DE | AT | CH

5)

7)

Befestigen Sie den Wandhalter @ mit Hilfe
der Schrauben.

Nachdem Sie den Wandhalter @ befestigt
haben, fishren Sie das Netzkabel durch die
rechte oder linke Aussparung an der Ladesta-
tion @ (siehe Lupe auf der Ausklappseite).
Schieben Sie dann die Ladestation @ mit Hilfe
der Fishrungsschienen auf den Wandhalter @.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt wird und korrekt in den Ausspa-
rungen liegt.

DAZD 3.7 Li B2
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Erste Verwendung

Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, iiberzeu-
gen Sie sich davon, dass es in einwandfreiem
Zustand ist. Andernfalls darf es nicht verwendet
werden.

1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

2) Reinigen Sie vor der ersten Verwendung den
neuen Birstenkopf @ mit klarem Wasser.

3) Offnen Sie den Deckel @ der Ladestation @
und stecken Sie die Ersatzbiirstenk&pfe auf
die Biirstenhalter. Schliefen Sie den Deckel @
dann wieder.

4) Stellen Sie das Handgeréit so auf die Lade-
station @, dass es auf den Dorn am Sockel
gleitet.

5) Lassen Sie das Handgerét ca. 14 - 16 Stunden
aufladen, bevor Sie es erstmals verwenden.
Die Ladeanzeige @ vorne am Handgerét
leuchtet rot wahrend des Aufladens.

6) Benutzen Sie dann das Handgerét so oft,
ohne es aufzuladen, bis die Leistung spirbar
schwécher wird oder die Zahnbiirste den Be-
trieb stoppt und die Ladeanzeige @ rot blinkt.
Laden Sie die Zahnbirste erst dann wieder fiir
14 - 16 Stunden auf. Wenn das Gerdt aufge-
laden ist, leuchtet die Ladeanzeige @ griin.

7) Entladen und laden Sie die Zahnbiirste insge-
samt 3 x komplett. Dann hat der Akku seine
volle Kapazitét erreicht.

8) Nun kénnen Sie das Handgerét nach jeder
Benutzung in die Ladestation @ stellen, um
immer die volle Leistung zur Verfigung zu

haben.
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Birstenkopf aufsetzen /
abnehmen

B Stecken Sie zum Aufsetzen des Biirstenkopfes
@ diesen grade und mit den Bosten nach
vorne weisend auf das Handgréit.

B Zum Abnehmen des Biirstenkopfes @ ziehen
Sie ihn nach oben ab.

Zur Bestellung von Ersatzbirstenkdpfen, lesen
Sie bitte das Kapitel ,Ersatzteile bestellen”.

Fir dieses Gerdit konnen Sie auch die Ersatz-
birstenkdpfe der elektrischen Zahnbiirsten von
Oral-B®* (auBer Pulsonic-Modelle) benutzen.

*Oral B ist eine eingetragene Marke von
Procter and Gamble Co.
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Bedienen

Diese Zahnbirste hat 3 verschiedene Leistungs-
stufen:

— ,Clean”: normale Geschwindigkeitsstufe,
orange ,Clean”-LED @
Zur Reinigung der Zshne.

— ,Soft": langsame Geschwindigkeitsstufe,
grine ,Soft"-LED @
Zur Reinigung der Z&hne bei empfindli-
chem Zahnfleisch.

— ,Pulse”: abwechselnde Geschwindigkeitsstufe,
gelbe ,Pulse”-LED @
Zur Massage des Zahnfleisches.

M Driicken Sie einmal den Ein-/Ausschalter @,
um die Leistungsstufe ,Clean” einzuschalten.
Die ,Clean”-LED @ leuchtet.

M Driicken Sie ein weiteres Mal, um die Leistungs-
stufe ,Soft” einzustellen. Die ,Soft”-LED @
leuchtet.

M Driicken Sie ein drittes Mal, um die Leistungs-
stufe ,Pulse” einzustellen. Die ,Pulse”-LED @
leuchtet.

B Um die Zahnbiirste auszustellen, driicken Sie
ein weiteres Mal auf den Ein-/Ausschalter €.

Zdhne putzen

/\ WARNUNG!

Anfénglich kann es durch die ungewohnte
Reizung zu leichtem Zahnfleischbluten kommen,
das ist normal. Hélt dies lénger als zwei Wochen
an, sollten Sie lhren Zahnarzt befragen.

1) Stecken Sie den Birstenkopf @ auf das
Handgerdt.

2) Feuchten Sie die Biirste unter flieBendem
Wasser an.

3) Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte
Birste auf.
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Schalten Sie das Gerdt erst im Mund ein, um
Spritzer zu vermeiden.

4) Stellen Sie am Ein-/Ausschalter @ die
gewiinschte Leistungsstufe ein (siehe Kapitel
,Bedienen”).

Diese Zahnbirste hat einen 30-Sekunden-Intervall-
Timer, damit Sie alle vier Kieferquadranten
gleichmé&Big reinigen kénnen.

5) Teilen Sie lhren Kiefer in vier Teile (Quadranten):
oben rechts, oben links, unten rechts und
unten links.

6) Beginnen Sie in einem Quadranten:
Setzen Sie den Biirstenkopf @ auf das
Zahnfleisch auf und fishren Sie die Birste vom
Zahnfleisch ausgehend iber den Zahn.
Verfahren Sie so mit der Innenseite sowie mit
der AuBenseite des Zahnes. Setzen Sie fir
jeden Zahn neu auf dem Zahnfleisch an.
Vergessen Sie die Riickseite des hinteren
Backenzahnes nicht.
Um die Kaufldchen zu reinigen, fihren Sie die
oszillierende Biirste mit leichtem Druck Giber
die Kaufléchen.
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7) Nach 30 Sekunden unterbricht die Zahnbiirste
kurz den Betrieb, um lhnen zu signalisieren,
dass Sie den néchsten Kieferquadranten
reinigen sollen. Reinigen Sie alle Kieferquad-
ranten mit der gleichen Technik.

8) Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbirste
den Betrieb 4 x kurz. Dann sind Sie der
zahnérztlichen Empfehlung von 2 Minuten
Z&hneputzen gerecht geworden.

9) Driicken Sie den Ein-/Ausschalter @ so oft,
bis die Zahnbiirste stoppt.

10) Nehmen Sie erst dann die Zahnbiirste aus

dem Mund.

11) Séubern Sie den Birstenkopf @ nach Ge-
brauch griindlich unter flieBendem Wasser.

12) Nehmen Sie den Biirstenkopf @ vom Hand-
gerdt ab.
Zum Reinigen der Antriebswelle und des
Handgeréts lassen Sie kurz Wasser dariiber-
flieBen. Halten Sie dabei das Handgeréit so,
dass die Antriebswelle nach unten weist.

Massieren Sie lhr Zahnfleisch regelméafig.

Das férdert die Durchblutung und somit die
Gesunderhaltung des Zahnfleisches. Stellen Sie
die Leistungsstufe ,Pulse” ein und fishren Sie die
angefeuchtete Birste mit leichtem Druck Gber
das Zahnfleisch.

Reisesicherung

Wenn Sie die Zahnbiirste verstauen oder ein
unbeabsichtigtes Einschalten vermeiden wollen,
kénnen Sie die Reisesicherung aktivieren. Die
Zahnbiirste kann dann nicht durch einfaches
Driicken des Ein-/Ausschalters €@ eingeschaltet
werden.

B Zum Aktivieren der Reisesicherung driicken und
halten Sie den Ein-/Ausschalter @ so lange,
bis die Anzeige Reisesicherung G O 5x
hintereinander griin blinkt.

Der Ein-/Ausschalter @ ist nun gesprerrt.
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Wenn Sie versuchen die Zahnbiirste durch
kurzes Driicken auf den Ein-/Ausschalter @ zu
starten, blinkt die Anzeige Reisesicherung

@ 5x griin, um damit die aktivierte Reisesiche-
rung anzuzeigen.

Zum Deaktivieren der Reisesicherung driicken
und halten Sie den Ein-/Ausschalter @ so
lange, bis die Anzeige Reisesicherung G (7)
1x lange aufleuchtet. Die Reisesicherung ist
nun deaktiviert und das Gerdt kann normal
gestartet werden.

Reinigung und Pflege

GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

> Ziehen Sie vor jeder Reinigung den
Netzstecker der Ladestation @ aus der
Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr
eines elekirischen Schlages!

Tauchen Sie das Handgerét oder die
Ladestation @ niemals in Wasser oder
andere Flissigkeiten!

Offnen Sie niemals das Gehéuse der Ladesta-
tion @ oder der Zahnbiirste! Diese kdnnen
nicht wieder wasserdicht verschlossen werden.

1) Reinigen Sie die Ladestation @ nur mit einem
weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden
Sie keine Reinigungs- oder Lsemittel. Diese kon-
nen die Kunststoff-Oberfléchen beschadigen.

2) Nehmen Sie den Birstenkopf @ vom Handge-
rét ab. Séubern Sie die Birstenkdpfe @ nach
Gebrauch grindlich unter flieBendem Wasser.
Wir empfehlen eine Reinigung der Biirstenkdp-
fe @ in handelsiiblicher Reinigungsflissigkeit
fir Zahnprothesen etwa alle 2 - 4 Wochen.
Nach ca. 3 Monaten, spétestens jedoch wenn
sich die Borsten nach auBBen biegen, sollten Sie
einen neuen Biirstenkopf @ verwenden.
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3) Zum Reinigen der Antriebswelle und des
Handgerdts, lassen Sie kurz Wasser dariber-
flieBen. Halten Sie dabei das Handgerdt so,
dass die Antriebswelle nach unten weist.

Reiseetui

Wenn Sie die Zahnbirste auf eine kurze Reise mit-
nehmen wollen, kdnnen Sie das Handgerét, sowie
zwei Birstenkdpfe @ im Reiseetui verstauen. Bei
voll geladenem Akku kann die Zahnbirste ca. 60
Minuten ohne erneutes Aufladen benutzt werden.
Dies ist jedoch nur ein Richtwert, je nach Anpress-
druck beim Z&hneputzen kann die maximale
Betriebszeit variieren.

Entsorgung

Werfen Sie das Gerat
keinesfalls in den normalen
Hausmiill. Dieses Produkt
unterliegt der europdischen
Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerit iber einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder iber lhre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifels-
fall mit lhrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

> Der integrierte Akku dieses Gerdtes kann
zur Entsorgung nicht entfernt werden.

Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie iber
die 6rtlichen Recyclingstellen entsorgen
kénnen.

s
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Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile kdnnen Sie zum Produkt
DAZD 3.7 Li B2 bestellen:

oo e

> 8er-Set Zahnbiirstenkdpfe

Bestellen Sie die Ersatzteile iiber unsere Service-
Hotline (siehe Kapitel ,Service”) oder bequem auf
unserer Webseite unter www.kompernass.com:

> Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf
dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung
finden, fir Ihre Bestellung bereit.
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Garantie der
KompernaB Handels GmbH
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerét 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Im Falle von Méngeln dieses Produkts
stehen lhnen gegen den Verkéufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschrénkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nachweis fir den Kauf
benstigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikati-
onsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach
unserer Wahl - fir Sie kostenlos repariert oder
ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass
innerhalb der DreiJahres-Frist das defekte Gerét
und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und
schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Man-
gel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt
ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues
Produkt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des
Produkts beginnt kein never Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche
Méngelanspriche

Die Garantiezeit wird durch die Gewdghrleis-
tung nicht verléngert. Dies gilt auch fir ersetzte
und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf
vorhandene Schéden und Méngel misssen sofort
nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen
sind kostenpflichtig.
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Garantieumfang

Das Gerdt wurde nach strengen Qualitétsricht-
linien sorgféltig produziert und vor Auslieferung
gewissenhaft geprift.

Die Garantieleistung gilt fir Material- oder
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich
nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung
ausgesetzt sind und daher als VerschleiBteile ange-
sehen werden kénnen oder fiir Beschédigungen
an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus,
Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfallt, wenn das Produkt beschd-
digt, nicht sachgeméf benutzt oder gewartet wur-
de. Fiir eine sachgeméfle Benutzung des Produkts
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgefihrten
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der
Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen
gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur fiir den privaten und nicht fir

den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss-
bréuchlicher und unsachgeméfer Behandlung,

Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht

von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
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Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
zu gewdhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden
Hinweisen:

M Bitte halten Sie fir alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als
Nachweis fir den Kauf bereit.

B Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
auf der Riick- oder Unterseite.

B Sollten Funktionsfehler oder sonstige Méngel
auftreten, kontaktieren Sie zundchst die nach-
folgend benannte Serviceabteilung telefo-
nisch oder per E-Mail.

M Ein als defekt erfasstes Produkt kénnen Sie
dann unter Beifigung des Kaufbelegs (Kas-
senbon) und der Angabe, worin der Mangel
besteht und wann er aufgetreten ist, fir Sie por-
tofrei an die lhnen mitgeteilte Service-Anschrift
Ubersenden.

Auf www.lidl-service.com kdnnen Sie

diese und viele weitere Handbiicher,

Produktvideos und Software herunterla-
den.

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem
dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

Service Osterreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 285254
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Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zu-
néchst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND

www.kompernass.com
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